Rl CONSEIOUE CSN-GV/AIN/28/IRA-2729/2024
S!L\; SEGURIDAD NUCLEAR Hojalde?

ACTA DE INSPECCION

_tuncionaria de¢ la Gencralitat y acreditada por ¢l Conscjo
de Seguridad Nuclear para actuar como inspectora para el control del funcionamiento
de las inslalaciones radiactivas, la inspeccion de control de los Scrvicios de Proteccion
Radioldgica y de las Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X con
fines médicos, y la inspeccidn de lransporles de sustancias nucleares o radiactivas, en
la Comunitat Valenciana.

CERTIFICA: Que sc persond cl dia tres de junio de dos mil veinticuatro, ¢n las
instalacioncs de la AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA,
DEPARTAMENTO DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES, sila en

de Valencia.

La visita tuvo por objelo inspeccionar Ia delegacion de una instalacion radiacliva,
ubicada en ¢l ecmplazamicnto referido, dostinada a la inspeccion de cargas mediante
rayos X, cuya autorizacién vigente (M0-5) fue concedida por la Dircccion General de
Politica Energética y Minas con fecha 4 de mar7o de 2024.

La inspcccion fuc recibida por , supcrviser de la
instalacion, quien aceptd la finalidad de la misma en cuanto se relaciona con la
Scguridad y Proteccion Radiolagica.

El representante del titular de |2 instalacién fue advertido previamente al inicio de la
inspeecion que cl acta qua s¢ lovaniase de oste acto, asi como [0S comentarics
recogidos en la tramitacion de la misma, lendran la consideracion de documentos
publicos y podran scr publicados de oficio, 0 a instancia de cualquier persona fisica o
juridica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué informacion o
documentacién aportada durante la inspeccion podria no ser publicable por su caracler
confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspeccién, asi como de Ia informacion
requerida y suministrada, resulta:

UNO. INSTALACION

- Ladelegacion de la instalacion consta de los siguicntes cquipos:
Camidn escancr

- Un equipo de inspeccion de cargas por rayos X generados mediante aceleracion lineal
de clectrones, de la firma , modclo . n/s , con
condiciones de funcionamiento de MeV de lension maxima vy - Gy/min
descarga de unidades de tasa de dosis @ un metro del cje del haz, con fecha de
fabricacion de abril de 2006.

- El cguipe esta ubicado cn un camion, cuya arca dc opcracion ¢s una cxplanada
situada en la salida sur del Puerto de Valencia, disponiendo de una nave construida
para cfectuar ¢l examen no intrusivo de contencdores y cargas.
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En ¢l interior de la nave se dispone de un drca rectangular de operacion scgura de 50
m dc largo segun ¢l cje del camién, y dc 30 m de ancho, con las siguicntes
condiciones de seguridad durante la operacidn:

- El brazo dec inspeccién no puede llegar a menos de 15 m del lado menor del
rectangulo.

- El lado opuesto del camién y del brazo de operacion, se sitia a menos de 4 m del
lado mayor del rectangulo.

- No hay edificaciones habitables que superen los 2 m de altura mas alla de los 25
m del lado del camion que despliega el brazo de detector.

El balizamiento anti-intromisién en el perimetro del drea segura estd colocado de
forma permanente. Se comprueba su correcto funcionamiento.

El vehiculo dispone de sistema de corte de irradiacién por superacién del objeto de
exploracion en 1,5 m longiludinales. Dispone de sefal luminica y acUslica indicativa de
irradiacion y paradas de emergencia en cabina, sala de control en remolgue, exterior
del vehiculo y en el generador del equipo. Se comprueba su correclo funcionamiento.

El pueslo de conlrol se ubica en la parle trasera de la cabina del camion. Dispone de
camaras dc tclevision, operativas y en funcionamiento. El pucsto de control sc sitda cn
el edificio anexo al area conlrolada, donde se dispone de cdmaras de video vigilancia.

El acceso y la salida de la explanada y ¢l perimetro de operacién y ¢l acceso al edificio
anexo se encuentran senalizados como como sona vigilada con riesgo de irradiacion
conforme norma UNE 73.302.

El vehiculo y sus inmediaciones disponen de medios de exlincion de incendios.

Furgoneta mévil equipo

Un sistema movil de inspeccidn de vehiculos por retrodispersion de rayos X de firma
modelo , n/s
, de kVy mA de lension e intensidad maximas, respectivameniae.

El equipo esta ubicado en el interior de una furgoneta que dispone de:

- Scnalizacién luminosa roja / naranja / verde indicativa de cquipo irradiando /
preparado / encendido situada sobre la caja donde se ubica el equipo en la parte
trascs y lateral del copiloto, y en ¢l interior de Ia caja. Los semaforos no disponcn
de leyenda explicativa.

- Senalizacién acustica indicativa de equipo preparado y equipo irradiando.
- Logo radiactivo ubicado sobre la caja cn la posicién del emisor de rayos X.

- Tres camaras exteriores para visualizar el entorno del vehiculo desde la posicién
del conductor.

- Tres pulsadores de parada de emergencia ubicados en cabina del conductor,
trasera del vehiculo e interior de la caja.

- Sistema de interrupcién de funcionamiento por apertura de las pucrtas trascras do
la caja. Estas puertas solo se pueden abrir si el vehiculo esta parado.

- Sistemas de extincidn de incendios en ¢l interior de la caja.
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La consola dc control csta ubicada cn la cabina del conductor, sc acciona mediante
llave, dispone dc dispositivo luminoso rojo / naranja / verde indicativo de cquipo de
rayos X irradiando / preparado / encendido, y de indicativo luminoso indicativo de
equipo encendido.

Asimismo, se dispone de un ordenador de control con acceso mediante usuario y
contrascha. Si el ordenador no osta coneclado, ¢l equipo no puede irradiar.

El equipo emite radiacion si los pulsadores estan accionados, el ordenador conectado y
¢l vehiculo en movimiento, alcanzando una velocidad de 5 km/h.

Disponen de conos y cintas de seguridad para acolar la zona de escaneos de vehiculos
con la furgoneta.

No se dispone de ningln area acotada para el uso del equipo denlro del recito de la
delcgacion.

Equipo movil

Equipo portatil de inspeccién de vehiculos par retrodispersion de rayos X de firma
, modelo n/s de
kVy uA de tension e intensidad maximas, respectivamente.

El equipo dispone de:
- Schalizacion luminosa verde / roja indicativa de cquipo encendido / irradiando.

- Senalizacion acUslica indicativa de irradiacion.

- Etiqueta en la que se refleja la marca, modelo, n/s dele quipo y sus condiciones
maximas de funcionamienlo y ¢l logo radiaclivo.

- Sistema de conexién mediante usuario y contrasena.

El cquipo sc almacena dentro de una maleta, con la baterfa desconcctada, que sc
almacena dentro del edificio anexo.

DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCION

Disponen de los siguientes equipos de deteceion y medida de la radiacion:

- 2 monitores para la deteccion y medida de la radiacion de la firma
modelo , n/s y , ubicados el interior
de la cabina del camion y en el puesto de conlrol del operador del camion
respectivamente, calibrados con fecha 17 de abril de 2023 y 26 de febrero de
2024 por ¢l , respectivamente.

La verificacion de los equipos de medida la realiza la empresa
la Gltima con fecha 16 de mayo de 2023. Disponen de los certificados
correspondientes.

TRES. NIVELES DE RADIACION

Las medidas niveles de radiacion maximos durante la operacion de los equipos son las
siguientes:

Equipo de inspeccidn de cargas por rayos X
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- Zona mas alcjada del plano del brazo dctector al borde del perimetro de seguridad:
uUSv/h inspeccionando a un contenedor y uSv/h sin contenedor.

- Punlo medio del lado menor del reclangulo de seguridad de enlrada de vehiculos y
pucsto decl operador dentro del edificio: < uSv/h.

Equipo de inspeccidon de vehiculos por relrodispersién de rayos
irradiando a un barco ubicado sebre la plataforma de un camién:

- Fondo radiaclivo ambienlal lras el barco y en la cabina del vehiculo de inspeccion.

- A 10 metros del emisor en haz directo: uSv/h.

Equipo de inspeccidn de vehiculos por retrodispersion de rayos X irradiando
a una pared de panel de yeso:

- Junto al asa de sujecion: uSv/h.

- Hazdireclo: uSv/h.

- Fondo radiactivo ambiental junto al torso del cperador.

- Tras parcd de pladur: uSv/h.

- El equipo ulilizado por la inspeccion para la medida de niveles de radiacion es de la
firma , modelo , referencia a n/s calibrado en
cl ¢l 28 de octubre de 2021.

CUATRO. PERSONAL DE LA INSTALACION

- La instalacion dispone de 1 licencia de supervisor y 25 licencias de operador. todas en
vigor, aplicadas al campo de radiografia industrial rayos X y asignadas al personal de la
Agencia kstalal de la Administracion Iributaria y personal de la

El supervisor no ha sido designado como supervisor responsable de eguipo segun se
indica en la especificacion 10 de su autarizacion de funcionamiento vigente.

- Lainstalacién dispone de una persona como personal de apoyo.

- La instalacién disponc dc los siguicntes dosimcetros y lecturas dosimétricas asignadas
al personal expuesto (TE):

- 15 dosimetros personales asignados al personal de la Agencia Estatal de la
Administracion Tributaria (AEAT), procesados mensualmente por la firma
con lecturas disponibles hasta marzo de 2024,

- 14 dosimetlros personales asignados al personal de la procesados
mensualmente por la firma , con lecturas disponibles hasta febrero
de2024. o

- Los TE eslan clasificados como calegoria B.
- El personal de la se realiza los reconocimientos médicos anuales en
y el personal de la AEAT se realiza los reconocimientos en , para la

rcnovacion dec la licencia o con periodicidad maxima bicnal. Disponcn de los
certificados de aptitud de los reconocimientos realizados.
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- Durante las opcraciones ¢n la inspeccion de cargas con ¢l equipo sC
disponen de tres personas simultdneas, una cn cabina, otra ¢n puesto de control v la
tercera a pie de pista.

- La dltima jornada formativa cn materia de proteccion radiolégica, rcglamento de
funcionamiento y plan de emergencia interior, se ha realizado de forma telemaética del
2 de noviembre al 15 diciembre de 2023, ¢ imparlida por la emprosa , oslando
disponible el programa y el registro de asistentes.

- La instalacion dispone del plan de formacion sobre ¢l manejo de los cquipos
modelos y con la empresa en el que se
conlempla una formacion inicial de 8 h de clases tedrica y 8 h de clases praclicas, y
una formacién teérico-practica periddica de 6 h. Dicho plan cs de fecha de firma 5 de
mayo de 2022.

El personal de la instalacion, dividido en dos grupos, ha recibido formacion teérica y
praclica en el manejo de los equipos , modelos % , con
fecha 7 a 13y 14 a 20 de mayo de 2024. Disponen del registro de asistentes.

CINCO. GENERAL, DOCUMENTACION

- lLa delegacion de la instalacion dispone de los manuales de funcionamiento de los
equipos . modelos y

- No queda constancia de la fecha de recepcion de los equipos de la firma enla
delegacion dc la instalacion.

- La delegacion de la instalacion dispone de las hojas de movimiento de equipos, enlre
la delegacion de Valencia y la de Barcelona, en ¢l gue sc refleja el vehiculo en el gue
iba instalado y los medios de proteccion y de baliza, firmado por el personal
responsable. El altimo movimiento se produce el 18 de abril de 2024 con la salida del
vehiculo desde a Valencia a Barcelona.

- Las oxploraciones rcalizadas con los cquipos trasladados cnlre delegaciones sc
reflejan en hojas de registro.

- Lainstalacion dispone de tres diarios de operaciones debidamente diligenciados por ¢l
Consejo de Seguridad Nuclear: uno general y del equipo en el que se
refleja el funcionamiento de la inslalacion, numero de exploraciones, mantenimiento y
verificaciones y firma del supervisor, y dos asignados a los equipos de retrodispersion
por rayos X, donde sc¢ han anotado las verificaciones de 10s cquipos.

- El mantenimiento del acelerador lo realizada semeslralmente la empresa
Estan disponibles los informes dc las
revisiones prevenlivas realizadas con fechas 16 de junio y 4 de oclubre de 2022, 20
de abril y 9 de noviembre de 2023 y 30 de cnero de 2024,

Asimismo, disponen de los informes de las intervenciones correctivas que ha realizado
. siendo la Ultima de fecha 15 de febrero

de 2024.
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Disponecn de contrato anual de asistencia técnica del cquipo suscrito con la firma

, contemplando revisiones de primer y segundo nivel (N1 y N2), con periodicidad
mensual, y anuales de tercer nivel (N3). Las Ultimas revisiones N1 y N2 se han
realizado el 26 de abril de 2024, y la N3 el 4-6 de ocltubre de 2022, 26-28 de
septicmbre de 2023.

Disponen de contrato anual de asistencia suscrito con la firma desde ¢l punto de
vista de la proteccion radiolégica, incluyendo la verificacién radiolégica ambiental en
diferentes punlos y la comprobacion de los sislemas de seguridad asociados al equipo,
con una periodicidad semestral. _

Dichas verificaciones sc han cfcctuados con fechas:

- Camidn escédner: 17 de noviembre de 2022, 16 de mayo de 2023 y 21 de marzo
de 2024. El informe de marzo de 2024 refleja gue la revision corresponde al
segundo semestre del ano 2023. No se ha efectuado a fecha de la inspeccion la
revision correspondiente al primer semeslre del ano 2024.

- modelo (furgoneta): 31 de mayo de 2024.
modclo (tipo camara): 31 de mayo de 2024,

Disponen de procedimicnto de calibracion y verificacion de los cquipos de medida de
la radiacion, con periodicidad sexenal y anual respectivamente.

Los informes anuales correspondientes al ano 2022 y 2023 son enviados al Censcjo
de Seguridad Nuclear desde la sede central de la Agencia Eslalal de la Administracion
Tributaria.
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Con ¢l fin de que guede constancia de cuanto antecede y a los cfectos que sehala la Ley
15/1980, de 22 de abril, de creacion del Conscjo de Scguridad Nuclear; la Ley 25/1964,
de 29 de abril, sobre energia nuclear; el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamenlo sobre instalaciones nucleares y radiaclivas: el Real
Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por cl que s¢ aprucba ¢l Reglamento sobre
proleccion de la salud conlra los riesgos derivadas de la exposicion a las radiaciones
ionizantes y la referida autorizacion. sc levanta y suscribe la presente acta, en L'Eliana, ¢n
el Centro de Coordinacién de Emergencias de la Generalitat.

Firmado por el
20/06/2024 09:01:48

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto cn cl articulo 45.1 del Reglamenlo dc
instalaciones nucleares y radiactivas, se invita a un representante autorizado de
AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DEPARTAMENTO DE ADUANAS
E IMPUESTOS ESPECIALES, para quc con su firma, lugar y foecha manifieste su
conformidad o reparos al contenido del acla.
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