Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88

CSN/AIN/19/IRA/1136/2011

©® CONSEJO DE
¢? SEGURIDAD NUCLEAR Hoja1de 3

ACTA DE INSPECCION

D-— Inspector del Consejo de Seguridad

Nuclear.

CERTIFICA: Que se personé el dia veintisiete de julio de dos mil once en la
“SOCIEDAD ANONIMA HULLERA VASCO-LEONESA’, sita en la calle
en el Lavadero de La Robla (Leén).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalacién radiactiva, ubicada en
el emplazamiento referido, destinada a la medida de cenizas de carbon vy la
edida de densidad de pulpa de finos de carbén en agua, cuya uitima
rizacion (MO-03) fue concedida por el Ministerio de Industria, Comermo y
Turismo en fecha 12 de diciembre de 1991,

la Inspeccion fue recibida por D. [ Supervisor de la
i6n, en representacion del titular, quien acepté la finalidad de la

cion en cuanto se relaciona con la seguridad y proteccion radiolégica.

el representante del titular de la instalacion fue advertido previamente al
inicio de la inspeccién que el acta que se levante de este acto, asi como los
comentarios recogidos en la tramitacion de la misma, tendran la consideracion
de documentos publicos y podran ser publicados de oficio, o a instancia de
cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de que el
titular exprese qué informacién o documentacion aportada durante la
inspeccién podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspeccion, asi como de la
informacién requerida y suministrada, resulta que:

- Disponen de dos Licencias de Supervisor en V|gor D. E
es el Supervisor Responsable actuando [ :
caso necesario.

%disponible el reconocimiento médico de aptitud de D.—
realizadoen i

- Disponen de dos dosimetros personales. Estaban dlsonlbles Sus
lecturas dosimétricas, procesados por . e |
altimo registro de mayo de 2011, con valores de fondo
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on radiactiva la componen: un equipo de la firma
modelo _ con una fuente de Cs-137 de 200 mCi de

e e qon una fuente de Co-137 de 100
mCi de act|V|dad nomlnal maxima situado en la 32 planta.

- Muestran certificados de hermeticidad a las fuentes de Cs-137 (n° CG-
3910 de 200 mCi y GV-3664 de 100 mCi) de los equipos radiactivos
realizadas por i | con resultado satisfactorio, en fechas
21/06/11.

- Las tasas de dosis medidas en zonas de paso fueron similares al fondo
radiactivo habitual.

isponen de dos equipos de medida de la radiacién: uno de la firma
; /s 021125 y otro_de la f|rma
iin/s 1801-041 calibrados en el :

Man a redactar un programa de verificacion y calibracién para los
onitores de radiacién.

La instalacibn se encontraba sefalizada como Zona Controlada vy
disponian de medios para establecer un acceso controlado. Los equipos
se encuentran instalados dentro de jaulas cerradas con candados.

- Realizan la vigilancia radiologica trimestralmente. Ultima revisién de
fecha 15 de junio de 2011.

- Los trabajos realizados en el entorno de los equipos radiactivos tienen
conocimiento por parte del supervisor.

- La inspeccion informé sobre la obligacién de incorporar los criterios de la
IS-18 del CSN dentro del Plan de Emergencia para notificacién de
incidentes radiolégicos.

- La Inspeccion informé sobre la aplicaciéon del articulo 8 bis
“Comunicacion de deficiencias” del Real Decreto 1836/1999, de 3 de
diciembre por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones
Nucleares y Radiactivas y modificado por el Real Decreto 35/2008, de
18 de enero.

- Disponen de un Diario de Operacién, actualizado y firmado donde se
anotan datos sobre la vigilancia ambiental, pruebas de hermeticidad,
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calibraciones de detectores, dosimetria, etc. No hay anotadas
incidencias.

- Han enviado el informe anual correspondiente al afio 2010.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos
que sefiala la Ley 15/1980 (reformada por la Ley 33/2007) de creacién del
Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear; el
RD 1836/1999 (modificado por el RD 35/2008) por el que se aprueba el
Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001,
por el que se aprueba el Reglamento sobre Proteccién Sanitaria contra las
Radiaciones lonizantes y la referida autorizacion, se levanta y suscribe la
presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de
Seguridad Nuclear a nueve de agosto de dos mil once.

en el articulo 45.1 del RD
1836/1999 se invita a un epresenta autorizado de “SOCIEDAD
ANONIMA HULLERA VASC para que con su firma, lugar y
fecha, manifieste su conformi al contenido del acta.
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Fecha: 26-08-2011 12:28

Consejo de Seguridad Nuclear
Pedro Justo Dorado Dellmans, 11
28040 Madrid

Sociedad Anénima Hullera Vasco Leonesa

24640 La Robla - Leodn
Asunto: Remision Acta Inspeccion
Ref: CSN/18/IRA/2010

Adjunto les envio una de las actas enviadas de la revisién efectuada en nuestras instalaciones.
Un saludo.

T'a Robla 18 Agosto de 2011

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 558, Folio 91, Hoja n° M — 12299, I/A 66 ( 13 - 12 — 90 ) C.I.F. A24000960



