
 

 

Formato y contenido estándar de solicitudes de equipos radiactivos de uso médico 

La instalación de ciertos equipos radiactivos de uso médico, sean de nueva planta o 
remplazo de los existentes, están sometidos a una autorización regulada por el 
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas (Real Decreto 1836/1999, de 3 
de diciembre) y requiere el informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). 

A fin de agilizar el licenciamiento de estas solicitudes, el CSN está analizando el proceso 
aplicando los siguientes criterios: enfoque graduado, alcance adecuado a la complejidad, 
armonización de criterios de evaluación, estandarización de los formatos, y ha identificado la 
información a los titulares sobre la documentación a presentar de apoyo a las solicitudes, como 
un área de mejora. 

Para ello es necesario garantizar que la documentación enviada por cada titular en apoyo 
de su solicitud sea completa, clara y precisa, a fin de facilitar su evaluación, evitar la 
necesidad de pedir información adicional y se reducir el plazo de concesión de la 
autorización. 

Por ello, el CSN ha elaborado un Formato y contenido estándar de la solicitud para 
diferentes tipos de aparatos. A dichos formatos se podrá acceder en los siguientes links: 

1.  CIRCULAR INFORMATIVA N° 02/2022 SOBRE FORMATO Y CONTENIDO ESTÁNDAR 
DE LA SOLICITUD DE ACELERADORES LINEALES DE ELECTRONES DE USO MÉDICO  

a. CIRCULAR 2- 2022 ANEXO 1 - Formato y contenido estándar 
solicitudes-LINAC  

b. CIRCULAR 2- 2022 ANEXO 2 - Diagrama LINAC  

2.  CIRCULAR INFORMATIVA N° 03/2022 SOBRE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
POR LOS TITULARES PARA LA AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES MÉDICAS CON 
EQUIPOS DE BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA (HDR)  

a. CIRCULAR 3- 2022 ANEXO I – Formato y contenido estándar solicitudes 
HDR 

b. CIRCULAR 2- 2022 ANEXO 2 - Diagrama Braquiterapia  

3.  CIRCULAR INFORMATIVA Nª4/2022 SOBRE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
POR LOS TITULARES PARA LA AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES MÉDICAS CON 
EQUIPOS HIBRIDOS PET-CT  

https://www.csn.es/documents/10182/2400139/CIRCULAR+2-2022++con+n%C2%BA+registro_signed/ca63522b-c682-a154-78f0-583d4045a482
https://www.csn.es/documents/10182/2400139/CIRCULAR+2-2022++con+n%C2%BA+registro_signed/ca63522b-c682-a154-78f0-583d4045a482
https://www.csn.es/documents/10182/2421625/2022-07-29+-+Formato+y+contenido+est%C3%A1ndar+solicitudes-LINACS_V2.pdf/d888b1b4-2e9e-c176-b67d-f2bfd5031d9b
https://www.csn.es/documents/10182/2421625/2022-07-29+-+Formato+y+contenido+est%C3%A1ndar+solicitudes-LINACS_V2.pdf/d888b1b4-2e9e-c176-b67d-f2bfd5031d9b
https://www.csn.es/documents/10182/2400139/CIRCULAR+2-+2022+ANEXO+2+-+Diagrama+LINAC/38462058-0cfd-ed5a-8a54-e95765c02536
https://www.csn.es/documents/10182/2400139/CIRCULAR+3-2022+con+n%C2%BA+de+registro+signed/a3cb585b-e811-16f7-f688-db2dcd2ce8d9
https://www.csn.es/documents/10182/2421625/2022-07-29+-+Formato+y+contenido+est%C3%A1ndar+de+las+solicitudes+de+equipos+HDR_V2+%28002%29.pdf/d431c7e6-40c5-eb9c-b275-55394093f8c2
https://www.csn.es/documents/10182/2421625/2022-07-29+-+Formato+y+contenido+est%C3%A1ndar+de+las+solicitudes+de+equipos+HDR_V2+%28002%29.pdf/d431c7e6-40c5-eb9c-b275-55394093f8c2
https://www.csn.es/documents/10182/2400139/Circular+3-+2022+Anexo+2+Diagrama_Braquiterapia/091c5acd-2ff4-6f6f-1a7c-f8b5d792901d
https://www.csn.es/documents/10182/2421625/CIRCULAR+-PET-CT.pdf/294b18b8-7174-22b7-b32d-2a8221234544
https://www.csn.es/documents/10182/2421625/CIRCULAR+-PET-CT.pdf/294b18b8-7174-22b7-b32d-2a8221234544
https://www.csn.es/documents/10182/2421625/CIRCULAR+-PET-CT.pdf/294b18b8-7174-22b7-b32d-2a8221234544


a. CIRCULAR 4- 2022 ANEXO 1 - Formato y contenido estándar de 
solicitudes de equipos híbridos PET- CT  

b. CIRCULAR 4- 2022 ANEXO II - Diagrama PET - CT  

4. CIRCULAR INFORMATIVA Nª7/2022 SOBRE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LOS 

TITULARES PARA LA AUTORIZACIÓN DE INSTALACIONES MÉDICAS CON EQUIPOS 

HIBRIDOS SPECT-CT  
a. CIRCULAR 7- 2022 ANEXO 1 - Formato y contenido estándar de solicitudes de  

equipos híbridos SPECT- CT  

b. CIRCULAR 7- 2022 ANEXO II - Diagrama SPECT - CT  

 

*La Dirección Técnica de Protección Radiológica irá actualizando los anexos de estas 
circulares cuando considere que con ello se completa o mejora la claridad de los mismos. Al 
pinchar el link correspondiente aparecerá siempre la última versión del anexo, que puede ser 
posterior a la fecha de envío de la circular.* 

 

https://www.csn.es/documents/10182/2421625/220801+formato+y+contenido+est%C3%A1ndar+de+solicitudes+de+equipos+hibridos+PET-CT+V2.pdf/585f6aca-7188-8402-c415-ff98d1d7d30c
https://www.csn.es/documents/10182/2421625/220801+formato+y+contenido+est%C3%A1ndar+de+solicitudes+de+equipos+hibridos+PET-CT+V2.pdf/585f6aca-7188-8402-c415-ff98d1d7d30c
https://www.csn.es/documents/10182/2421625/Diagrama+PET-CT.pdf/0d1a9ddd-01e0-a5da-3e28-fc5bbdac6b18
https://www.csn.es/documents/10182/2421625/CIRCULAR+7+SPECT-CT+firmada.pdf/26b9b50e-14dc-ea74-7455-20c8418bdb49
https://www.csn.es/documents/10182/2421625/CIRCULAR+7+SPECT-CT+firmada.pdf/26b9b50e-14dc-ea74-7455-20c8418bdb49
https://www.csn.es/documents/10182/2421625/CIRCULAR+7+SPECT-CT+firmada.pdf/26b9b50e-14dc-ea74-7455-20c8418bdb49
https://www.csn.es/documents/10182/2421625/formato+y+contenido+est%C3%A1ndar+de+solicitudes+de+equipos+hibridos+SPECT-CT.pdf/a35e9853-7a20-c429-ad10-0a073fadaaa6
https://www.csn.es/documents/10182/2421625/formato+y+contenido+est%C3%A1ndar+de+solicitudes+de+equipos+hibridos+SPECT-CT.pdf/a35e9853-7a20-c429-ad10-0a073fadaaa6
https://www.csn.es/documents/10182/2421625/formato+y+contenido+est%C3%A1ndar+de+solicitudes+de+equipos+hibridos+SPECT-CT.pdf/a35e9853-7a20-c429-ad10-0a073fadaaa6
https://www.csn.es/documents/10182/2421625/Flujograma+SPECT-CT.pub/6c816857-6502-e419-0461-bfd49058ea26

