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' CONSEJO DE
'/ SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCION

funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora
acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que me he personado el dia 1 de octubre de 2019 en Imadia 2005 SA con
en la calle

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalacion destinada a radiodiagnoéstico

médico con ultima inscripcion de la instalacion realizada en fecha 18.01.2018 en el

registro de instalaciones de rayos X con finalidad de diagndstico médico de la Direcciod

General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d’Empresa i
| [ Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

La inspeccion fue recibida por la Sra. enfermera, quién acepto la
finalidad de la inspeccion en cuanto se relaciona con la seguridad y proteccion
radiologica.

Se advierte al representante del titular de la instalacion que el acta que se levante, asi
como los comentarios recogidos en su tramitacion, tendran la consideracion de
documentos publicos y podran ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier
persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué
informacién o documentacion aportada durante la inspeccion podria no ser publicable
por su caracter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la inspeccion, asi como de la informacion
Q requerida y suministrada, resulta:

GENERALIDADES

- La instalacion se encontraba ubicada en la planta baja. ------- ---

- Estaba disponible el plano de la instalacion.------=--=-===-=emmermermme e

- Disponian de 1 equipo de rayos X fijo situado en una dependencia. ---

- Disponian de una acreditacion para dirigir a nombre del Dr. y 2 para
operaranombrede’ e

- Estaban disponibles 1 dosimetro de area para el control dosimétrico de la instalacion.
- Estaba disponible la dosis adjudicada al personal de la instalacion. ---------semmmmmmmmmnaanaas

- Disponen de un convenio con el centro de dosimetria para la realizacion del control
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- Estaban disponibles los registros dosimétricos mensuales y acumulados de los Gltimos
5 anos. O

- Estaba disponible el programa de garantia de control de calidad y proteccion
radiOlOGICa . ~-mnmmmmmmmmm e

- Estaba disponible la clasificacion del personal. -- —mmmeee-
Estaba disponible un contrato escrito y vigente con s
Se disponia del certificado de conformidad emitido por en 2018 y 2019.-----

Estaban disponibles los controles de calidad y niveles de radiacion de dicho equipo
‘ealizado por la UTPR en fecha 17.05.2019. ---------==mermmemmmmanen

Se realizaban las verificaciones de dosis a paciente.-----=-======mmmemmmmmce oo

Disponian de: delantales plomados y protectores tiroidales. --e-

Como cuerpo dispersor se utiliza un cuerpo de plastico con una altura de agua de unos
T o 5 T S R ———

El equipo utilizado por la Inspeccion para la deteccion de los niveles de radiacion fue
ino de la firma ---

»ala de rayos X

Lindaba con: - pasillo 2
- recepcion
- pasillo 1
- sala de yesos

- En dicha sala estan instalados dos eauipos de rayos X. Uno de ellos pertenece @
(convencional).-------------cesemux

- El equipo de

- La consola de control se encontraba situada en la zona de control tras un tabique sin
puerta. R RSSO —

- No se midieron tasas de dosis significativas en la zona de control donde se situa el
operador, en las condiciones de una mamografia habitual.---------=-=-serrmmeree e
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Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que sefiala la
Ley 15/1980 de creacion del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre
Energia Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real
Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el Reglamento sobre instalacién y utilizacién
de aparatos de rayos X con fines de diagnostico médico, el Real Decreto 783/2001, por
el que se aprueba el Reglamento de Proteccion Sanitaria contra las Radiaciones
lonizantes, asi como la autorizacion referida, y en virtud de las funciones
encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en
el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de
diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta
por duplicado en Barcelona y en la sede del Servei de Coordinacid d'Activitats
Radioactives del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya a 7 de octubre de 2019.

Firmado:

‘a}\ " JF
N7
TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento de
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de
Imadia 2005 SA, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o
reparos al contenido del Acta.
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