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INSTALACIONES RADIACTIVAS  
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OBSERVACIONES 

      
58 AUTORIZACIÓN DE 

FUNCIONAMIENTO 
 
 

Nombre: HOSPITAL 
UNIVERSITARIO LUCUS AUGUSTI 
DE LUGO 
 
Localidad: LUGO 
 
IRA/3355 
 
Referencia informe técnico: 
CSN/IEV/PM/IRA-3355/2016 
 
Fecha Solicitud: 28/03/2016 

Se solicita autorización de funcionamiento de 
una nueva instalación radiactiva de 2ª 
categoría que dispondrá de: 

 
- Un equipo de diagnóstico SPECT/CT  
- Radionucleidos no encapsulados y  

Radionucleidos encapsulados  

La especificación 12ª 
requiere la 
comunicación al CSN 
cuando la instalación 
esté en disposición de 
iniciar el 
funcionamiento para  
que se realice una  
inspección previa a la 
Notificación de 
Puesta en Marcha. 

Se trata de una nueva instalación de 
medicina nuclear en el Hospital 
Universitario Lucus Augusti, perteneciente 
al Servicio Gallego de Salud. 
 
 

      
      

59 AUTORIZACIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO 

 
 

Nombre: CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN CEPSA 
 
Localidad: ALCALÁ DE HENARES 
 
IRA/3346 
 
Referencia informe técnico: 
CSN/IEV/PM/IRA-3346/16 
 
Fecha Solicitud: 30/12/2015 

Se solicita autorización de funcionamiento de 
una nueva instalación radiactiva de 3ª 
categoría que dispondrá de: 

 
- Un equipo de rayos X 

La especificación 12ª 
requiere la 
comunicación al CSN 
cuando la instalación 
esté en disposición de 
iniciar el 
funcionamiento para  
que se realice una  
inspección previa a la 
Notificación de 
Puesta en Marcha. 

Este equipo permite  medir y cuantificar la 
permeabilidad relativa de fluido en roca. 
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60 AUTORIZACIÓN DE 

MODIFICACIÓN 
 
 

Nombre: SCHMIDT-CLEMENS 
SPAIN, SAU 
 
Localidad: MURIETA (Navarra) 
 
IRA/0490 
 
Referencia informe técnico: 
CSN/IEV/MO-4/IRA-0490/16 
 
Fecha Solicitud: 17/11/2015 

Se solicita modificación de la autorización 
para: 

 
- Incorporar un nuevo gammágrafo  

N/A La instalación ya dispone de un 
gammágrafo que utiliza en sus 
instalaciones. 
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INSTALACIONES RADIACTIVAS (ENCOMIENDAS) 
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PV/07 AUTORIZACIÓN DE 

funcionamiento 
Nombre: FERROSADIM, SL 
 
Localidad: AMOREBIETA (Bizkaia) 
 
IRA-3356 
 
Referencia informe técnico: 
CSN-PV/IIEV/PM-1/IRA-3356/16 
 
Fecha Solicitud: 06-05-2016 

Autorización de funcionamiento de una nueva  
instalación radiactiva de tercera categoría que 
dispondrá de:  
 
- Cuatro espectrómetros portátiles por 

fluorescencia de rayos X.  
 

- Sede central y tres delegaciones en:  
 
- Mallabia (Bizkaia). 
- Veriña-Gijón (Asturias) 
- San Roque (Cádiz). 

 

La especificación 11ª 
requiere la 
comunicación al CSN 
cuando la instalación 
esté en disposición de 
iniciar el 
funcionamiento para  
que se realice una  
inspección previa a la 
Notificación de Puesta 
en Marcha 

Por ser instalación radiactiva de nueva 
implantación, se considera necesaria 
inspección previa para la puesta en 
marcha. 
 
Evaluada por Gobierno Vasco 
 
 

      

 
 
 


