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ACTA DE INSPECCION 

Da Funcionaria de la 
Con ejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias e 
Insp ctora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear en la Comunidad 
Autó oma de,canarias. 

CER IFICA: Que se personó el día tres de octubre de dos mil catorce en la 
insta ación de inspección de cargas de la Dependencia provincial de Aduanas 
e 1m uestos Especiales en el PUERTO DE TENERIFE, CIF.: , en 
Sant Cruz dé Tenerife, isla de Tenerife. 

9ye la 'MIisita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva de 
segu da categoría, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a la 
insp cción de cargas mediante rayos X, cuya autorización fue concedida por 
I~ i cClón General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias en fecha 
21 d octubre de 2011, disponiendo posteriormente de Notificación de Puesta 
en M rcha de 21 de septiembre de 2012. 

Que la Inspección fue recibida por D. , supervisor de la 
instalbción, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona 
con I seguridad y protección radiológica. 

Q e I representante del titular de la instalación fue advertido previamente al 
inieio de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los 
corre tarios recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la 
consi erJción Ide documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a 
insta cia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los 
efect s de que el titular exprese qué información o documentación aportada 
do~anre la inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o 
rebtringido. . 

Q~b e las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la 
infdr ación requerida y suministrada, por el personal responsable de la 
instal ción, re ulta que: 

- El e uipo instalado consiste en un equipo fijo de inspección de cargas por 
rayos X generados mediante aceleración de electrones, de la firma 

modelo  de 4MeV que va montado sobre un 
are, uente donde van montados la etapa emisora y detectora, una a cada 
la1 I puente con sus blindajes y colimadores, _ 
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- S gún manifiesta el supervisor la instalación se encuentra operativa 
.durante el horario de mañana siendo muy puntual el funcionamiento en la 
taíd y se han realizado 1458 inspecciones hasta septiembre de 2014. _._ 

- La instalación no se ha modificado y se encuentra en la misma zona y 
ubic ción, sin variación respecto a la última inspección de fecha 8 de 
novi ~bre dy 2014, manteniéndose con los mismos sistemas de vallado, 
seg ndad~ alcesoy control. . . 

- La pulrta (je entrada y salida a la nave de inspección se encontraba 
iden ificada, be acuerdo con el Reglamento sobre Protección sanitaria 
cont a radiaoiones ioniiantes. En las puertas de acceso a la nave, en 
amb s sentidos, la señal roja correspondía al acceso prohibido con riesgo 
de ir adiaciórl externa junto a la leyenda correspondiente a la identificación 
de I s s~ñales luminosas, operativas, de las que dispone el acceso a la 
n ve (roja, acceso prohibido; naranja emisión inminente acceso restringido; 
verd acelerador apagado).En la caseta anexa a la nave, en sentido de 
entr da en el recinto, la señal de color gris azulado de zona vigilada, riesgo 
de irl'iadiación. 

- Du nte la inspección la instalación se encontraba en funcionamiento y se 
com robó: el funcionamiento de los interruptores infrarrojos perimetrales y 
de s stema de balizamiento; que las vallas laterales que cierran el paso 
desd el balizamiento hasta la entrada/salida de la nave; que la situación 
de e pe~a del personal ajeno a la instalación, conductores, es fuera del 
re ,in o vallado. 

- Se a~tienln en el interior de la nave de inspección las setas de parada 
del e ergencia y las dos setas de parada conectadas a cable perimetrales 
de p esencia. Dispone de sistema de vigilancia de. acceso. a la nave sin . 
ángu os muertos. _ 

- s!e antienen los tres extintores de fuego, de fácil acceso con certificación 
en vi or de 27 de agosto de 2014 emitida por  _ 

- En el ¡puesto de control se encontraban el operador habitual de la 
instal ci6n D.  (portaba TLD), y el operador 
extetr' r asignado , D.  
(part ba TLD). _ 

-II nspección comprobó· que en la puerta de acceso al contenedor que 
aloja I equipo se encuentra troquelada una placa que identifica al equipo 
como , nO de serie 1626, año 2011. _ 
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- lLa Inspección efectuó medidas de tasa de dosis en condiciones reales de 
func onamiento (mientras se efectuaba la inspección de dos contenedores) 
en I s zonas limítrofes del área de seguridad, junto al puesto de control, 
jut,t a la oficina y en los extremos de las puertas de entrada y salida a nivel 
del uelo, dentro del área limitada por las balizas con un valor máximo de 
0,68 ~Sv/h. -,...-	 _ 

I 

- La lebturas dosimétricas son efectuadas por  grupo  
Estaban disponibles las lecturas dosimétricas, siendo la última lectura 
dispqnible la correspondiente al mes de agosto de 2014, sin valores 
signiticativos. En noviembre de 2013 la empresa de mensajería extravió los 
och dosímetros correspondientes al personal expuesto ( a excepción del 

dosí etro correspondiente a D.  que obtuvo la licencia 
en n viembre de ese año) obteniendo valores asignados por el centro lector 
sien o normales sus lecturas a partir de marzo de 2014. Según manifiestan 
es u ieron tres meses sin intercambio de los dosímetros. 

- I is onen de tres detectores de radiación de marca  modelo 
, números de serie 27078, 25227 Y 24456. Durante la inspección 

se ICO probó que detector nO 25227 colocado en la cabina exterior al puesto 
de c ntrol, tenía problemas en su funcionamiento interrumpiendo el 
fu ci namiento del equipo de inspección de carga en varias ocasiones. 
Segú manifiestan desde el día anterior se estaban produciendo estas 
int~rr pciones. Se procedió a intercambiar los detectores de radiación 
co~fi arndo que no era por fallo de los detectores sino del cable/conector 
que I s conecta en la cabina.	 _ 

- skg' n ~anihesta el supervisor no estaban disponible los dos dosímetros 
de le tura directa correspondiente a la marca  modelo  con 
nú e os de serie 287196 y 287341 por estar averiados. ._. _ 

.. - Seg n JI procedimiento de calibración ést~ se efectúa cada cuatro años, y 
el de veliificación, cada año por . Se mostraron loS informes . 
sobre veliificación de todos los monitores de radiación ambiental emitidos 
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por la empresa de mantenimiento contratada,  disponían de 
.cale dario de calibraciones y verificaciones de cada uno de ellos que 
con a en el.¡ procedimiento que establece el programa de calibraciones y 
verifi aciones de los sistemas de detección y medida de la radiación de 
fech 8 de mayo de 2014. _ 

- La nSPrcción solicitó aclaración al supervisor sobre la nota aclaratoria que 
cons a en el punto 6 del procedimiento señalado en al anterior apartado, 
mani estb'ndo que los equipos son enviados a la península para su 
verifi ación por lo que la inspección solicitó que dicho procedimiento se 
ajust a la realidad del funcionamiento de la instalación. _ 

- lDis onen dyl Diario de Operaciones actualizado reflejándose desde el 8 
de n viembre de 2013 hasta el 2 de octubre de 2014 las operaciones de 
mant ni'lliento, incidencias de funcionamiento del equipo en los momentos 
deja an<!lue/apagado, anomalías en el funcionamiento de la baliza acústica 
y vis al tie salida, así como de los extravíos de los dosímetros con las 
anot ciones correspondientes al 27 de febrero de 2014, averías, 
dosi etrías, turnos, así como sobre el informe de verificación de 2 de 
septiembre de 2014 emitido por la UTPR contratada,  
corre,~ondiente al primer semestre. Todas ellas constan firmados por el 

supenvls,r. ----------------------

- Seg .n manifiesta el 18 de noviembre de 2014 se tiene previsto realizar un 
curso de ormación para todos los trabajadores expuestos de la instalación. 

-sk a r cibido en el Consejo de Seguridad Nuclear el informe anual de la 
instal ción correspondiente al año 2013. 

I I -------.--
Que on el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos 
quJ s ñala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del 
Cons jo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el 
ROl 1 36/1999 (modificado por RO 35/2008) por el que se aprueba el 
Regla e to sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RO 783/2001, 
ponlel que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las 
Radia iones lonizantes y la referida autorización, se levanta y suscribe la 
prese te acta por triplicado en Santa Cruz de Tenerife a ocho de noviembre 
de 20 3. 

I \ .
TRÁM TE. En cumplimi~nto de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RO 

• 1836/ 999, se invita a un representante autoriza-do del PUERTO DE 
TENE FE, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su 

¡dad o reparos al contenido del Acta. 

I I 
confor 
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DILIGENCIA 
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En r¡ .Ia ión con el Acta de Inspección de referencia. CSN
CAC/AINI 3/1RAl3144/14 de fecha 3 de octubre de dos mil catorce, 
correspbn ierhe a la inspección realizada a la DEPENDENCIA PROVINCIAL DE 
ADUAtN E IMPUESTOS ESPECIALES EN EL PUERTO DE TENERIFE. 

El Act vi ne firmada sin identificación de la firma, pero la inspección entiende que 
corresp n e a D. , Jefe del Área de Control Radiológico en 
Fronte~l~s, POli coincidir con la firma del escrito de remisión en donde consta la 
observaci 'n de una errata en el cuerpo del acta cuyo contenido se acepta. 

Santa Cruz de Tenerife a 10 de noviembre de 2014 
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