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16 AUTORIZACIÓN DE 

MODIFICACIÓN 
Nombre: UNIVERSIDAD DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA  
 
Localidad: SANTIAGO DE 
COMPOSTELA (La Coruña) 
 
IRA/0418 
 
Referencia informe técnico: 
CSN/IEV/MO-11/IRA-0418/2017 
 
Fecha Solicitud: 14/09/2016   
 

Solicita autorización de modificación para 
incluir:  
 
- Acelerador lineal de electrones 

 
- Tubo de rayos X 

 

La especificación 17ª 
requiere   la 
comunicación al CSN 
cuando la instalación 
esté en disposición de 
iniciar el 
funcionamiento de la 
modificación  para 
que pueda realizarse 
inspección previa a la 
Notificación de 
Puesta en Marcha 

Se trata de un centro de investigación de 
la Universidad que cuenta con una serie 
de dependencias. 
 
El Acelerador procede del Centro 
Oncológico de Galicia (IRA-0060), que lo 
cede a la Universidad después de haberlo 
usado en su servicio de radioterapia y 
haberlo sustituido por uno nuevo ya 
autorizado. Se utilizará para calibración de 
cámaras de ionización de niveles de 
terapia, ensayos de resistencia a la 
radiación de componentes electrónicos 
para la industria aeroespacial y 
Radioterapia Veterinaria. 
 
El aparato de rayos X se utilizará en 
aplicaciones analíticas mediante 
fluorescencia de rayos X (XRF). 

      

 


