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ACTA DE INSPECCION

| , Jefe del Servicio de Vixilancia Radioldxica de la Xunta de
Galicia y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspector
para el control y seguimiento de instalaciones radiactivas, rayos X de usos médicos, y
transportes de sustancias nucleares, materiales y residuos radiactivos, dentro del
territorio de la Comunidad Autdnoma de Galicia,

CERTIFICA: Que se persond el dia veintidés de diciembre del afio dos mil veintiuno,
en la Instalacién de Radiologia Dental de la Clinica Dental de la Dra. Paula Regos
Vézquez, sita en la ' en Ordes, provincia de A Corufia. NIF

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalacion de rayos X, ubicada en el
emplazamiento referido, que figura inscrita en el Registro de Instalaciones de Rayos
X con fines de Diagndéstico Médico, de |la Xunta de Galicia, en la declaracién n? 1, con
la referencia n2 RX/C-2298, en la fecha de 17 de diciembre de 2010.

La actividad de la instalacion es radiografia dental Intraoral y TAC dental CBCT. Su
clasificacion es de Tipo 2, segin lo estipulado en el articulo 17 del Real Decreto
1085/2009 sobre instalacion y utilizacion de aparatos de rayos X con fines de
diagnéstico médico.

La Inspeccidn fue recibida por , Odontéloga acreditada como
Directora de la Instalacién de Rayos X, quien acepto la finalidad de la inspeccién en
cuanto se relaciona con la seguridad y proteccion radioldgica.

La Titular de la instalacién fue advertida previamente al Inicio de la inspeccién que el
acta que se levante de este acto, asi como los comentarios recogidos en la
tramitacién de la misma, tendrén la consideracién de documentos publicos y podran
ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se
notifica a los efectos de que el titular exprese qué informacién o documentacién
aportada durante la inspeccién podria no ser publicable por su caracter confidencial
o restringido. La Titular de la instalacion fue advertida de que la inspeccién esta
gravada con una tasa.

La Inspeccién se desarrollé con las medidas de proteccién para prevencién de la
transmisién del Covid-19, una vez finalizados el estado de alarma, las restricciones
de movilidad y recuperada la movilidad local a nivel autonémico. El tiempo de
permanencia de la Inspeccidn se pudo reducir porque la Titular habia adelantado por
correo electrénico la documentacion referente al cumplimiento de sus obligaciones
establecidas en los articulos 18 y 19 del Real Decreto 1085/2009.
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De las comprobaciones efectuadas por la Inspeccion, asi como de la informacién
requerida y suministrada, resulta:

1.

- Dependencias y equipos:

La clinica dental ocupa un local en el : de un edificio de viviendas cuyas
dependencias presentan un disefio, con acondicionamiento interno vy
distribucidn funcional, adaptado a la funcién asistencial. La instalacién de
radiologia dental dispone de las siguientes salas y equipos instalados:

1.1. Equipos intraorales.

Gabinete dental 1.- Estaba instalado un equipo dg rayos X dental intraoral de la

firma , de
kVpy mA de tensién e intensidad méximas.

Gabinete dental 2.- Estaba instalado un equipo de rayos X dental intraoral de la
T 01T Y « (-
(Vpy mA de tensién e intensidad maximas.

El sistema de imagen es captor intraoral digital directo.

Los equipos intraorales estaban suspendidos en soportes murales articulados y
daban servicio a su cor_respondlente sillén dental.

Los equlpos se accionan mediante pulsadores instalados en la entrada de los
gabinetes.

Las puertas de los gabinetes estaban debidamente sefializadas y se puede
ejercer un control eficaz de acceso a las salas durante la emisién de rayos X. _

Se disponia de dos delantales plomados de adulto y un protector tiroideo.

1.2. Sala de ortopantomégrafo.

Estaba instalado en una dependencia especifica un ortopantomégrafo digital

de la firma
,de  kVpy mAde tension e intensidad mdximas.

El conjunto emisor-detector del equipo estaba instalado en un cabezal de
rotacién que se desplaza en altura sobre una columna vertical.
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- la dependencia dispone de un blindaje de plomo y puerta blindada. Estaba
instalado un panel plano al lado del puesto de operacién conectado a una
cdmara de tv que permite controlar al paciente.

- El equipo se activa en el ordenador de gestion de pacientes. En la consola del
equipo se prefijan pardmetros y se dispara desde un pulsador instalado en una
pared exterior al l[ado de la puerta. El sistema de imagen es digital directo al
ordenador.

- El acceso a la dependencia estaba sefializado. Se puede ejercer un control
eficaz para impedir el acceso durante la emisién de rayos X.

2.-Niveles de radiacién.

- Se llevaron a cabo unas mediciones de tasa de dosis para verificar el perfil
radiolégico del puesto de operacion y una sala de espera colindante a la
dependencia del equipo de rayos X de ortopantomografia de la firma

modelo
- La Inspeccién utilizé un monitor de radiacién de la firma modelo
con el n2 de serie que dispone de certificado de calibracién en la

fecha de 11 de junio de 2018.

- Las condiciones de exposicion para un adulto en el equipo de rayos X de
ortopantomografia eran de con un tiempo de rotacion de 14
segundos. Se registr6 en el pico de exposicién: uSv/h en la zona del
pulsador a un lado de la puerta de acceso.

3.-Personal de la instalacién.

- Estaban disponibles dos acreditaciones a nombre de Y
N ’ como Directores de la Instalacion ue nayus A con nnes de
Diagndstico Médico Dental.

- Los Directores de la Instalacion son los trabajadores profesionalmente
expuestos a radiacién. Estaban clasificados en categoria B. Disponen de dos
dosimetros personales que son procesados por el e

- No se evidencia incidencia alguna en los resultados de los informes
dosimétricos. Los recambios del dosimetro se realizan con regularidad.

- Disponen de acreditacién como operadoras tres higienistas pero no estaban
clasificadas como personal expuesto.
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4.-General, documentacién.

4.1. Declaraciones ante el registro

La instalacién RX/C-2298 fue inscrita en el Registro de Instalaciones de Rayos X
con fines de Diagndstico Médico de la Xunta de Galicia en fecha de 17 de
diciembre del aiio 2010.

La instalacion RX/C-2298 ha presentado posteriormente dos declaraciones: _

La segunda declaracién de modificacidn ante el citado registro por ampliacién
de equipos se inscribié en la fecha de 16 de octubre de 2019.

La dltima inscripcién en el registro en la fecha de 21 de marzo de 201 consistié

en una correccion del n? de serie del equipo intraoral
instalado en el gabinete dental n2 2.

Concuerda lo especificado en la inscripcion vigente en el Registro de
Instalaciones de Rayos X con fines de Diagndstico Médico de la Xunta de
Galicia, con los equipos instalados existentes, las dependencias de la
instalacion de rayos X, titularidad y la acreditacién personal.

La inspeccidén ha revisado la documentacion sobre la modificacién ejecutada.
Estaban disponibles los certificados de conformidad para su registro de los
equipos instalados ANEXO Il y los certificados de conformidad para su registro
ANEXO HlI expedidos por la UTPR.

4.2. Operacién de la Instalacién.

Estaba disponible el contrato de prestacién de servicios para control de
calidad, medida de niveles de radiacién, estimacion de dosis a pacientes y otras
cuestiones de proteccion radiolégica suscrito con la Unidad Técnica de
Proteccién Radioldgica (UTPR) actualizado en la fecha de 23 de enero de

2015.

Estaba disponible la documentacion correspondiente al ultimo control de
calidad de los equipos de rayos X, la verificacién de los niveles de radiacion y
los niveles de referencia de dosis a pacientes, realizados por la UTPR enla
fecha de 2 de julio de 2021.

Estaba disponible el certificado de conformidad expedido por la citada UTPR en
la fecha de 2 de julio de 2021.

Estaba disponible el programa de proteccién radiolégica. -
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- Estaba disponible un archivo documental de la Instalacién de rayos X y de los
informes dosimétricos recibidos.

- Sedisponfa de dos delantales plomados de adulto y un protector tiroideo. __

- Las exploraciones realizadas con los equipos de rayos X son accesibles en
ordenador de la clinica.

- Tienen acceso a la web de la UTPR para consultar el archivo de los
informes dosimétricos personales y el resto de la documentacion de la
Instalacién de Rayos X.

- Consta que se habia remitido al Consejo de Seguridad Nuclear el informe anual
Instalacion de Rayos X con fines de Diagndstico correspondiente al afio 2020 en
la fecha de 29 de marzo de 2021.

DESVIACIONES: No se detectan.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que sefiala la
Ley 15/1980, de creacién del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre
Energia Nuclear, el Real Decreto 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento
sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el Real Decreto 1085/2009 por el que se
aprueba el Reglamento sobre instalacion y utilizacién de aparatos de rayos X con
fines de diagndstico médico, el Real Decreto 783/2001, por el que se aprueba el
Reglamento sobre Proteccién Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes; y la
referida autorizacién, se levanta y suscribe la presente en la Sede de la Direccién
Xeral de Emerxencias e Interior de la Conselleria de Vicepresidencia Primera,
Administraciéns Publicas e Xustiza de la Xunta de Galicia.

TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45.1 del RD 1836/1999, se
invita a un representante autorizado de la Instalacién de Radiologia Dental de la
Clinica Dental de la Dra. Paula Regos Vézquez, para que con su firma, lugar y fecha,
manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

Firmado

Firmado por o
digitalmente por

el dia
21/01/2022 con un certificado
emitido por AC CAMERFIRMA FOR
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