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INSTALACIONES RADIACTIVAS 

Nº INFORME SOLICITANTE O TITULAR DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

1 AUTORIZACIÓN DE 
MODIFICACIÓN 

Nombre: HOSPITAL CLÍNIC DE 
BARCELONA 

Localidad: BARCELONA  

IRA-0870 

Referencia informe técnico: 
CSN-GC/IIEV/MO-19/IRA-
0870/18 

Fecha Solicitud: 17-05-2018 

Autorización de modificación para:  

- Alta de un acelerador lineal de electrones de 
la firma Varian, modelo TrueBeam, que 
dispone de un equipo de imagen volumétrica.  

- Baja de un acelerador lineal de electrones de 
la firma Varian, modelo Clinic 600 C/D. 

En la solicitud de modificación de la instalación se pedía la sustitución 
de dos equipos aceleradores, pero se evalúa parcialmente la solicitud y 
solo se propone la autorización del TrueBeam, para no retrasar su 
puesta en marcha por la presión asistencial. 

La especificación 13ª requiere   la comunicación al CSN cuando la 
instalación esté en disposición de iniciar su funcionamiento para que 
pueda realizarse inspección previa a la Notificación de Puesta en 
marcha de la instalación modificada. 

Evaluado por SCAR de Cataluña. 


