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Autorización de modificación para:  
 
- Traslado del equipo de alta tasa de dosis de la 

firma Nucletron SAU, a un bunker de nueva 
construcción.  

 

 
El motivo del traslado del equipo es dejar libre el búnker para  instalar 
en él un nuevo acelerador Varian.  
 
De acuerdo con la Condición 14, la carga de la primera fuente del equipo 
automático de braquiterapia deberá realizarse en presencia de la 
Inspección del Consejo de Seguridad Nuclear, para lo cual se comunicará 
dicha carga con una antelación mínima de 72 horas. 

     

 


