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ACTA DE INSPECCION

p BB uncionario de La Generalitat y acreditado por el Consejo de
Seguridad Nuclear para actuar como inspector para el control del funcionamiento de
las instalaciones radiactivas, la inspeccién de control de los Servicios de Proteccion
Radiologica y de las Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos
X con fines médicos, y la inspeccion de transportes de sustancias nucleares o
radiactivas, en la Comunitat Valenciana.

CERTIFICA: Que se ha personado el dia trelntaluno de enero de dos mil doce en
las instalaciones de la CLINICA DENTAL Dri@ == . L i
de NIF“ ubicada en la ' :

(Castellon).

Que la visita tuvo por objeto la inspeccion de control de una instalacién de
# | rayos X con fines de radiodiagnéstico médico ubicada en el emplazamiento referido,
= [ solicitada por el Servicio Territorial de Energia.

Que la inspeccion fue recibida por el Dr. D. m
titular de la instalacién, en representacién de la misma, quien acepto la finalidad de

la misma en cuanto se relaciona con la Seguridad y Proteccién Radiologica.

Que con fecha 3 de enero 1995 por parte del Servicio Territorial de Industria
y Energia se comunica la inscripcién de la instalacion en el registro de equipos e
instalaciones de rayos X con fines de diagndstico médico, con numero de registro
A-12/0109

Que los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos
previamente al inicio de la inspeccién que el acta que se levante de este acto, asi
como los comentarios recogidos en la tramitacion de la misma, tendran la
consideracion de documentos publicos y podrén ser publicados de oficio, o a
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de
que el titular exprese qué informacidn o documentacion aportada durante la
inspeccién podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la inspeccion, asi como de la
informacién suministrada por el personal técnico responsable de la instalacion,
resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS.

- Lainstalacion consta de los siguientes equipos:

- iiiiii Equipo de ortopantomografia de la firma SRS modelo
y n/s KCC-4569, con condiciones méaximas de funcionamiento de

90kVp y 10mA, que alimentaba un tubo de la firma ERE R Modelo

n/s YC-011, con una filtracion total de 2’2mm de Al.
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- El equipo estaba ubicado en una sala de la clinica, colindando lateralmente con
despacho, pasillo-recibidor, rellano, en la parte superior con vivienda y en la
inferior con local comercial.

- El puesto de control se encontraba en el pasillo-recibidor, disparando el equipo
mediante un pulsador ubicado junto a la puerta de acceso. Las paredes y puerta
de acceso a la sala estaban emplomadas. La puerta de acceso estaba
sefalizada como Zona Controlada segun norma UNE 73.302.

- Equipo2: Equipo de radiodiagnostico dental intraoral de la firma [ e
modelo = B con condiciones maximas de funcionamiento de 65kVp y
7’5mA.

- El equipo estaba ubicado en una sala de la clinica, colindando lateralmente con
gabinetes, pasillo y vivienda contigua, en la parte superior con vivienda y en la
inferior con local comercial.

- El puesto de control se encontraba en el gabinete contiguo, disparando el
equipo mediante un pulsador con cable extensible y a una distancia superior a 2
metros. Las paredes y puerta de acceso a la sala eran convencionales. La
puerta de acceso desde el pasillo estaba sefializada como Zona Vigilada segun
norma UNE 73.302.

- Disponian de medios de extinciéon de incendios en las inmediaciones de los
equipos de radiodiagndstico.

- Disponian de delantal plomado y protector de tiroides como de medios de
proteccion contra las radiaciones ionizantes.

DOS. NIVELES DE RADIACION

- El control dosimétrico de la instalacion se realizaba mediante un dosimetro
personal de termoluminiscencia, asignado al Dr. brocesado
mensualmente por e . i
cuyas Ultimas lecturas disponibles hasta el mes de noviembre de 2011 no
presentaba incidencias significativas en sus resultados.

- Segun los méaximos valores de tasa de dosis equivalentes medidos por la UTPR
hon fecha 24 de marzo de 2011, los valores anuales estimados
para el personal profesionalmente expuesto, estan por debajo de los limites
legales establecidos.

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION.

- Disponian de una acreditaciéon para dirigir instalaciones de radiodiagndstico
médico.

- Se informé a la inspeccion que el personal de la instalacion estaba clasificado
como categoria B, realizandose controles médicos de forma periodica.
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CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACION.

- Con fecha 3 de marzo de 1994 se firma por parte del Consejo de Seguridad
Nuclear, informe técnico de seguridad para la inscripcion de la instalacion en el
registro de instalaciones de rayos x con fines de diagnostico médico.

. Con fecha 3 de enero 1995 por parte del Servicio Territorial de Industria y
Energia se comunica la inscripcion de la instalacion en el registro de equipos e
instalaciones de rayos X con fines de diagndstico médico, con numero de
registro A-12/0109.

- Estaba disponible la memoria de la instalacién para su declaracion y posterior
inscripcion.

- Estaba I:Wertificado de Conformidad de la Instalacion realizado por
| la UTP

Estaba disponible el contrato de proteccion radiolégica firmado con la UTPR
deon fecha 01 de marzo de 2010, y cuya renovacion se realiza

anualmente.

- Estaba disponible el ultimo informe del Control de Calidad, Verificacion de los
mveles de radiacion y informe de dosis al paciente, realizados por la UTPR

& || bonfecha 24 de marzo de 2011. El estado de los equipos reflejado
en Ios mformes del control de calidad, era correcto.

- Estaba definido e implantado el Programa de Proteccién Radioldgica, segun los
articulos 18.b y 19 del RD 1085/2009 por el que se aprueba del Reglamento
sobre instalacion y utilizacion de aaratos de rayos x con fines de diagnostico
meédico, realizado por la UTPRIE -
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Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos
que sefiala la ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de Creacioén del Consejo de
Seguridad Nuclear, la ley 25/1964 sobre Energia Nuclear, el RD 1836/1999
(modificado por el RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001 (modificado por el RD
1439/2010), por el que se aprueba el Reglamento de Proteccion Sanitaria contra las
Radiaciones lonizantes, y el RD 1085/2009 por el que se aprueba del Reglamento
sobre instalacion y utilizacion de aparatos de rayos x con fines de diagnéstico
médico, se levanta y suscribe la presente acta por duplicado en L'Eliana, en el
Centro de Coordinacion de Emergencias de la Generalitata siete de febrero de dos

mil doce. LN
)

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento sobre

Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la
instalacion CLINICA DENTAL Dr* para que
con su firma, lugar vy fecha manifieste su conformidad o reparos al contenido del
Acta. A i
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