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ACTA DE INSPECCION

nspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se personé el dia veinte de mayo de dos mil nueve, en el
AL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR, sito en la
en Cadiz.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalacion radiactiva destinada
a radioterapia, ubicada en el emplazamiento referido y cuya autorizacion para
la puesta en marcha fue concedida por la Direccién General de la Energia
con fecha 28 de septiembre de 1983, y cuya dltima autorizacién de
modificacion (MO-4) fue concedida con fecha 28 de mayo de 2007.

Que la Inspeccion fue recibida por D2. [
Directora Gerente D.

- Jefa de Serwcuo de Proteccion Radiolégica,
en representacion del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspeccion
en cuanto se relaciona con la seguridad y proteccién radiolégica.

Que los representantes del titular de la instalacién fueron advertidos
previamente al inicio de la inspeccion que el acta que se levante de este acto,
asi como los comentarios recogidos en la tramitacién de la misma, tendran la
consideracion de documentos pdblicos y podran ser publicados de oficio, o a
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los
efectos de que el titular exprese qué informacion o documentacién aportada
durante la inspeccién podria no ser publicable por su caracter confidencial o
restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspeccién, asi como de la
informacién requerida y suministrada por personal técnico de la instalacion,
resulta que:

- El equipamiento de que disponen es el siguiente:

° 362, con fuente de Co-60, n° S-5448 de 248 9 TBq
(6727 Ci) en fecha 20-6-03.
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& Acelerador | n° 3967.

< Aplicador &
30-1-89.

2 con fuente de Sr-90 de 55 mCi, n°® 0793 ML en fecha

% Equipo de alta tasa I
fuente de Ir-192, D36B8512, 86,71
donde se encuentra el equipo, se halla un detector de radiacion
ambiental n® 32045, con sonda situada dentro
RX1L, n°® 25054.

*
ot

- Tienen previsto la retirada del equipo de telecobaltoterapia y la instalacion
de un nuevo acelerador.

_ El Servicio de Proteccién Radiolégica efectia pruebas para verificar la
hermeticidad del aplicador de Sr-90.

S ofecttan el mantenimiento del equipo
7 de cobalto, aceleradores y alta tasa, respectivamente, ectia
':j';;_las pruebas de hermeticidad a la fuente de Co-60.

e

,-”E?Efectuan simulacros de emergencia en los cambios de la fuente de Ir-192
1del equipo de alta tasa.

*H

.;,.,-;":Disponen de las hojas inventario de las fuentes de Ir-192.

Tl

Radi

isica efectta la revision diaria
en los tratamientos de alta

. El Servicio de Proteccién Radioldgica )
de los aceleradores, mensual del
tasa y medidas mensuales de radiacion.

En los cuatro Diarios de Operacion figuran: hora de inicio y final, n° de
pacientes, comprobaciones, incidencias y Operadores.

Disponen de registros de utilizacion del aplicador de Sr-80.

Disponen de ocho Licencias de Supervisor y de diecinueve de Operador. _

Se encuentra clasificado el personal en categorias Ay B.

Se ha impartido en 2008 un curso de formacién.
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Disponen de dosimetros personales, sin datos significativos.

Efectian reconocimientos meédicos en el Servicio de Medicina
Preventiva.

Los equipos de radioproteccion son calibrados en |

La instalacién dispone de vigilancia las 24 horas.

Han remitido al CSN el informe anual.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos
que sefala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creacién del
Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear; el
RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el
Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el RD 783/2001,
por el que se aprueba el Reglamento sobre Protecgion Sanitaria contra las
Radiaciones lonizantes, se levanta y suscribe la gggehife acta por triplicado
en Madrid y en la Sede del Consejo de Segurid “Nucléar a veinticinco de
mayo de dos mil nueve. iyl

TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45.1 del RD
1836/1999, se invita a un representante autorizado del “HOSPITAL
UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR” para que con su firma, lugar y fecha,
manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

TRAMITE para hacer constar la CONFORMIDAD al contenide del Acta con referencia
CSN/AIN/26/IRA/0915/09, derivada de la inspgcqion realizada el dia veinte de mayo de dos
mil nueve, a la instalacién radiactiva de Radiot niversitario Puerta del Mar
de Cadiz.




