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ACTA DE INSPECCION

, funcionario acreditado como inspector del Consejo de Seguridad
Nuclear, en su condicion de autoridad publica segln el articulo 122 del Reglamento de
instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposicion a
las radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre,
en el ejercicio de la funcion inspectora,

CERTIFICA: Que se persond el dia 17 de septiembre de 2025 en las instalaciones de
FUNDACION HOSPITAL DE JOVE, sitas en la avenida , de Gijon.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalacion radiactiva, ubicada en el
emplazamiento referido, destinada a uso médico, cuya autorizaciéon vigente (MO-3) fue
concedida por la Consejeria de Industria, Empleo y Promocion Econémica del Principado de
Asturias, con fecha 1 de junio de 2023.

La Inspeccion fue recibida por , ,en
representacion del titular, quien acepto la finalidad de la inspeccidn en cuanto se relaciona
con la seguridad y proteccion radiologica.

Los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos previamente al inicio de la
inspeccién que el acta que se levante de este acto, asi como los comentarios recogidos en
la tramitacion de la misma, tendran la consideracion de documentos publicos y podran ser
publicados de oficio, 0 a instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica
a los efectos de que el titular exprese qué informacion o documentacion, aportada durante
la inspeccion, podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspeccion, asi como de la informacion requerida
y suministrada, resulta:

En dos recintos blindados, senalizados y provistos de acceso controlado, se encuentran
instalados dos aceleradores lineales de electrones, marca , modelo ,
ndmero de serie y . Para cada recinto se dispone de tres indicadores
luminosos que se ponen en rojo cuando se produce radiaciéon (dos en la sala de
tratamiento y otra en el dintel de la puerta), de cuatro camaras CCTV y once pulsadores
de parada de emergencia, ademas de pulsador de Ultima persona e interruptor de corte
de irradiacion con la puerta abierta.

La firma suministradora realiza cuatrimestralmente una revision del funcionamiento de
los equipos. Ademas, por la propia instalacion se realizan las pruebas mensuales,
trimestrales y semestrales de los equipos establecidas en el protocolo correspondiente.
Todos los enclavamientos se verifican periédicamente.

Fue exhibida la siguiente documentacion: Diarios de Operacion (7 y 8/2782); seis
licencias de Supervisor y once de Operador;
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; registros dosimétricos,
realizados por , correspondientes a veintidés usuarios y
tres de éarea, siendo los (ltimos correspondientes al mes de julio
. Certificados de hermeticidad de noviembre de 2021, de las fuentes de
y de y MBq, respectivamente.

Consta la presentacion del informe anual correspondiente a 2024.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que senala la Ley
15/1980, de 22 de abril, de creacion del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964,
de 29 de abril, sobre energia nuclear; el Reglamento sobre instalaciones nucleares y
radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposicion a las radiaciones
ionizantes, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre y el Real
Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
proteccion de la salud contra los riesgos derivados de la exposicion a las radiaciones
ionizantes, y la referida autorizacion, se levanta y suscribe la presente acta.

TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 124.3 del Reglamento sobre
instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas con la exposicion
a las radiaciones ionizantes, se invita a un representante autorizado de FUNDACION
HOSPITAL DE JOVE, para que en el plazo que establece el articulo 73 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, manifieste con su firma bien su conformidad con el contenido del acta,
0 haga constar las manifestaciones que estime pertinentes.

A tal efecto se debera generar un documento independiente, firmado y que debe incluir
la referencia del expediente que figura en el cabecero de esta acta de inspeccion.
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TRAMITE AL ACTA DE INSPECCION

Titular de la instalacion:

Referencia del expediente de inspeccion (la que figura en el encabezado del acta de inspeccion):

CSN/AIN /22/IRA/2782/2025

Seleccione una de estas dos opciones:
X Doy mi conformidad al contenido del acta

I Presento alegaciones o reparos al contenido del acta

A continuacion, detalle las alegaciones o reparos:

Documentacion
I Se adjunta documentacion complementaria

Indicar brevemente contenido:

Firmas

Firma del titular o representante del titular:

Farticulo 124 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, y otras actividades relacionadas
con la exposicion a las radiaciones, aprobado por el Real Decreto 1217/2024, de 3 de diciembre.
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