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ACTA DE INSPECCION

D. Inspector acreditado por el Consejo de
Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el dia doce de noviembre de dos mil

quince en la calle de Oviedo, donde figura
inscrita una instalacién cuyo titular es CLINICA DENTAL

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalacion radiactiva
destinada a uso dental ubicada en el emplazamiento indicado.

Que la inspeccion fue recibida por dofia quien
aceptd la finalidad de la inspeccién en cuanto se relaciona con la Seguridad
Nuclear y la Proteccion Radioldgica.

p - Que los representantes del titular de la instalacién fueron advertidos

{% ‘ previamente al inicio de la inspeccion que el acta que se levante en este
| acto, asi como los comentarios recogidos en la tramitacion de la misma,
\ ) ‘ tendran la consideracion de documentos publicos y podran ser publicados
\\\\ffe‘m;“(‘y de oficio, o a instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se

AN— notifica a los efectos de que el titular exprese qué informacién o

documentacion aportada durante la inspeccién podria no ser publicable
por su caracter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspeccién, asi como de la
informacion requerida y suministrada, resulta que:

La dltima inscripcion en el Registro de Instalaciones de Rayos X fue
realizada en noviembre de 2010 (IR-837).
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La instalacién, de tercera categoria, coincide sensiblemente con la
registrada, esta sefializada y provista de acceso controlado.

Se encuentra instalado un ; (nimero de serie 31090889).-------

Disponen de una acreditacion para dirigir instalaciones de rayos X; de

contrato fechado en de 2014 con de un delantal plomado y un
protector tiroideo; asi como de Programa de Proteccion Radioldgica
realizado pol n junio de 2010.

Consta se ha realizado verificacién de la instalacién y control de calidad de
los equipos de rayos X por en 2014 y 2015. Se realiza control
dosimétrico de un usuario por siendo la dltima lectura de
septiembre de 2015 sin valores significativos.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que
sefiala la Ley 15/80, de creacion del Consejo de Seguridad Nuclear; el Real
Decreto 1836/1999, por el que se aprueba el Reglamento sobre
instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 783/2001, por el que
se aprueba el Reglamento de proteccidon sanitaria contra radiaciones
ionizantes; y el Real Decreto 1085/2009 por el que se aprueba el
Reglamento sobre Instalacion y utilizacion de aparatos de rayos X con fines
de diagndstico médico, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado
en Oviedo, a diecinueve de noviembre de dos mil quince.

TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45.1 del Real
Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de CLiNICA
DENTAL . ., para que con su firma, lugar y fecha,
manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.





