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-  Sala 5  (equipo de radiología dental intraoral): Mientras se efectuaban disparos con un
tiempo de 0,250 s, se detectó una tasa de dosis máxima de  µSv/h en el punto de disparo
(sala 4, tras puerta que comunica con sala 5, haciendo uso de disparador inalámbrico). ___

-  Sala 6  (equipo panorámico): Mientras se realizaban disparos en modo TAC con  kV, 
mA y 14,5 s se detectó una tasa de dosis máxima de  µSv/h en la posición de disparo
(exterior de la sala) y de  µSv/h en aseo anexo. _______________________________

-  Sala 7  (TAC): Mientras se efectuaban disparos sobre fantoma con  kV,  mA y 0,5 s
se detectó una tasa de dosis máxima de  µSv/h en el puesto del operador (exterior de
la sala con operador sentado junto a consola de control tras cristal no plomado),  µSv/h
(tras cristal no plomado y de pie),  µSv/h en la puerta de acceso a la sala desde el puesto
del operador y de  µSv/h en la puerta desde la que acceden los pacientes a la sala. En
idénticas  condiciones  de  disparo  no  se  detectó  tasa  de  dosis  por  encima  del  fondo
radiológico ambiental en bancada de espera junto a la puerta de acceso a la sala desde la
que acceden los pacientes y en aseo anexo. _____________________________________

- A la vista de los resultados de tasa de dosis tras el cristal no plomado se adquirió el
compromiso de trasladar la circunstancia a una Unidad Técnica de Protección Radiológica
aportando la información y medidas de protección radiológica tomadas en el trámite de la
presente acta. Asimismo se manifiesta que con el  equipo actualmente se realizan una
media de dos estudios por semana. ____________________________________________

- Los  disparos  fueron  realizados  por  operadores  de  la  instalación  portando  dosímetro
personal de solapa. ________________________________________________________

- Las  medidas  se  realizaron  con  un  detector  de  radiación  marca   modelo
 n/s  calibrado en el  en fecha 26 y 27 de julio de 2021. ___________

CUATRO. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN:

- El personal profesionalmente expuesto está clasificado radiológicamente como B. ______

-  es el director de la instalación. Dispone de acreditación
otorgada por el Consejo de Seguridad Nuclear para dirigir instalaciones de rayos X con
fines diagnósticos. Presta tanbién sus servicios en la instalación que dispone CENTRO
MÉDICO TINABANA, S.L. en _________

-  dispone  de  acreditación  otorgada  por  el  Consejo  de
Seguridad Nuclear para dirigir instalaciones de radiodiagnóstico dental. Usa los equipos
de radiología dental intraoral. ________________________________________________

-  es el radiólogo de la instalación y dispone de dosímetro
personal  de  solapa.  Según  se  manifiesta  no  maneja  los  equipos  de  radiodiagnóstico
médico. _________________________________________________________________

- En la instalación trabajan siete operadores que disponen de acreditación otorgada por el
Consejo  de  Seguridad  Nuclear  para  operar  instalaciones  de  rayos  X  con  fines
diagnósticos: 







ANEXO  

(Acta ref. CSN-CAC/AIN/01/RX/TF-2461/23)

– Fotografía de la placa identificativa del equipo de radiología general

(1 página)

– Fotografía de las placas identificativas del generador y tubo del equipo

mamógrafo (1 página)

– Fotografías  de  las  placas  identificativas  de  los  equipos  intraorales

(1 página)

– Fotografías de las placas identificativas del equipo de radiología dental

panorámica (1 página)











Centro Médico

fpiNABANA

En respuesta a su acta CSN-CAC/AIN/01/RX/TF2461/23, le hago saber lo siguiente:

Se adjunta renovación del contrato de prestación de servicios de la UTPR y Programa
de Protección Radiológica completo.

La formación de los técnicos para elconocimiento del funcionamiento de los equipos
se realiza por parte de la empresa suministradora en el momento de su

instalacióninicial. La Unidad Técnica contratada durante las visitas para las

certificaciones periódicas realiza un refresco de conocimientos en materia de

protección radiológica.

Se ha solicitado el cambio, para el dosímetro personal de
 para vincularlo a la instalación de Los Llanos de Aridane.

Santa Cruz de La Palma a, 13 de octubre de 2023

Fdo.

D.N.i.

En representación de Centro Médico Tinabana, S.L.
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