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ACTA DE INSPECCION

D/ID? |
Nuclear.

Inspector/a del Consejo de Seguridad

CERTIFICA: Que se persond el dia veinticinco de enero de dos mil once en el
INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE CASTILLA Y LEON DE LA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, sito en la callg e
1, en Salamanca.

Que la visita tuvo por objeto efectuar una inspeccion de control de una
instalacion radiactiva destinada a investigacion, ubicada en el emplazamiento
referido y cuya autorizacion de funcionamiento fue concedida por la Direccion
General de Industria e Innovacion Tecnologica de la Junta de Castilla y Ledn
con fecha 17 de febrero de 2010.

Que la Inspeccion fue recibida por D
la instalacién, en representacion del titular, quien acepté la finalidad de ia
inspeccion en cuanto se relaciona con la seguridad y proteccion radiologica.

Que los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos
previamente al inicio de la inspeccion que el acta que se levante de este acto,
asi como los comentarios recogidos en la tramitaciéon de la misma, tendran la
consideracion de documentos publicos y podran ser publicados de oficio, 0 a
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos
de que el titular exprese qué informacién o documentacion aportada durante
la inspeccion podria no ser publicable por su caracter confidencial o
restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspeccion, asi como de la
informacion requerida y suministrada, resulta que:

1. INSTALACION

- La instalaciéon ubicada en la planta sétano del edificio dispone de las
siguientes dependencias:

= Un vestibulo de acceso, donde esta pendiente la instalacion de un
lavaojos de emergencia. Dispone de extintor.

= Una sala de manipulacion de isétopos. Disponen de pantallas de
metacrilato, normas de manipulacién, de solucién descontaminante,
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superficies acondicionas y de contenedores para la gestion de
residuos solidos.

= Un laboratorio de contadores donde se ubica el equipo de la firma
fnue incorpora una fuente de Cs-137 de 30

HCH de actividad nominal.

* Almacén de residuos con sistema de extraccion. Disponen de
“lecheras” para almacenar los residuos liquidos.

- La instalacion se encontraba sefalizada y dispone de un control de
acceso por tarjeta.

en de un monitor de contaminacién de la firmaf R modelo
/s 9011 calibrado en origen en febrero de 2010.

2. DOCUMENTACION Y PERSONAL

- Disponen de una licencia de Supervisor en vigor.

- El personal expuesto que trabaja en las dependencias esta clasificado
como categoria B.

No disponen de dosimetria personal ya que solo trabajan con H-3 y C-
14.

Durante el afio_2010 han adquirido dos veces H-3 a la empresa
suministradora & -

--Realizan controles de contaminacién después de cada uso del
- laboratorio.

- Disponen de un programa de calibracion de los sistemas de deteccion y
medida de la radiacién, segin el mismo se realizara la calibracion cada
6 afos y la verificacion cada seis meses.

- Disponen de Diario de Operaciéon diligenciado y actualizado. Anotan
datos del inventario, controles contaminacién entre otros.

- Se ha incorporado la Instruccion 1S-18, scbre los criterios para la
notificacion de sucesos e incidentes radiolégicos en instalaciones
radiactivas, al Plan de Emergencia de la instalacion radiactiva.
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- Disponen de procedimiento para “Comunicacion de deficiencias” segun
el articulo 8 bis del Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre por el
que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y
Radiactivas y modificado por el Real Decreto 35/2008, de 18 de enero.

- Disponen de documentacién justificativa de que el personal de la
instalacién ha recibido el Reglamento de Funcionamiento y el Plan de
Emergencia.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos
que sefala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007), de creacion del
Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear, el RD
1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el
Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por
el que se aprueba el Reglamento sobre Proteccién Sanitaria contra las
Radiaciones lonizantes; y la referida autorizacidén, se levanta y suscribe la
presente acta por triplicado en Maéndl\ en la Sede del Consejo de Seguridad
Nuclear a veintiocho de enero qy é”ml once.

TRAMITE.- En cumplimiento &6~ dispuesto en el articulo 45 del RD
1836/1999, se invita a un representante autorizado de “INSTITUTO DE
NEUROCIENCIAS DE CASTILLA Y LEON DE LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA”, para que con su fima, lugar y fecha, manifieste su
conformidad o reparos al contenido del Acta.
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