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ACTA DE INSPEGCION

funcionario de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia e lnspector Acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear

GERTIFICA: Que se ha personado, eldía treinta de septiembre de dos milveintiuno en
la instalación de rayos X para diagnéstico veterinario, cuya titular es 

 sita en    - ÁCUlt-RS
(Murcia), con correo electrónico para aviso de notificaciones

         

Que la visita tenía por objeto inspeccionar una instalación radiactiva destinada a
radiodiagnóstico veterinario, cuya última inscripción registral es de 12105nAü5, con no

de inscripción tR/MU-17 16.

Que la lnspección fue recibida por la titular, acreditada para dirigir este tipo de
instalaciones de rayos X.

Que dicha títular de la ínstalacién fue advertida de que el acta que se levante así como
los comentarios recogidos en la tramitación de [a misma, tendrán la consideración de
documentos púbficos y podrán ser publicados de oficio a a instancia de cualquier
persona física o jurídica. Lo que se notifÍca a los efectos de que la titular exprese qué
informacién o documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable
por su carárter confidencialo restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la lnspección, así como de la informaeión
requerida y suministrada, resulta que:

CIBSERVACIONFS

UNS. NEPENDEhüGIAS Y EQUIPO$

La instalación se encuentra ubicada en la planta  de un edificio de viviendas,
en la dirección antes indicada, existiendo por encima una vivienda y por debajo el
terreno.

En la instalacién se encuentra un equipo para radiología veterinaria, 
  , que se ubica en $u

correspondiente sala.

La instalacién dispone de la señalización reglamentaria y de controlde acceao.
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En la instalación se dispone de prendas de protección plomadas, en concretCI do$
delantales plomados, dos collarine$ y un par de manoplas. Además la titular indica
que posee otros dos delantales almacenadCIs, aunque éstos no los muestra a la
inspección.

DO$. I{IVELAS üE RADIACIÓru

Los niveles de radiación registrados en la instalación utilizando como elemento de
dispersión una garrafa de plástico con agua, utilizando la técnica más frecuente, $en
los siguientes:

KV MA seg Puesto ¡r$v/h

Operador {pasilto).

Laboratorio contiguo

$ala
(peluquería)

contigua

El equipo de medida utilizado por la lnspección ha sido eI

TRES. FER$ONAL DE LA iI{STALACIéN.

Hay una acreditacién para dirigir u üperar la instalación, que corresponde a la
titular.

No se exhiben acreditaciones de operador.

CUATRS. SOCUMENTAC¡ÓN

Se exhibe a la lnspección el documenio de Registro de la instalación con los
aparatos en ella existentes"

Él control dosimétrico se refiere a un dosímetro TLD de solapa utilizado,
gestionado por $RCL , comprobando la inexistencia de valores
significativos desde enero de 2020 a julio de 2021, observándose que falta el
infarme de marzo de 2020 y también el del mismo mes de 20i21. El registro más
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destacable es elacumulado de cinco años en abrilde 2A2O, cCIn una dosis 

Dispone de Controlde Calidad anual realizado con feeha A610712021 por la UTPR
   no señalando anomalías.

Aporta certificado anualde vigilancia de nivel de radiacién ambiental, de la misma
fecha y por la misma UTPR que en el caso anterior, sin valgres inedmisibles.

Se exhibe contrato con la UTPR  de 17106ft4ffi"

Dispone de Programa de Protección Radiológica.

Se exhibe a la lnspección el Certificado de conformidad de la instalación, de
06t0712021 de ta UTPR 

Consta el envío al C$N del lnforme bienal, con registro de entrada el 29103[2421.

Que con elfin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala
la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 2511964 sobre
Energía Nuclear, el Real Decreto 78A2AU Reglamento sobre Protección Sanitaria
contra las Radiaciones lonizantes, se levanta y suscribe [a presente acta en Murcia y
en la sede de la Dirección General de Energía y Actividad lndustrial y Minera de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a 15 de octubre de 2021.

EL INSPHCTOR ACREDITADO POR EL
c. $. N.

Fdo.: 

TRÁMITH, En cumplimiento de lo dispuesto, en el artículo 45.1 del RD 183611999
citado, se invita al titular, para que üon su firma, lugar y fecha, manifieste, a
cor':ti*uaeión, su conformidad o reparos al contenido delActa.
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