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ACTADE INSPEC(

Que se han personado el dia 1 de febrero de 2007 en el Hospital “La Fe”,
- alencia.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar el Servicio de Proteccion Radioldgica
(SPR) del Hospital “La Fe", ubicado en el emplazamjento referido y cuya autorizacion
para su funcionamiento fue concedida por Resolucionidel Consejo de Seguridad Nuclear
de fecha 8 de julio de 1992. :

Que la Inspeccién fue recibida por E2lE 8 a2 _ {Jefe del
SPR, quien aceptd la finalidad de la inspeccion en cuanto se relaciona con la proteccion
sanitaria contra las radiaciones ionizantes. 1

Que el representante del titular del hospital fue advertido previamente de que el
acta que se levante de este acto, asf como los comentarios recogidos en la tramitacién de
la misma, tendrén la consideracién de documentos pdblicos y podran ser publicados de
oficio o a instancia de cualquier persona fisica o jurfdica. Lo que se notifica a efectos de
que el titular exprese qué informacién o documentacién aportada durante la inspeceion
podria no ser publicable por su carécter confidencial o restringido.

Que asimismo estuvieron presentes

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspeccion, asi como de la
informacion requerida y suministrada por la persona prégviamente citada, resulta:

- DEPENDENCIA FUNCIONAL Y ORGANIZACION

El SPR, con la denominacién de Servicio de Proteccion Radiolégica, depende
directamiente de la Direccion Gerencia del Hospital.

Segln se manifestd, recientemente ha cambia_:{;io la denominacién de las Areas
Sanitarias pasando a ser Departamentos, de tal modo que en el Departamento 7
estarian incluidos los siguientes Centros Sanitarias:
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Hospital Universitario "La Fe",
Centro de Especialidades "Ricardo Trenor” j
Centros de Salud de Bufiol, Manises, Mislata, Quart de Poblet y Salvador Allende.

El SPR da cobertura a las instalaciones radxactwas y de radiodiagndstico del
Departamento 7.

Segiin Resolucion de 17 de octubre de 1997 , el SPR del Hospital Universitario "la
Fe" es Unidad de Referencia en proteccion radiolégica para la Consejerfa de Sanidad
de la Comunidad Auténoma de Valencia y supervisa los controles de calidad de los
equipos de radiodiagndstico que no disponen de SPR y que son realizados por una
UTPR, realiza los controles de calidad de los 22 Mamdgrafos de las
“Unidades de Prevencion de Céncer de Mama” y centraliza las lecturas dosimétricas
de todos los trabajadores expuestos de dicha Comunidad Auténoma.

El Jefe de Proteccién Radiologica se relaciona con el Director Gerente del
Departamento 7.

El SPR continua ubicado en la 2* planta del edificio anexo al Hospital General,
denominado Edificio de Medicina Nuclear, Radmterapla y Proteccién Radidloga,
ocupando una superficie aproximada de 400 m?,

MEDIOS HUMANOS

Los medios humanos de que dispone actualmcntc el Servicio de Proteccion
Radiologica son los siguientes:

D. 4, Radiofisico, Jefe del SPR
D. %4, Radiofisico Adjunto

D 1 Radiofisico Adjunto :

D = =, TER

Dl

D* Auxiliar Administrativo

D*¢ , Auxiliar Adminiéirativo

Que los medios humanos de este Servicio se dedlcan exclusivamente a la proteccion
radiologica no realizando funciones de radiofisi 31ca ni en Radioterapia ni en Medicina
Nuclear.

Que las actuaciones del SPR en las instalaciones de RX del Departamento 7 las
llevan a cabo D? : i
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Que las actuaciones del SPR en las instalaciones radiactivas del Hospital las realiza

Que las funciones de supervision y -coordinacién del SPR son realizadas por

rvicio, asumen sus funcione

I1.- MEDIOS TECNICOS

Se entregd a la inspeccién el listado actualizado de los medios técnicos de que
dispone en la actualidad el SPR para la realizacitn de sus funciones.

Se pudo comprobar que la mayoria de los equipos de deteccion eran calibrados
peridédicamente por el laboratorio de calibracidn del CND con una frecuencia media
de 2 afios y por un Centro de Calibracién de Suecia con una periodicidad mayor. Se
entreg6 a la inspeccion el registro de las tltimas Qahbracmnes

Los equipos que no pueden calibrar, como el contador de cuerpo entero o el de pies
y manos, son verificados por el SPR.

Disponen de un conjunto de fuentes de referencia de
baja actividad para verificar el contador.

Manifestaron que actualmente el contador de cuérpo entero apenas se utilizaba dada
la antigiiedad del mismo. Manifestaron que dicho equipo habia resultado muy util
en el control de la contaminacion de los traba]adores y seria muy provechoso para ¢l
Servicio el poder adquirir uno nuevo.

IV.- VIGILANCIA DOSIMETRICA

Las lecturas de los dosimetros personales de los trabajadores expuestos se llevan a
cabo en el Centro Nacional de Dosimetria de Valencia (CND).

El SPR se encarga de la gestion de los dosimetros personales de los trabajadores del
Departamento 7 y de la supervisién de las lecturas dosimétricas de los trabajadores
expuestos de todos los Centros Sanitarios de la Comumdad Auténoma de Valencia
excepto del Hospital § ;
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El CND envia mensualmente los dosimetros del Hospital al SPR, desde donde se
distribuyen a los diferentes Servicios por.las dos TER que se encargan de su cambio
y distribucién. _

Se gestionan aproximadamente 800 dosimetros en el Hospital y 30 dosimetros en €l
resto de los centros sanitarios del Departamento 7.

Se dispone aproximadamente de 50 dosimetros rotatorios de solapa ,10 dosimetros
rotatorios de mufieca y 6 dosimetros de érea. :

Se manifest6 que el porcentaje de dosimetros "no devueltos” era de un 30 % y que
consideraban que el porcentaje de pérdidas era elevado.

Segin se manifestd, cuando algun trabajador ne gnvia su dosimetro personal para su
lectura durante seis meses seguidos, el SPR envia un escrito al interesado y lo
comunica al Gerente.

El CND envia al SPR, en soporte - informético, los resultados de las lecturas
mensuales de los dosimetros de todos los nabajadores de la Comunidad Auténoma,
excepto los del Hospital Dr. ERER 3 siendo aproximadamente unos 4.300 portadores
El SPR se encarga de la comunicacién de las lecturas y de la revisién de las mismas.

Ademds, el CND envia a los Hospitales de la Comunidad Auténoma en los que se
dispone de SPR los resultados de las lecturas dosimétricas de sus trabajadores.

Al personal de nueva incorporacién se le entrega un dosimetro rotatorio y las
correspondientes normas de utilizacién que se:han actualizado recientemente. Se
eniregé a la inspeccion copia de dichas normas.__

Todo el personal de las instalaciones radiactivas:de Radioterapia, Medicina Nuclear
y laboratorios (excepto el personal del equipo BACTEC), asi como el personal de
Radiologia Intervencionista, Hemodindmica y- Quiréfanos estd clasificado de
Categorfa A (excepto las auxiliares y los celadores).

V.- TRABAJADORAS EXPUESTAS GESTANTES

Se manifests que han recibido uno de los tres dfbcumentos enviados por el CSN en
relacion a las trabajadoras expuestas gestantes (TEG) pero no han recibido las dos
fichas informativas.__
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Se manifesté que consideran que los tres docamentos son de utilidad, estin de
acuerdo con los criterios establecidos y serla conveniente disponer de mas
ejemplares sobre todo de las fichas, ya que entregan a las trabajadoras fotocopias de
las mismas al no disponer de los originales.

!

Se manifesté que tienen problemas para que alginas trabajadoras continien en sus
puestos de trabajo, fundamentalmente las Técnicos de Radiodiagnéstico ya que sino
quieren continuar en el mismo, aunque no suponga ningdn riesgo, el Centro les
facilita el acuerdo establecido en el Real Decreto 1251/2001 de 16 de noviembre, por
el que se regulan las prestaciones econdmicas del sistema de la seguridad social por
maternidad y riesgo durante el embarazo y solicitan la baja laboral.

Han elaborado una carta informativa acerca de la normativa aplicable a dichas
trabajadoras, basada en los documentos del Fore de Proteccion Radiolégica en el
Medio Sanitario. Se entregd copia a la inspeccidn.

Se manifestd que ante la notificacion de embarazo se entrega un dosimetro de
abdomen y un dosimetro de lectura directa ¢n las trabajadoras de medicina nuclear y
radioterapia.

VIGILANCIA DOSIMETRICA

Los exdmenes de salud de los trabajadores exp;icstos de categoria A y algunos de
categorfa B, del Hospital "La Fe" se llevan a cabo en el Servicio Médico
Especializado (SME) de dicho hospital, autorizac}_o en el afio 1998,

El SME estd ubicado administrativamente deptro del SPR. Se dispone de un
laboratorio para realizacién de pruebas de “Dosimetrfa Biolégica”. El médico
responsable del SME es|;

El SME es independiente del Servicio de Prevencidn de Riesgos Laborales. Este
{iltimo realiza los examenes de salud de los trabajadores expuestos de categorfa B.___

Cuando ¢l trabajador acude al SPR por pnmera vez se le hace entrega del dosimetro
y se le cita para el examen de salud previo. El SME se encarga de la citacién de los
trabajadores para la realizacidn de los exdmenes de salud peri6dicos. El SPR tiene
conocimiento de la aptitud de los trabajadores.__:

Seglin se manifest6, el porcentaje de asistencia a los reconocimientos médicos por
parte de los trabajadores es muy alto. En caso de que algln trabajador no acuda a la
citacioén, el SME informa al SPR y este lo pone en conocimiento del Gerente del
hospital.
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El SME archiva los certificados de aptitud médica de los trabajadores.

VIL- PROCEDIMIENTOS
Fl SPR remitié en el afio 2002 al CSN el Manual de Proteccidn Radiologica.

Se entregan a la Inspeccién una serie de procedimientos que se han realizado o
actualizado desde la anterior inspeccién al SPR._

Se entregan a los trabajadores normas especificas de proteccion radiologica de cada
instalacién junto con las normas de utilizacién de los dosimetros personales.

Fl SPR realiza controles de contaminacién de las instalaciones de forma indirecta,
‘ GU\ disponen de un programa de control de la contaminacién de los trabajadores con
e\ licencia y de los que trabajan en las proximidades de las instalaciones radiactivas.___

Segin se manifesté, dicho control de la contaminacidn se hace una vez a la semana
al final de la jornada laboral, de manera que hasta un total de 150 personas (de las
que aproximadamente 80 disponen de licencia). acuden de forma rotatoria al SPR,
donde se les hace una medida con los detectores de pies y manos y de pértico de que
dispone ¢! SPR.

Dependiendo del riesgo radiologico asociado a cada instalacién, la medida se hace
en el contador de pies y manos o en el de cuerpo entero (que se utiliza en modo de
méxima sensibilidad de medida), con un factor de calibracién para cada instalacién
en funcion de los isétopos que sc utilizan. A partir de los resultados de las medidas
se hace una estimacion de los niveles de contamipacién existentes.

Segun se manifesté se establece un dia a la semana para que los trabajadores
expuestos de las instalaciones acudan al SPR a realizar medidas de contaminacion.
También acuden al SPR en caso de que ocurra algan incidente en el que se sospeche
contaminacién personal. Asi mismo, acuden con frecuencia trabajadoras gestantes
expuestas de las distintas instalaciones.

Las instalaciones radiactivas realizan sus propios controles de contaminacion, o los
hace el SPR de forma complementaria a las medidas que realiza a las personas. Se
mostrd a la Inspeccién el registro de los controles de contaminacién en diversos -
puntos del Servicio de Medicina Nuclear. ‘
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Se mostraron a la Inspeccién los registros de los tiltimos controles de contaminacién
de las instalaciones radiactivas de investigacion, microb..iologia y los de braquiterapia.

La peticion de material radiactivo no encapsulado la hace cada una de las
instalaciones, El SPR recibe copia de los albarancs de entrega y registra las entradas
en una base de datos. -

El SPR controla, a partir de los datos registrados, el material radiactivo existente en
cada momento en las instalaciones.

El material radiactivo en Medicina Nuclear se recibe actualmente ¢n forma de
monodosis suministradas por la empresa]

Disponen de un Procedimiento de Gestibn de residuos radiactivos y otro de
desclasificaci6n de residuos radiactivos sélidos, se entregaron copias de ambos en el
transcurso de la inspeccion. El ultimo de los procedimientos citados tiene como
objeto adaptase a lo descrito en la Orden ECO/1449/2003.

Los residuos sélidos se almacenan en las propias instalaci que los generan y
posteriormente son acondicionados y trasladados por 4 al almacén de
Medicina Nuclear para su acondicionamiento previo a la evacuacién o a la retirada
por ENRESA. El SPR interviene en este proceso firmando el tiempo estimado para
el decaimiento radiactivo. Se mostraron a la Inspeccion los registros de evacuacién
de la instalacién de Medicina Nuclear del aflo 2006.

El Hospital tiene un contrato con ENRESA para la retirada de los residuos
radiactivos y contrato con la empresa «o.{ para el acondicionamiento de los
mismos. Se mostrd a la Inspeccidn el registrg de la tltima retirada de material
radiactivo por ENRESA con fecha de abril de 2005

Las orinas de los pacientes ingresados sometldoa a tratamiento con 1-131 se recogen
en dos depésitos de almacenamiento de 6.000 fitros de capacidad cada uno. Cada
uno de estos depdsitos tarda aproximadamente un afio en llenarse y mientras uno se
esta llenando el otro se vierte a la red de alcdntarillado de forma controlada. Se
mostrd a la Inspeccién los dltimos registros de vertido de los depositos.

El vertido de los depdsitos lo realiza la empresa fabricante de
los mismos, bajo la supervisién del SPR. Los vertidos se registran en el Diario de
Operacién de Medicina Nuclear y la citada ‘empresa emite un informe de la
operacién de vertido, se mostr6 el de marzo de;2006. Se lleva también un registro
informatico de estas operaciones.
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La empresa i realiza revisiones preventivas del sistema de
depésitos de almacenamiento de residuos liquidos y evacuacién con una
penodxcldad semestral. Se mostro a la Inspecmén el ultimo registro de dichas
revisiones con fecha septiembre de 2006. '

En las habitaciones de pacientes sometidos a tratamwnto con material radiactivo se
dispone de monitores de radiacion fijos. Las medidas para establecer los tiempos de
permanencia de los pacientes en la habitacion de tratamiento las efectian los
Radiofisicos del Servicio de Medicina Nuclear. El alta radiologica de los pacientes
ingresados la da el SPR.

Se entregan a los pacientes de terapia metabélica normas escritas cuando se va de
alta.

Se realizan controles de contaminacion en.las habitaciones de tratamiento
metabolico. Solo se registran los datos si se superan los niveles de registro que tienen
establecidos. '

El SPR realiza periddicamente medidas de mvelcs de radiacion en las instalaciones
del Hospital.

L

bas de hermeticidad de las fuentes encapsuladas las lleva a cabo la empresa

Segin se manifestd desde hace tres afios no se realizan tratamientos de braquiterapia
manual, las fuentes estin pendientes de retirada por ENRESA.

Los controles de hermeticidad de la fuente _,_’del equipo de cobaltoterapia son
realizados por la empresa , el tltimo certificado de control de hermeticidad
es de enero de 2006 y es el que figura en el Informe Anual del SPR enviado al CSN.

Segiin se manifestd, en la instalacién de Radloterapxa solo se realizan simulacros de
emergencia en la Unidad de Cobaltoterapia. "

! El SPR se encarga del control de calidad anual de los equipos de rayos X del
Hospital y el Departamento 7 de La Comunidad Valenciana. Emite un informe de
los contioles de calidad efectuados por el SPR aios equipos del Hospital La Fe, este
informe se envia a cada instalacion.
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El SPR realiza también, dos veces al afio, los controles de calidad de los 22
mamégrafos de la Unidades de Prevencién de Céncer de Mama de que se dispone
para el screening de despistage de esta patologia en la Comunidad Valenciana.
Ademds recibe la informacion de los controles de sensitometria que se realizan en
estas unidades con periodicidad mensual. '

Tal y como ya se ha dicho anteriormente, el SPR del Hospital Universitario "la Fe"
supervisa los controles de calidad de los equipos de radiodiagnéstico de la
idad Valenciana que no disponen de SPR ¥ que son realizados por una UTPR
. Se mostrd a la Inspeccién uno de estos informes elegido al azar
correspondiente a un equipo de radiodiagnéstico general de la instalacién d

El SPR recibe de la empresa copia de lo controles de calidad efectuados y
tes da el visto bueno si procede. A su vez envia el informe de control de
calidad de los equipos al Jefe del Servicio y Dxrector del Hospital que corresponda.

El SPR realiza, al igual que ¢n la anterior Inspf:'ccién, un programa de garantia de
calidad basado en el documento “Manual de Procedimientos de Control de Calidad
en Radiodiagnostico” de la Sociedad Valencmna de Proteccion Radioldgica y
Radiofisica.

Existe un Servicio de Mantenimiento en el propio hospital, a cargo de la empresa
que actia en caso de averlas poco importantes. Esta empresa emite los
informes correspondicntes de las correcciones efectuadas. Se mostr6 a la Inspeccion
uno de estos informes elegido al azar, de fecha:julio de 2006. Dichos informes de
correccién de averias son eaviados al SPR.y al Servicio al que pertenece el equipo
revisado. Para averfas importantes sc avisa a la casa suministradora de! equipo.

Se dispone de contrato de mantenimiento preventivo y correctivo solo para algunos
equipos de rayos X, como los TAC. )

El SPR tiene conocimiento de las averias detectadas mediante la denominada “Hoja
de aviso de averias en rayos para SPR” y hace el fcorrespondiente seguimiento.

El SPR no participa en las especificaciones de compra de equipos de
radiodiagndstico, excepto en los equipos de screening mamografico.

El SPR recibe informacion de las pruebas de aoEptacién de los equipos de RX que
son realizadas por las empresas summlsu-adoras que emiten el correspondiente
informe.

El SPR envia a los Jefes de Servicio una carta n:cordatona para que éstos elaboren
los informes anuales de los equipos de radmdlagnéstlco




Pedso Justo Dorade Deflmans, 11, 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 Q0
Fax: 91 346 05 88

CSN/AIN/0/SPR/V-0002/2007
Hoja 10 de 11

v CONSEID DE
¢! SEGURIDAD NUCLEAR

Los informes anuales de las instalaciones radiactivas también se elaboran en las
mismas, siendo revisados y completados por parte del SPR que adjunta los datos
correspondientes a la dosimetria personal.

El SPR elabora las documentaciones relativas & solicitudes de autorizacion de las
instalaciones radiactivas.

VIII, FORMACION Y LICENCIAS

Todo el personal que manipula materiales o equipos radiactivos est4 en posesion de
la correspondiente licencia. En el caso de lag instalaciones de radiodiagnéstico
practicamente todos los operadores y directorgs disponen de acreditacion. Esta
documentacidn estd archivada en el SPR.

Que el SPR lleva el control de las licencias de personal Tres meses antes de la fecha
de caducidad se envia un escrito al interesado para que acuda al SPR a realizar el
trimite de renovacion de la licencia.

El SPR se encarga de los trimites para el ',rcgislro de todos los equipos de
radiodiagndstico de La Comunidad Valenciana._

El SPR, en el seno de La Sociedad Valenciana de Proteccion Radiologica, ha
participado en cursos, homologados por ¢l CSN, para la formacion de operadores y
directores de instalaciones de rayos X y de operadores y supervisores de
instalaciones radiactivas.

El SPR imparte en ocasiones sesiones sobre Pmtccmén Radiolégica dentro de las
sesiones clinicas que organiza el Servicio de radlodlagnéstlco También se han
impartido cursos sobre PR para el personal de radlodlagnéstxco medicina nuclear y
radioterapia del Hospital.

El SPR s¢ deberd encargar préximamente de unpartu la formacién de Proteccidn
Radioldgica de los residentes de las distintas espcclahdades del Hospital LaFe._
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“Que con ¢l fin de que quede constancia de cuanto antecede y 2 los efectos que
sefiala la Ley 15/1980 de creacion del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre
Energia Nuclear, ¢l Rea! Decreto 1891/1991 sobre instalacién y utilizacién de aparatos de
rayos X con fines de diagnéstico médico y el Reglamento sobre proteccidn sanitaria contra
radiaciones ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta en Madrid y en la sede del
Consejo de Seguridad Nuclear a 14 de febrero de dos mil siete.

--TRAMITE - S¢ invita a un representante autorizado fiicl Hospital Universitario “La Fe”
para que, con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del
Acta. |

CONFORME CON TODO, EXCEPTYO:

En el Apartado VI, donde dice: "VIGILANCIA DOSIMETRICA" debe decir:
"VIGILANCIA MEDICA". |

| En los pérafos donde dice: "“..todos los Centros /Sanitarios de la Comunidad
Valenciana" o "... todos los equipos de Rx. de la Comunidad Valenciana®, debe decir:
"... de la Conselleria de Sanitat de la Comunidad Valenclana".

| AEIL Oy,

! _ et DF Yalgncia, @ 1 de marzo de 2007
R ot e J"i . o

ento de Salud 7 - LA FE




