








1.- En relación con la desviación: No consta que el funcionamiento de la instalación esté 

dirigido por una persona con acreditación para dirigir instalaciones de rayos X con 

finalidades de diagnóstico médico, manifiesto que: 





3.- En relación con la desviación: No se realiza una adecuada vigilancia dosimétrica de las 

trabajadoras expuestas de la instalación: Ha habido reiteradas faltas de envío del 

dosímetro de de  durante el año en curso. No consta la 

vigilancia dosimétrica de  manifiesto que: 

Adjunto los resúmenes de las dosimetrías del año 2021 de las  y un resumen en Excel 

de los envíos.  



más que algunos RXs asistida por  ya que llegó la temporada y hemos 

hecho miles de pruebas COVID-19 y tuvo que estar en la recepción, así como de apoyo a 

enfermeros y médicos. A partir de septiembre (cuando baja la temporada) ya se le 

asigna un dosímetro de manera más ordenada (antes no se estaba haciendo).  

De la dosimetría de  nos faltó enviar enero, febrero y mayo (ya que 

abril de  le corresponde a ella). 

Hemos puesto solución para que no vuelvan a cometerse estos errores; con un envío 

automático mediante  los primeros días del mes para que a 

 le llegue puntual.  

Adjunto el contrato de  para comprobar datos. En 2021 sólo estuvo 

 desde el 14 de marzo de 2020 (comienzo del confinamiento), el dosímetro de 

 se ha procedido a dar de baja al no estar con nosotros desde marzo de 2020.  



4.- En relación con la desviación: La instalación no dispone de un certificado de 

conformidad vigente emitido por una UTPR autorizada, manifiesto que: 

Se han hecho las gestiones con la  para obtener el Certificado de Conformidad. 

5.- En relación con la desviación: No está disponible el informe con los resultados de la 

vigilancia de los niveles de radiación, la realización del control de calidad de los equipos y 

la estimación de dosis a pacientes, expedido por una UTPR autorizada, manifiesto que: 

Se ha adjuntado el resumen anual de 2021, se han hecho las gestiones con la  

para obtener posibles documentos que falten. 

6.- En relación con la desviación: El equipo de mamografía no ha sido sometido al control 

de calidad y a la vigilancia de niveles de radiación en los últimos 12 meses, manifiesto 

que: 

Manifestamos que se va a dar de baja con la  

 cuando l

7.- En relación con la desviación: La instalación NO dispone de un Programa de Protección 

Radiológica, manifiesto que: 

 Se han hecho las gestiones con la  para pedir el Programa Protección 

Radiológica. Algo que está incluido en nuestro pago anual a este proveedor.  

8.- En relación con la desviación: No consta la remisión al CSN del informe anual 

correspondiente al año 2020, manifiesto que: 

Se han hecho las gestiones con la  para pedir que lo manden.
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