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ACTADEINSPECCION

inspector acreditado por el Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN) para la Comunidad Foral de Navarra,

CERTIFICA: Que se ha personado el dia siete de agosto de dos mil diecinueve, en el
"Edificio de Investigacion" de la FACULTAD DE MEDICINA de la UNIVERSIDAD DE
NAVARRA, sita en la C/ Irunlarrea, n? 1, en PAMPLONA (Navarra). -

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalacion radiactiva de tercera
categoria, destinada a la posesion y uso de material radiactivo en el campo de la
investigacion y docencia, ubicada en las plantas baja, primera y segunda del "Edificio de
Investigacion", y cuyas autorizaciones vigentes (MO-06) y (MO-07) fueron concedidas
por el Departamento de Innovacidn, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra con
fecha 9 de mayo de 2011 y por el Departamento de Economia, Hacienda, Industria y
Empleo del Gobierno de Navarra con fecha 22 de octubre de 2014 {corregida por
Resolucion 192/2015 de fecha 24 de abril de 2015), respectivamente.

La Inspeccion fue recibida por doctor en
nutricién y supervisor de la instalacién, en representacion del titular, quien aceptd la
finalidad de la Inspeccién en cuanto se relaciona con la Seguridad Nuclear y la

Proteccién Radiologica. -

El representante del titular de la instalacidn fue advertido previamente al inicio
de la inspeccion que el Acta que se levante de este acto, asi como los comentarios
recogidos en la tramitacién de la misma, tendran la consideracion de documentos
publicos y podran ser publicados de oficio, 0 a instancia de cualquier persona fisica o

- juridica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué informacién o

documentacion aportada durante la inspeccién podria no ser publicable por su caracter

confidencial o restringido.--- -

De las comprobaciones efectuadas por la Inspeccion, asi como de la informacién
requerida y suministrada por el personal antes citado y demdas personal técnico de la
instalacion, resulta que:
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UNO. INSTALACION

- lLa instalacién consistia en diversas dependencias: una destinada como
almacén de material radiactivo, otra utilizada como almacén temporal de los residuos
radiactivos, y las restantes distribuidas entre los tres laboratorios de investigacion

integrantes de la instalacion.

- Dichas dependencias se encontraban sefalizadas de acuerdo con el
Reglamento de Proteccién Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes, disponiendo de

medios para establecer un acceso controlado.---- -

- Tanto suelos, paredes y superficies de trabajo se encontraban debidamente

acondicionados. -

- En la dependencia destinada al almacén de la instalacion, ubicada en la planta
baja del “Edificio de Investigacion”, se encontraban instalados una campana extractora

con vitrina y un contador de centelleo liquido.

- El contador de centelleo liquido mencionado era de la-
provisto de una fuente encapsulada de de 370 KBq (10 uCi) de
actividad, el cual era utilizado habitualmente por el laboratorio de Farmacologia.---------

- En la dependencia destinada al almacenamiento temporal de los residuos
radiactivos, ubicada en la planta baja del “Edificio de Investigacion”, se encontraba un
recipiente conteniendo residuos de en espera de su retirada.---------

- En un cajon de una de las dependencias del departamento de Histologia y
Anatomia Patologica, ubicad en la planta tercera, se encontraban almacenados, en el
interior de un cajon, dotado de cerradura, tres botes de 25, 25 y 100 gramos nominales
de Que la existencia de dicho compuesto habia sido declarada por

parte de la instalacién al CSN.

A.- LABORATORIQ DE FISIOLOGIA Y NUTRICION Y UN LABORATORIO DE MEDIDA

- La instalacion consistia en dos dependencias del laboratorio, situadas en la

planta primera del “Edificio de Investigaciéon”.--- --
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- En una de las dependencias se hallaban instalados dos frigorificos, sefializados
reglamentariamente y dotados de candado en puertas, en cuyo interior se encontraban
almacenados 102 MBq (2,77 mCi) de tritio y 14 MBq (380 uCi) de carbono-14.-----------

- En la otra dependencia se hallaba instalado un contador de centelleo liquido

de la firma desprovisto de fuente radiactiva. =

- Los residuos radiactivos, tanto sélidos como liquidos, generados en el

laboratorio son evacuados directamente.

B.- LABORATORIO DE FARMACOLOGfA

- La instalacién consistia en tres dependencias del laboratorio, situadas en la
planta primera del “Edificio de Investigacion”.

- En una de las dependencias se hallaban instalados dos frigorificos, sefializados
reglamentariamente y dotados de candados en puerta, en cuyo interior se encontraban
almacenados un total de 71,8 MBq (1,9 mCi) de tritio y 10,2 KBq (275 nCi) de carbono-
14,

- En las dos dependencias donde se manipula el material radiactivo, disponian
de mamparas para la proteccion del personal y de un arcén de metacrilato y
contenedores especificos donde se depositarian los residuos radiactivos sélidos vy
liquidos generados en el laboratorio hasta su posterior evacuacion.

C.- LABORATORIO DE BIOQUIMICA

- La instalacion consistia en dos dependencias del laboratorio, situadas en la

planta segunda del “Edificio de investigacion”.

- En una de las dependencias, en la cual se manipulaba el material radiactivo,
disponia de mamparas y cajas de metacrilato para la proteccién del personal, asi como
de un arcén del mismo material, varias papeleras y bidones, en los cuales se
depositarian los residuos radiactivos generados en el laboratorio hasta su posterior

traslado al almaceén general.
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- En la otra dependencia se hallaba instalado un frigorifico, sefializado
reglamentariamente, en cuyo interior no se encontraba almacenado ningin material
radiactivo.

DOS. EQUIPAMIENTO DE RADIOPROTECCION

- Estaban disponibles los siguientes equipos portatiles para la deteccion vy
medida de las radiaciones:

e Uno de la firma calibrado
por el CIEMAT en fecha 14/04/16.

e Unodelafirma calibrado por
el CIEMAT en fecha 22/02/16.

¢ Uno de la firma con n? de serie

calibrado en el CIEMAT en fecha 3/03/16.--—--—--——-moemeeeeeeee

- La instalacién disponia de un programa especifico para la calibracién vy

verificacién de los equipos de deteccién de que disponen.-----

- En todas las dependencias disponian de productos quimicos especificos para la
descontaminacién radiactiva de materiales y superficies y en sus proximidades de
extintores de incendios. -

TRES. NIVELES DE RADIACION

- No fueron medidos los niveles de radiacion al ser los Gnicos isotopos presentes

tritio y carbono-14.

CUATRO. PERSONAL DE LA INSTALACION

- Estaban disponibles y vigentes dos licencias de Supervisor y cinco de

operador.---

- Todo el personal (trabajadores expuestos y personal en formacion) estd
clasificado como categoria “B”. Que, segin se manifesté, su vigilancia médica es
realizada por el Area de Medicina del Trabajo del Servicio de Prevencion de Riesgos
Laborales de la CLINICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA. ==--mmm-mmmmssmmemmmmm
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- Realizan el control dosimétrico de los trabajadores expuestos a las radiaciones
ionizantes por medio de dosimetros personales de termoluminiscencia (3 personas), a
excepcion de los que manipulan exclusivamente procesados por |a
firma estando disponibles
los registros correspondientes. Que realizan controles de actividad en orina del
personal gque manipula exclusivamente estando disponibles los

registros correspondientes.

- Estaba disponible la documentacién justificativa de que el personal de la
instalacién ha recibido el Reglamento de Funcionamiento (incluyendo las exigencias
recogidas en la instruccién 15-18) y el Plan de Emergencia. Que la instalacién habia
implantado el Programa de Formacién bienal para los trabajadores expuéstos. ------------

CINCO. GENERAL, DOCUMENTACION

- Estaban disponibles cuatro Diarios de Operacién, uno general y uno por cada
laboratorio integrante de la instalacion, debidamente diligenciados. Que en el Diario
general figuraba la entrada y el uso total del material radiactivo, las anotaciones
referentes a las calibraciones o verificaciones de los detectores de radiacién y la gestion
de los residuos radiactivos, constando en tres cuadernos aparte la siguiente
informacién: en uno el uso semanal del material radiactivo detallado por isétopos, en
otro el inventario semanal del material radiactivo presente en cada laboratorio y en el
tercero la gestion de los residuos radiactivos detallada por laboratorios.-------==-—---—-———-

- En el Diario de Operacidn especifico del Laboratorio de Fisiologia y Nutricion
figuraba [a entrada y el uso de material radiactivo y las anotaciones correspondientes a
los controles para determinar la posible contaminacion tanto superficial en el interior
del {aboratorio como la interna del personal. -

-~ En el Diario de Operacion especifico del Laboratorio de Farmacologia figuraba

la entrada y el uso del material radiactivo, asi como la gestion de los residuos

radiactivos, las anotaciones correspondientes a los controles para determinar la posible
contaminacion superficial en el interior del laboratorio y las referentes a los controles
para determinar la posible contaminacién interna del personal. Que la Gltima anotacion
sobre uso de material radiactivo era de fecha 25/05/17.
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- En el Diario de Operacién especifico del Laboratorio de Bioquimica figuraba la
entrada y el uso del material radiactivo, la gestiéon de los residuos radiactivos y los
controles para determinar la posible contaminacién superficial en el interior del

TN laboratorio. Que en un registro aparte constaban las anotaciones referentes a los
controles para determinar la posible contaminacion interna del personal. Que la Ultima -
anotacion sobre uso de material radiactivo era de fecha 30/04/16.--- mmm———

- Habian remitido al CSN y a la Direccion General de Industria, Energia e

Innovacién del Gobierno de Navarra el informe anual de actividades correspondiente al
afio 2018.--------—-- -

SEIS. DESVIACIONES

- No constaba que se hubiera impartido la formacién exigida en la instruccidn 1S-
38.-

- En el informe anual de actividades correspondiente al afto 2018 figuraban
errores tanto en la adquisicién de material radiactivo como en la gestién de residuos.---

et S Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que
g = efiala la Ley 15/1980 de creacion del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964
'z g obre Energia Nuclear, el RD 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento sobre

GJ) O Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 por el que se aprueba el
uzz Reglamento sobre Proteccidn Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes, y la referida
=Y

autorizacion, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Pamplona y en la
sade del Instituto de Salud Publica y Laboral de Navarra, a ocho de agosto de dos mil

2
%%di cinueve.
W

TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45.1 del RD 1836/1999, se
invita a un representante autorizado de la UNIVERSIDAD DE NAVARRA, para que con

su firma, identificacion, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido
del Acta.-
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DILIGENCIA.- En relacién con los comentarios formulados en el TRAMITE del acta de
inspeccion de referencia CSN-GN/AIN/30/IRA/1900/19 de fecha 8 de agosto de 2019, el

Inspector que la suscribe declara:

- Hoja 6, comentario unico:
Se acepta el comentario, que subsana las desviaciones.

En Pamplona, a 20 de agosto de 2019

EL INSPE
G



