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A C T A   D E   I N S P E C C I Ó N 

   funcionaria del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), 

acreditada como inspectora, 

CERTIFICA: Que se personó el día quince de junio de dos mil veintiuno en el Servicio 

de Oncología Radioterápica del HOSPITAL UNIVERSITARIO MIGUEL SERVET, ubicado 

 de Zaragoza. 

La visita tuvo por objeto efectuar una inspección previa a la notificación de puesta en 

marcha de un acelerador lineal de electrones de una instalación radiactiva destinada 

a radioterapia, cuya última autorización (MO-12) fue concedida por Resolución de la 

Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón en fecha 30 de julio de 

2020. 

La Inspección fue recibida por  , Jefe de Servicio de Protección 

Radiológica del Hospital y por . , Jefe de Servicio de Oncología 

Radioterápica y Supervisor de la instalación, en representación del titular, quienes 

aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y 

protección radiológica. 

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio 

de la inspección que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios 

recogidos en la tramitación de la misma, tendrán la consideración de documentos 

públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o 

jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué información o 

documentación aportada durante la inspección podría no ser publicable por su 

carácter confidencial o restringido. 

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información 

requerida y suministrada, resulta: 

UNO. INSTALACIÓN  

- El Servicio de Oncología Radioterápica está ubicado en la planta  del Hospital, 

dispone de medios para establecer un control de acceso, de señalización 

reglamentaria y de extintor de incendios, próximo a las dependencias de la 

instalación. ______________________________________________________  
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- En una de las salas disponen de un recinto blindado, que alberga un acelerador 

lineal de electrones de la firma  capaz 

de producir haces de fotones  con energía de  y puede funcionar con y sin 

, con tasas de dosis de , respectivamente. El 

equipo lleva incorporado un sistema de imagen XVI de rayos X. ____________  

- El acelerador dispone de placa identificativa indeleble que incluye datos de 

marca, modelo, número de serie y características técnicas. ________________  

- La situación y disposición de las dependencias concuerdan con los planos y 

datos aportados por el titular, en su solicitud de autorización. _____________  

- El recinto dispone de una puerta blindada con sistema de apertura y cierre 

automático con microrinterruptores y de ventilación independiente. ________ 

- Disponen de tres láseres de centrado, interfono de comunicación para 

pacientes y CCTV, todos operativos. __________________________________  

- Disponen de setas de parada de emergencia:  en la sala del acelerador;  

en la camilla de tratamiento;  en cada uno de los mandos y  en la sala 

técnica. En la pared de la sala de control disponen de una seta de parada de 

emergencia, más otra para emergencia general, que interrumpe el suministro 

eléctrico. Además disponen de botón de última persona dentro del recinto 

blindado. _______________________________________________________ 

- Disponen de señalización acústica y luminosa de irradiación: luces 

(verde/blanca/roja) para el acelerador y roja para el sistema de imagen de 

rayos X, tanto en la puerta de acceso al recinto como en el puesto de control y 

en la sala técnica, más tres juegos de luces dentro de la sala. No disponen de 

leyenda explicativa de las distintas luces. ______________________________ 

- Desde la consola de control se pueden comprobar los parámetros de 

funcionamiento del acelerador y del sistema de imagen, entre otros: energía, 

unidades monitor, tamaño del campo, colimadores y orientación del cabezal. _  

- No disponen de señalización o dispositivos que alerten de la presencia en el 

recinto, de personas ajenas a la instalación, tales como personal de asistencia 

técnica o de limpieza. ______________________________________________ 
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DOS. NIVELES DE RADIACIÓN Y COMPROBACIONES EFECTUADAS 

- Se midieron los niveles de radiación en varios puntos, utilizando un detector de 

radiación de marca .   y   

, técnicos de radioterapia y con licencias de operador vigentes, 

pusieron en funcionamiento el acelerador y se han obtenido las siguientes 

tasas de dosis máximas: ____________________________________________  

- Mientras se efectuaban tandas de irradiación con energía de fotones de  

campo de 40x40 cm, sin medio dispersor, con filtro aplanador, 45° del 

colimador y gantry a 90
o
: ___________________________________________  

%  en la puerta de acceso al recinto (zona de cierre) y  (zona 

de bisagras laterales), en el punto H del plano adjunto. ___________________  

%  en la zona reforzada del lateral izquierdo de la puerta de acceso al 

recinto (punto F1 del plano) y  en la parte izquierda de la misma 

pared (punto F2 del plano). _________________________________________  

- Mientras se efectuaban tandas de irradiación con energía de fotones de , 

campo de 40x40 cm, sin medio dispersor, sin filtro aplanador, 45° del colimador 

y gantry a 90
o
: ___________________________________________________  

%  en la puerta de acceso al recinto (zona de cierre) y  (zona de 

bisagras laterales), punto H del plano. ________________________________  

%  en la zona reforzada del lateral izquierdo de la puerta de acceso al 

recinto (punto F1 del plano adjunto). _________________________________  

%  en el puesto de control, con las mismas condiciones, excepto el 

gantry a 270 
o
. ___________________________________________________  

- Mientras se efectuaban tandas de irradiación con energía de fotones de , 

campo de 40x40 cm, con medio dispersor de 30x30x30 cm, con filtro 

aplanador, 45° del colimador y gantry a 90
o
: ___________________________  

%  en la zona reforzada del lateral izquierdo de la puerta de acceso 

(punto F1 del plano) y  en la puerta de acceso (punto H del plano). __  
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- Mientras se efectuaban tandas de irradiación con energía de fotones de , 

campo de 40x40 cm, con medio dispersor, sin filtro aplanador, 0° del colimador 

y gantry a 90
o
: ___________________________________________________  

%  en la zona reforzada del lateral izquierdo de la puerta de acceso 

(punto F1 del plano) y  en la puerta del recinto (punto H del plano). _  

%  en la pared de la antigua cafetería, que comunica con la parte exterior 

del recinto blindado y que ha sido tapiado (punto pasarela del plano). _______  

%  sobre el techo reforzado del recinto, en las mismas condiciones 

excepto el gantry a 180
o
. ___________________________________________  

- Se comprobó que se interrumpe la irradiación al abrir la puerta de acceso al 

recinto blindado y que se impide la irradiación hasta que no se pulse el botón 

de última persona, una vez cerradas las puertas de la sala técnica y del propio 

recinto blindado. _________________________________________________  

- Se comprobó que las señales luminosas rojas del puesto de control y de la 

puerta de acceso se encienden cuando irradia el acelerador o el sistema de 

imagen de rayos X. ________________________________________________  

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACIÓN 

- Disponen de quince licencias de supervisor y de veintisiete licencias de 

operador. _______________________________________________________ 

- De acuerdo con la relación de personal con licencia entregada a la inspección, 

se pone de manifiesto que el CSN no tiene constancia de las bajas de  

,  ,   y  

, ni de las altas de Dª  y  

 ____________________________________________ 

- El personal de la instalación está clasificado como trabajador expuesto de 

categoría B y disponen de dosimetría personal, procesada por  con 

últimas lecturas en abril/ 2021, con registros de dosis profunda acumulada de 

fondo. __________________________________________________________  

- Disponen de  dosímetros de área colocados en diferentes puntos de la 

instalación y zonas colindantes. ______________________________________  
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- El personal de la instalación está pendiente de recibir la formación específica, 

preceptiva para el uso y manejo de este nuevo acelerador. ________________  

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACIÓN 

- Disponen de la documentación relativa a las pruebas de aceptación del equipo, 

de control de calidad del acelerador. _________________________________  

- Disponen de un nuevo diario de operación diligenciado. __________________  

- Según se manifestó, el acelerador lineal tiene una garantía de un año. _______  

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala 

la Ley 15/1980 de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 

25/1964 de 29 de abril, sobre energía nuclear; el Real Decreto 1836/1999 de 3 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y 

radiactivas; el Real Decreto 783/2001 de 6 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes y la 

referida autorización, se levanta y suscribe la presente acta, en Madrid. 

TRÁMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento 

sobre instalaciones nucleares y radiactivas, se invita a un representante autorizado 

del HOSPITAL MIGUEL SERVET, para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su 

conformidad o reparos al contenido del acta. 

Firmado por 
 el día

17/06/2021 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios


