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CONSEJO DE
S N SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DEINSPECCION

Don [ , Inspector acreditado por el Consejo

de Segurldad Nuclear para la Comunidad Foral de Navarra,
"CERTIFICA:
Que se ha personado el dia diecisiete de febrero de dos mil doce, en la “CLINICA

VETERINARIA MENDILLORRI”, sita en laf
PAMPLONA (Navarra), con NI

n

Que la visita tuvo por objeto el control del funcionamiento de la instalacién de
rayos X con fines de diagnostico veterinario, ublcada en el emplazamlento refendo cuyo

y cuya
ultima notificacion de inscripcion fue realizada en fecha 20 de febrero de 2012.------—-—---

codigo de registro es NA-1146 a nombre d

Qe la Inspeccién fue recicapor @88 > = nnnn. .

Veterinaria titular de la Clinica, quien manifestd conocer y aceptar la finalidad de la

Inspeccion en cuanto se relaciona con la Proteccion Radioldgica.—-----==-===-m-mmememeamaeen

Que la titular de la instalacion fue advertida previamente al inicio de la inspeccién
que el Acta que se levante de este acto, asi como los comentarios recogidos en la
tramitacion de la misma, tendran la consideracion de documentos publicos y podran ser
publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se
notifica a los efectos de que el titular exprese qué informacion o documentacion aportada
durante la inspeccion podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.--

Que de las comprobaciones realizadas por la Inspeccion, asi como de la

informacién requerida y suministrada por el personal antes citado, resulta que:

- La instalacion consistia en una sala, en la cual se encontraba instalado un equipo

de rayos X de la firma { | con n° de serie 16651, de

100 kV y 150 mA de tension e intensidad maximas, respectwamente que alimentaba a

un tubo de rayos X de la firma con n° de serie 54670, el cual

disponia de sus correspondientes placas de identificacion. - ----
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- Las paredes de la sala se encontraban plomadas, al igual que la puerta y el visor

del que dispone esta ultima. --- -

- La sala se encontraba sefializada de acuerdo con el Reglamento de Proteccion

Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes. -- - --

- Fueron medidos los niveles de radiacion en el puesto ocupado por el operador de
los equipos, utilizando un maniqui de 10 cm. de agua, con el siguiente resultado: En el
exterior de la sala, a la altura del pecho. Condiciones de disparo: 60 kV, 7 mAs. Tasa de

dosis: Fondo radioldgico ambiental.---=-======mmmmmmmm oo

- Estaba disponible el siguiente material de proteccion radioldgica: dos delantales
plomados de 0.35 y 0.25 mm. de espesor y un par de manoplas plomadas de 0.25 mm..---

- Estaba el Programa de Proteccion Radioldgica de la instalacion, incluyendo las
Normas Basicas de Proteccion Radiologica. --- -

Estaba disponible una acreditacion para dirigir el funcionamiento a nombre de

- Realizan el control dosimétrico de una persona, D. * [

ediante dosimetros personales de termoluminiscencia, procesados por el
L [ de Majadahonda (Madrid), archivandose los
informes dosimétricos correspondientes, en los cuales no se resefiaba ninguna dosis

an6émala.---- - -

- No estaba disponible ningin certificado actualizado de los reconocimientos
médicos del personal expuesto a las radiaciones ionizantes. Que dicho personal estaba
clasificado como categoria “B”. - - -

- Estaban disponibles los informes de los controles de calidad del equipo, asi
como los de la medida de la radiacion, realizados por la UTPR il

de Zaragoza. Que la ultima revision fue realizada en
fecha 9/02/12.- S - -
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- Que estaba disponible el contrato de prestacion de servicios entre la UTPR y el
titular de la instalacion. Que estaba disponible el certificado de conformidad de la
instalacion de fecha 21/02/1 1 .mmmmmmmm e e e e

- Segln se manifesto, el equipo no habia sido intervenido ni reparado desde su

instalacion.-—--=———eemmmmmeeee . - — .

- Segiin informo la UTPR, habian remitido al C.S.N. los Informes Periddicos de

actividades. - - - - -

DESVIACIONES:

- No se ha avisado a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado para la
reparacion del equipo ni se ha limpiado y aumentado el brillo del negatoscopio, tal como
se informa, desde el afio 1998, en los certificados de Control de Calidad.--------------------

Que con el fin de quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que sefiala
la Ley 15/1980 de creacion del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre
Energia Nuclear, el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el
Reglamento sobre Proteccion Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes y el Real
Decreto 1085/2009 sobre instalacion y utilizacion de aparatos de rayos X con fines de
diagnéstico médico, se levanta y suscribe la presente Acta por triplicado en la sede del
Instituto de Salud Publica, en Pamplona a veinte de febrero de dos mil doce.

TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la
“CLINICA VETERINARIA MENDILLORRTI”, para que con su firma, lugar y fecha,
manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.




Instituto de Salud Publica
Seccion de Sanidad Ambiental
C/ Leire n2 15

31003 Pamplona

PAMPLONA 1 DE MARZO DE 2012:

RS EEEEEE con ONI FEISEEERERIY Titular de La Clinica
Veterinaria Mendillorri, hace constar en el TRAMITE del acta de inspeccion
de Referencia:

* CSN-GN/AIN/02/RX/NA-1146/12 con fecha de inspeccion 17/02/2012.

Que ha limpiado el negatoscopio para aumentar su brillo y esta esperando
la visita del técnico de SEEEEEEm (viene de Vizcaya) para la reparacion del
equipo tal como indican en los informes de control de calidad que
realizamos anualmente.

Para que asi conste.

Un saludo
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DILIGENCIA.- En relacién con el Acta de referencia CSN-GN/AIN/02/RX/NA-1146/12
de fecha 2 de febrero de 2012, el Inspector que la suscribe declara con relacion a los

comentarios formulados en el TRAMITE de la misma:

- Hoja Anexada, Comentario unico.

El comentario no modifica el contenido del Acta.

En Pamplona, a 5 de marzo de 2012

Fdo:




