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ACTA DE INSPECCIÓN

. , Funcionario de la Consejería de Turismo, Industria y
Comercio del Gobierno de Cananas e Inspector acreditado por el Consejo de Seguridad
Nuclear en la Comunidad Autónoma de Canarias,

CERTIFICA: Que se personó el día veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve en la
CLÍNICA BRISMEDICAL, cuyo titular es , y que se
encuentra situada en la C/ , del término municipal de Los Llanos de
Aridane (38760), isla de La Palma.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el emplazamiento
referido, destinada a radiodiagnóstico médico (tipo 1), cuya última inscripción registral en el
Registro oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias es de fecha 15/06/2011.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y
suministrada, resulta:

Con carácter previo a la visita de inspección, mediante llamada telefónica al número
efectuada el día 26 de noviembre de 2019, el inspector que suscribe

comunicó que se efectuaría inspección a la instalación de radiodiagnóstico médico el
día 28 de noviembre de 2019 sobre las 12:00 horas, indicándose por parte de la
instalación que la misma se encontraba cerrada y en espera de la posible compra por
parte del . A los efectos de comprobar el estado de la
instalación, el inspector que suscribe reiteró que se presentaría en la instalación a la
hora y día referenciados, indicándose por parte de la instalación que se comunicaría
la citada inspección al titular de la misma.

El 28 de noviembre de 2019, a las 12:00 horas, el inspector que suscribe se presentó
en la Clínica Brismedical sin que ningún representante del titular hiciera acto de
presencia. La Clínica estaba cerrada y la inspección, a los efectos de comprobar el
estado de la instalación, no se pudo llevar a cabo. El inspector permaneció en la
entrada de la Clínica hasta las 12:45 horas. Se adjuntan fotografías del establecimiento

en anexo a la presente acta.

Como consecuencia de lo anterior, el inspector que suscribe se trasladó a la dirección
que consta como domicilio social en las escrituras de

38760 Los Llanos de Aridane), constatándose la existencia de un
laboratorio denominado " en la planta del
mismo numero.

, responsable del Laboratorio, indicó a la Inspección que su
hermano, es dueño de la Clínica Brismedical y que por las
mañanas trabaja en el .

La Inspección comunicó a que la presente acta sería enviada
su laboratorio a los efectos de que se le hiciera llegar a su hermano.
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DESVIACIONES:

No se ha comunicado a la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias el

cese de la actividad al objeto de dar de baja la instalación en el Registro de
instalaciones de rayos X de diagnóstico médico (art. 14 del RD 1085/2009, de 3 de
julio). __

Los equipos de rayos X se encuentran en una instalación que no tiene uso, no
habiéndose transmitido a una empresa de venta y asistencia técnica autorizada, sea
para su almacenamiento y posterior disposición o para su destrucción (art. 21 del RD
1085/2009, de 3 de julio).

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la Ley
15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energía
Nuclear, el Real Decreto 1085/2009, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
sobre instalación y utilización de aparatos de rayos Xcon fines de diagnóstico médico, el
Real Decreto 783/2001 Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones
Ionizantes, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Las Palmas de Gran
Canaria a cuatro de diciembre de dos mil diecinueve.

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del RD 1836/1999 citado, se
invita a un representante autorizado del "CLÍNICA BRISMEDICAL" para que con su firma,
lugary fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.


