








 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Fecha: 2022.01.17 
10:14:33 +01'00'



Página  1  de 1

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid 
Tel.: 91 346 01 00 
Fax: 91 346 05 88 
www.csn.es 

DILIGENCIA 

En relación con los comentarios formulados en el TRÁMITE del acta de inspección 

referencia CSN/AIN/15/IRA-2628/2022, correspondiente a la inspección realizada en las 

instalaciones de QUALITAS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD, S.L., el día diez de 

enero de dos mil veintidós, el Inspector que la suscribe declara lo siguiente: 

! Se acepta el compromiso por el representante del titular relativo a la calibración del 
monitor de radiación. 

En Madrid, a 17 de enero de 2022

Fdo:  

                                                                                   INSPECTOR DE INSTALACIONES RADIACTIVAS   

Firmado por 
 el día 17/01/2022 con un certificado

emitido por AC FNMT Usuarios


