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s N ', %+ .. SEGURIDAD NUCLEAR INSTITUT DE DIAGNOSTIC
PER LA IMATGE
REGISTRE

e 2.2 DES. 2011

ENTRADA SORTIDA
ACTA DE INSPECCION | Nim. ................ NUM. oo,

funcionaria de la Generalitat de Catalunya e
inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el dia 1 de diciembre de 2011 en el Institut de
Diagnostic per la Imatge (IDI) del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital

Universitario Amii ie ViIanova| en o (con
coordenadas GP UTM) de Lleida (Segria).

Que la visita tuvo por objeto realizar la inspeccién de una instalacion
radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a usos medicos y
cuya ultima autorizacion fue concedida por el Departament de Treball i IndUstria
de la Generalitat de Catalunya en fecha 28.12.2004.

Que la inspeccion fue recibida por la doctora
supervisora, en representacion del titular, quien aceptd la finalidad de la
inspeccion, en cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y proteccion

adiologica.

Que los representantes del titular de la instalacién fueron advertidos
previamente al inicio de la inspeccion que el acta que se levante de este acto, asi
como los comentarios recogidos en la tramitacion de la misma, tendran la
consideracion de documentos publicos y podran ser publicados de oficio, o a
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos
de que el titular exprese qué informacion o documentacion aportada durante la
inspeccion podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones realizadas por la inspeccion, asi como de la
informacién requerida y suministrada, resulta que:

- La instalacién radiactiva se encontraba ubicada en la planta sétano -1y
constaba de las siguientes dependencias:

La gammateca,

La sala de preparacion de dosis y de dispensacion,

La sala de control de calidad y laboratorio,

La sala de administracion de dosis,

Zona de almacenaje transitorio de residuos radioactivos,
La sala de espera caliente,

Lavabo de pacientes,

Los vestuarios de pacientes,

El almacén de residuos radiactivos,

La zona de espera de literas de pacientes inyectados,
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La sala de pruebas de esfuerzo,

1 sala de exploracion con gammacamara,

1 sala de exploracién con gammacamara y para diagnostico con Xe-133,
Otras dependencias.

- La instalaciéon radiactiva se encontraba sefalizada segln la legislacion
vigente y disponia de medios para establecer un acceso controlado. -------------—--

UNO.- La sala de preparacion de dosis y de dispensacion.

- A la sala de preparacién de dosis y de dispensacion se accedia a través de
un SAS de paso. En el interior de la sala se encontraba:

provista de pantallas deslizantes plomadas, en cuyo interior se
albergaba un arcon plomado capaz de albergar 2 generadores de Mo-99/Tc-
99m. En el momento de la inspeccion se encontraban almacenados los
siguientes generadores:

* una camiana de manipulacion de flujo laminar de la firma-modelo

Fecha de|Fecha de
calibracion recepcion
03.12.2011 | 26.11.2011
26.11.2011 | 19.11.2011

* una campana de manipulacion de flujo laminar de la firma' modelo
[ [Elekel realizacion de marcaje celular.

- Estaba disponible un equipo fijo para la detecciéon y medida de los niveles
de radiacion de la firma modeIoC_n/s
L0003167, provisto de alarma optica y acustica, calibrado por el n fecha

07.04.2006.

- El suelo de la dependencia se habia reparado.

DOS.- La gammateca

- Desde la sala de preparacion de dosis y de dispensacion se accedia a la
gammateca en la que se encontraba:

* un frigorifico

*+ un recinto plomado sencillo de manipulacién y almacenaje de material
radiactivo provisto de ventilacion forzada con salida al exterior y filtro de
carbén activo. En el momento de la inspeccion se encontraban almacenado
el siguiente material radiactivo:
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Isétopo | Firma Actividad | Fecha de | Fecha de
calibracion recepcion

1-131 _ 740 MBg |27.09.2011 | -

- Estaba disponible una fuente radiactiva encapsulada de Cs-137 de 6,99
MBq de actividad en fecha 25.01.2002, n/s 922.

- Estaba disponible el certificado de actividad y hermeticidad en origen de la
fuente radiactiva encapsulada.

- La Unidad Técnica de Proteccion Radiolégica de_realiza la
comprobacién de la hermeticidad de la fuente radiactiva encapsulada, siendo la
Ultima de fecha 16.03.2011.

TRES.- La zona de almacenaje transitorio de residuos radioactivos.

- En la zona de almacenaje transitorio de residuos radioactivos se
contraban 2 armarios plomados provistos de tapas deslizantes, para
almacenar los residuos radiactivos sélidos y mixtos.

- Uno de los armarios plomados estaba subdividido en 2 pozos. En uno de

0" llos se encontraban almacenados los residuos radiactivos sélidos y mixtos de
13 c-99m vy 1-123 (grupo 1 del protocolo de residuos). En el otro pozo se
méncontraban almacenados residuos radiactivos de I-131 (grupo 3 del protocolo

ide residuos).

- El otro armario se encontraba subdividido en 4 pozos, pero se utilizaba
subdividido en 2 pozos y se encontraban almacenados: en un pozo los residuos
radiactivos de Y-90, Ga-67, TI-201 y In-111 (grupo 2 del protocolo de residuos) y
en otro (estaba vacio) los residuos radiactivos de P-32 y Sr-89 (grupo 4 del
protocolo de residuos).

- Los residuos almacenados en los pozos se trasladan al almacén de
residuos cuando se completa la capacidad de los mismos.

- Estaban disponibles bidones plomados con ruedas para el traslado de
residuos radiactivos.

- Estaba disponible el libro de registro de control de los residuos sanitarios. --

- Estaba disponible el registro escrito de la desclasificacion de los residuos
radiactivos sélidos.

- Seguin se manifestd no se han generado residuos radiactivos liquidos. ------




CSN-GC/AIN/11/IRA/2455/2011
i Hoja 4 de 6

i"‘i,_; CONSEJO DE
S N “+" 7+ 1, SEGURIDAD NUCLEAR

- Estaba disponible el protocolo escrito de gestion de residuos radiactivos. --

CUATRO.- El almacén de residuos

- En el almacén de residuos se encontraban almacenados 21 generadores

de Mo-99/ Tc-99m  de la firm= N '

eludidos en fase de decaimiento.

- Actualmente se recibe 1 generador de Mo-99/Tc-99m de la firma lba
con una actividad de 12 a 16 GBq a la semana. Las firmas
comerciales retiran periédicamente los generadores agotados.

- Las ultimas retiradas de generadores agotados fueron las realizadas por
en fechas 12.01.2011 (25 generadores) y 22.09.2011 (33

generadores).

- También se encontraban almacenados contenedores con agujas vy
contenedores de residuos radiactivos a la espera de ser retirados como residuos
sanitarios.

- Los residuos radiactivos solidos y mixtos se eliminan como residuo clinico
convencional, cuando su actividad especifica llega a ser inferior a los limites
descritos en el protocolo de residuos de la instalacion.

CINCO.- la sala de exploracion con gammacamara y para diagndstico con
Xe-133.

- La sala de exploracién con gammacamara y para diagnoéstico con Xe-133,
se encontraba vacia y disponia de extraccion de aire a nivel del suelo.---------------

GENERAL

- De los niveles de radiacion medidos en la instalacion, no se deduce que en
condiciones normales de funcionamiento puedan superarse los limites anuales
de dosis establecidos.

- Estaba disponible un equipo portatil para la deteccién y medida de los

i|ii|ii ii iiiiiiién i de contaminacion de la firma * modelo
n/s LOO provisto de una sonda de la misma firma,

model calibrado por elﬁara radiacion en fecha 07.04.2006 y para

contaminacion en fecha 12.03.2007.

- Estaba disponible el programa de calibracion de los equipos de deteccion y
" medida de los niveles de radiacién y de contaminacion. La Gltima verificacion es
de fecha 15.06.2011.

- Estaba disponible el diario de operacién de la instalacion.
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- La Unidad Técnica de Proteccion Radiolégica de —aaliza la
comprobacién de los niveles de radiacion y de contaminacion de la instalacion
radiactiva, siendo los ultimos de fechas 16.03.2011 y 07.10.2011.

- Hasta la fecha de hoy no han utilizado Sm-153 ni Sr-89.

- Estaba disponible 4 licencias de supervisor y 3 licencias de operador, todas
ellas en vigor.

- La supervisor. iene también la licencia aplicada
a la instalacion radiactiva del

- Estaban disponibles los siguientes dosimetros de termoluminiscencia: 10
personales y 4 de mufeca, para el control dosimétrico de los trabajadores

expuestos.

- El control dosimétrico es llevado a cabo en el -

- Estaban disponibles los historiales dosimétrices individualizados de los
trabajadores expuestos. También disponian de la ficha dosimétrica de la
abajadora que dispone de dosimetro en otra instalacion.

-Se adjunta como anexo 1 de la presente acta el listado de las Ultimas
lecturas dosimétricas disponibles.

- Los trabajadores expuestos son sometidos anualmente a reconocimiento
médico en un servicio autorizado para tal fin.

- Estaban disponibles y vigentes los certificados de las ultimas revisiones.--
- La instalacion dispone de medios para la extincion de incendios. --------------

- Estaban disponibles las normas de actuacion en funcionamiento normal y
en caso de emergencia.

- E fecha de 07.10.2011 la Unidad Técnica de Proteccion Radiologica de

habia impartido un programa de formacién a los trabajadores
expuestos.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que
sefiala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creacion del Consejo de
Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear; el RD 1836/1999
" (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el
Reglamento sobre Proteccion Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes y la
referida autorizacion, y en virtud de las funciones encomendadas por el Consejo
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de Seguridad Nuclear a la Generalitat de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio
de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de 1987, 20 de diciembre de 1996
y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado
en Barcelona y en la sede del Servei de Coordinacié d'Activitats Radioactives del

Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya a 2 de
diciembre de 2011.

Firmado:

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45.1 del RD
1836/1999, se invita a un representante autorizado del Institut de Diagnostic per

la Imatge (IDI), para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o
reparos al contenido del Acta.
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