ACTA DE INSPECCION

Funcionario de la Consejeria de

Empleo Industna ComerC|o del oblerno de Canarias e Inspector
acreditado por e! Consejo de Seguridad Nuclear en la Comunidad
Auténoma de Canarias,

CERTIFICA: Que se ha personado el dia diecisiete de diciembre de dos mil
ocho en el INST!ITUTO CANARIO DE INVESTIGACIONES EN LA

CONSTRUCCION ~ A. (ICINCO S.A.) sito en el

38509 - Arafo, Santa Cruz de Tenerlfe

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalacion radiactiva,
ubicada en el emmnlazamiento referido, destinada a fines industriales
(medida de densin..d y humedad de suelos), cuya ultima autorizacién fue
concedida por la M1eccion General de Industria y Energia del Gobierno de
Canarias en fechz 21 de septiembre de 2006.

Que la Inspeccion fue recibida por D2 —parejadora de la

instalacion, quien acepté la finalidad de la inspeccion en cuanto se
relaciona con la seguridad y proteccion radiolégica.

Que el representanie del titular de la instalacion fue advertido previamente
al inicio de la inspe.cién que el acta que se levante de este acto, asi como
los comentarios recogidos en la tramitacién de la misma, tendran la
consideracién de documentos publicos y podran ser publicados de oficio, o
a instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los
efectos de que el titular exprese qué informacion o documentacion aportada
durante la inspeccion podria no ser publicable por su caracter confidencial o
restringido.

Que de las comprcbaciones efectuadas por la Inspeccion, asi como de la
informacién reque.icia y suministrada, resulta que:

La instalacion dispone actualmente de cuatro equipos de la flrma-/
un equipo de 'a firma §&& = encontrandose en la situacion
siguiente: ' ]

in/s M351002919, con fuentes de Cs-137
(10mC|) v Am- 241/Be (50mCi), realizada ultima medicion de
radiaciér y pruebas de hermeticidad de dichas fuentes en fecha
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471112008 por [(ERERINEISII Normaimente el
equipo se encuentra desplazado en la isla de La Palma.

o I n/s M30109890, con fuentes de Cs-137

(10mCi) y Am-241/Be (50mCi), realizada ultima medicion de
radiacion y pruebas de hermeticidad de dlchas fuentes en fecha
4/11/2008 porf : = Normalmente el
equipo se encuentra desplazado en la isla de Gran Canaria.

, N/s M30129978, con fuentes de Cs-137

(10mC|) y Am-241/Be (50mCi), realizada udltima medicién de
radiacion y pruebas de hermehctdad de dlchas fuentes en fecha

: Normalmente el
esplazado en la isla de Tenerife.

4/11/2008 por §
equipo se encuentra

o ICRENOITIEETT00 nis M390505100, con fuentes de Cs-137

(10mCi) y Am-241/Be (50mCi), realizada ultima medicién de
radiacion y pruebas de hermeticidad de dichas fuentes en fecha

4/11/2008 por E Normalmente el

equipo se encuentra desplazado en la isla de Fuerteventura.

_n/s13190, con fuentes de Cs-137

(8mCi) v Am-241/Be (40mCi), realizada ultima medicion de
radiacién y pruebas de hermet|0|dad de dichas fuentes en fecha
4/11/2008 por { . La inspeccion de la

reallzada por

: _ informe de inspeccion
wsual) y po I en fecha 6/10/2005
(informe de inspeccién de liquidos penetrantes) Normalmente el
equipo se encuentra desplazado en la isla de La Gomera.

- El recinto de almacenamiento [ se¢ encontraba

convenientemente sefializado y dispone de medios para establecer un
acceso controlado. En el momento de la inspeccién sélo habia un
equipo almacenado encontrandose dentro de su maleta de transporte
debidamente sefalizada. Las tasas de dosis medidas en el mencionado
recinto estaban dentro de los limites autorizados.

“varilla-fuente- sold dura fue

- De acuerdo con la informacion suministrada a la inspeccién, los equipos
desplazados a otras islas se almacenan en los respectivos bunkeres
existentes en cada una de las dependencias que dispone ICINCO S.A.
en cada una de ellas y en idénticas condiciones al visitado en el dia de
hoy.
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CSN:

- Segun se manifiesta, se dispone de dispositivos que producen destellos
luminosos para la sefializacion de la zona de trabajo.

- Disponen de procedimiento para las operaciones de revisidn y
mantenimientos rutinarios de los equipos.

- Para dirigir el funcionamiento de la instalacion radiactiva existe un
supervisor, D. | icon Licencia en vigor.

- Para utilizar y manipular los equipos en la instalacién se dispone de
doce operadores con licencia en vigor. Ocho de estos operadores se
encuentran en las islas donde estan desplazados los equipos: dos en La
Palma, tres en Gran Canaria, dos en Fuerteventura y uno en La
Gomera.

- Los trabajadores profesionalmente expuestos de la instalacion se
encuentran clasificados radiolégicamente como categoria A.

- Disponen de trece dosimetros de solapa asignados al supervisor,
operadores y ayudantes, cuyas lecturas dosimétricas las realiza el
Hospital Universitario de Canarias. Los historiales dosimétricos se
encuentran centralizados en la isla de Tenerife clasificados por persona
y ano.

- El Centro lector remite de forma individualizada a cada trabajador la
lectura mensual de dosimetria y cada trabajador envia por fax una copia
a la instalacién.

- Se observan incidencias de no envios mensuales de dosimetros al
Centro lector.

- Segun manifiesta, se ha realizado la vigilancia médica periédica del
personal  profesionalmente expuesto (incluido los ayudantes) por

- Estaba disponible en la instalacién el Diario general de Operacion
actualizado y no habian anotadas incidencias desde la dltima
inspeccion. Los asientos del Diario de Operacién no estaban firmados
por el supervisor de la instalacion.

- Estaba disponible en la instalacién el Diario de Operacién del equipo
almacenado asi como copias enviadas por fax de los Diarios de
Operacién de los equipos desplazados.

- Lai

ion dispone de cinco monitores de radiacion de la firma
i n/s 66100, 37290, 24156, 34458 y 30742, cada uno de
ellos asignado a un equipo. En el momento de la inspeccién el monitor
de radiacién existente en la instalacién era el n/s 66100. El resto, segun

tI
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se manifiesta, se encuentran con cada uno de los equipos: 37290 (isla
de Fuerteventura), 24156 (isla de La Palma), 34458 (isla de Gran
Canaria) y 30742 (isla de La Gomera).

- Se ha recibido en el Consejo de Seguridad Nuclear el informe anual de
la instalacién correspondiente al afio 2007.

- Disponen de carta de porte e instrucciones de emergencia, asi como
placa-etiqueta de sefalizacion para el transporte por carretera de los
equipos radiactivos. Segun manifiestan dicha documentacion se
encuentra en cada vehiculo habiendo sido enviada a cada isla.

- Disponen de cobertura de riesgos nucleares para el transporte.

- La inspeccion informé sobre las obligaciones derivadas de la aplicacion
de la Instruccién Técnica I1S-16, de 23 de enero de 2008, del Consejo de
Seguridad Nuclear, por la que se regulan los periodos de tiempo que
deberan quedar archivados los documentos y registros de las
instalaciones radiactivas. (BOE, 12 de febrero de 2008).

La inspeccién informé sobre las obligaciones derivadas de la aplicacion
de la Instruccién Técnica 1S-18, de 2 de abril de 2008, del Consejo de
Seguridad Nuclear, sobre los criterios aplicados por el Consejo de
Seguridad Nuclear para exigir, a los titulares de las instalaciones
radiactivas, la notificaciéon de sucesos e incidentes radioldgicos. (BOE n°
92, de 16 de abril de 2008).

DESVIACIONES

- La empresa no dispone de un Consejero de seguridad expresamente
designado para desarrollar sus actividades. (Especificacion 11 y RD
1566/1999)

- No se han calibrado por laboratorio autorizado los dosimetros de lectura
directa. (Especificacion 16)

- En el procedimiento escrito del programa de calibraciones vy
verificaciones de los equipos de medida de la radiacién no se refleja la
periodicidad de las acciones a seguir. (Especificacién 16Instruccion
Técnica Complementaria CSN/SRO/CIRC-13/01)

- No disponen de los correspondientes registros de los resultados de
verificacion de los equipos de deteccion y medida de la radiacion.
(Especificacion 20)
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- No disponen de registro de la vigilancia de la radiacion ambiental en los
emplazamientos donde se encuentran los equipos desplazados.
(Especificacion 20) :

- No disponen de registro de las operaciones de revision vy
mantenimientos rutinarios de los equipos efectuados por personal de la
instalacion (Especificacion 20)

- Los equipos radiactivos no se han revisado por una entidad autorizada
con la periodicidad exigida (dos afos). (Especificacion 27)

- No disponen de un programa de formacioén continua y especifica en
materia de proteccion radiolégica (articulo 21.2 del RD 783/2001, de 6
de julio).

Los Diarios de Operacion de los equipos desplazados a otras islas no se
encuentran firmados por el supervisor con la periodicidad minima
exigida. (Especificacion 19)

El n°® ONU reflejado en el panel naranja de sefalizacion del vehiculo no
es el correcto para el transporte de los equipos radiactivos.
(Especificaciéon 11)

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos
que sefala la Ley 15/1980 de creacion del Consejo de Seguridad Nuclear:
la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear; el RD 1836/1999 Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001 Reglamento sobre
Proteccién Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes; y la referida
autorizacion, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en Las
Palmas de Gran Canaria a diecinueve de diciembre de 2008.

TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45.1 del RD
1836/1999, se invita a unp—epresentante autorizado del "INSTITUTO
CANARIO DE INVESTIGAC S EN LA CONSTRUCCION, S.A. (ICINCO,
S.A.)”, para que con su fir Wgar y fecha, manifieste su conformidad o
reparos al contenido del Acta

( 0| {Oﬁ
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INSTITUTO CANARIO
DE INVESTIGACIONES
EN LA CONSTRUCCION S.A.

38509 CANDELARIA
SANTA CRUZ DE TENERIFE

IR/TF -27/91
LR.A. - 1881

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA

35004 — Las Palmas de Gran Canaria

Att.:
Inspector acreditado CSN(Comunidad Auténoma Canaria)
NUC/00-CARC-016
2 de Enero de 2009

Asunto: respuesta Acta de Inspeccion referencia CSN -CAC/AIN/12/IRA/1881708
Muy Sr. Nuestro:

A continuacién se especifican algunos puntos no resueltos en el
momentos de la inspeccién.

- La empresa ICINCO, S.A. titular de la IRA dispone de un Consejero de seguridad

denominad (D reccion C/ {1 23016 Madrid
- Se han realizado contacto con las empresasfififEniEEE
—para realizar la calibracién de los equipos. (s6lo se ha recibido la del

-a cual se adjunta)

- El procedimiento escrito del programa de calibraciones y verificaciones de los equipos de
medida de la radiacién se ha modificado y se ha incluido la periodicidad (se adjunta una
copia).

- Se iniciara el procedimiento para la verificacion en el laboratorio de los equipos de deteccién
y medicién de radiacidn inter laboratorios seglin procedimiento adjunto.

- Se aportan los datos correspondientes a la vigilancia ambiental en todos los laboratorios
prueba de haber iniciado el procedimiento de la vigilancia.

- Se darén instrucciones a los operadores de mayor experiencia para realizar las revisiones y

mantenimientos rutinarios en los equipos dichos datos se aportaran.
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EN LA CONSTRUCCION S.A.

(

- Se adjunta el Programa de formacion
- Los Diarios de operaciones seran firmados periédicamente cuando el Supervisor se desplace
a cada una de las islas.

- Eln° ONU reflejado en el panel naranja sera modificado.

Atentamente,

SUPERVISOR
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DILIGENCIA: En relacion con el Acta de referencia CSN-
CAC/AIN/12/IRA/1881/08, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil ocho,
el Inspector que la suscribe declara a los comentarios formulados en el
TRAMITE de la misma:

- Comentario 1: Se acepta

- Comentario 2: No cambia el contenido del acta
- Comentario 3: Se acepta

- Comentario 4: No cambia el contenido del acta
- Comentario 5: Se acepta

- Comentario 6: No cambia el contenido del acta
- Comentario 7: No cambia el contenido del acta
- Comentario 8: Se acepta

- Comentario 9: No cambia el contenido del acta
- Comentario 10: No cambia el contenido del acta

CTOR DE IIRR




