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D. , Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear. 

CERTIFICA QUE: Se ha personado el día 22 de febrero de dos mil dieciséis en la instalación 
radiactiva del Centro de Microanálisis de Materiales (CMAM), sito en la Universidad 
Autónoma de Madrid en Cantoblanco (Madrid). 

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el 
emplazamiento referido, destinada a investigación, cuya última autorización (M0-03) fue 
concedida por la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de 
Madrid, con fecha 02-10-2007 

~~U.t¡<) 
~ La~ pección fue recibida por su director D. y por la supervisora 
o ~rin 1, D n representación del titular, quiénes aceptaron la § :~th :P de la Inspección en cuanto se relaciona con la seguridad y protección radiológica. 

~tr~ esentantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la 
insp ~ ón que el acta que se levante de este acto, así como los comentarios recogidos en la 

\..~~~~ción de la misma, tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser 
icados de oficio, o a instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los 

efectos de que el titular exprese qué información o documentación aportada durante la 
inspección podría no ser publicable por su carácter confidencial o restringido. 

De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y 
suministrada, resulta que: 

General de la Instalación 
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El equipo instalado consiste en un Acelerador de partículas de la firma  
 modelo t  nº de serie TN-4150-HC-991.------------

Las alarmas visuales de las puertas de acceso a la nave estaban operativas a fecha 
de 1 n s pecci ó n ----------------------------------------------------------------------------------------

Doña  sustituye a D  en las funciones de 
supervisor p ri n ci pa 1--------------------------------------------------------------------------------

La instalación físicamente no ha sufrido modificaciones, manteniéndose su 
descripción según lo reflejado en el Acta anterior (Ref!! 
CS N/ A 1 N/ 13/1 RA/2 43 7/2 O 15). --------------------------------------------------------------------

La ruta de salida de la nave del acelerador para la correcta y rápida evacuación de 
dicha nave en caso de emergencia estaba claramente señalizada, operativa y 
expedita a fecha de 1 n s pe ce i ó n --------------------------------------------------------------------

Consta Diario de operación actualizado y Supervisado--------------------------------------

Se aportó a la Inspección el Listado de personal adscrito al Centro de Microanálisis 
de Materiales que dispone de dosimetría personal TLD y del estado de las licencias 
de operación del personal adscrito a la Instalación---------------------------------------------

Se mostró a la Inspección las hojas con los registros de las personas que acceden a 
la sala del acelerador, para la realización de trabajos de investigación, con la 
anotación de las lecturas del dosímetro de lectura directa que se les suministra.------

A la vista de los últimos resultados de dosis acumulada a fecha de Inspección no se 
observaron datos significativos o extraordinarios para el tipo de instalación; fondo 
en la práctica totalidad de los casos----------------------------------------------------------------
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Mantienen registros actualizados de dosis operacional con dosímetros de lectura 
di recta -------------------------------------------------------------------------------------------------

El arcón de fuentes de calibración situado en una esquina de la nave está sin 
tránsito habitual de personas y convenientemente señalizada -----------------------------

Verificación de Blindajes 

Manifiestan efectuar verificación de blindajes del bunker, estanqueidad de la 
nave y vigilancia perimetral de la radiación en condiciones extremas de 
funcionamiento del acelerador, habiendo efectuado las últimas comprobaciones 
en 2015; Constan registros escritos de la comprobación del año anterior------------

Constan registros de que las tasas de dosis continúan dentro de patrones 
normales y de acuerdo a la autorización vigente de la instalación----------------------

Los monitores de televisión para vigilar el interior del bunker del acelerador se 
encuentran operativos a fecha de Inspección---------------------------------------------------

Lecciones Aprendidas; Experiencia operativa 

Según comunica el director del centro a la Inspección, como resultado de la amplia 
experiencia operativa del funcionamiento del acelerador, los responsables de la 
Instalación han identificado una serie de áreas de atención preferente en lo que se 
refiere a la protección radiológica, la gestión integral del personal profesionalmente 
expuesto y la coordinación óptima entre turnos de operación. --------------------------

Consta a la Inspección que esta experiencia operativa se está empleando en la 
garantía de calidad de los documentos oficiales de la instalación tales como el 
Reglamento de funcionamiento, planes de contingencia y procedimientos técnicos 
de trabajo de 1 a 1 n sta la ció n. ----------------------------------------------------------------------
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Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que señala la 
Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creación del Consejo de Seguridad Nuclear; la 
Ley 25/1964 sobre Energía Nuclear; el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008} por el 
que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, 
por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitaria contra las Radiaciones 
lonizantes y la re erida autorización, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en 
Madrid (§U 1 Consejo de Seguridad Nuclear a veinticinco de febrero de 2016. 

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu lo 45.1 del RD 1836/1999, se invita a 
un representante autorizado de "CENTRO DE MICRO ANÁLISIS DE MATERIALES", para que 
con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta. 
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