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PROPUESTAS  EXAMINADAS POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 17-06-2009 
 

Trámite  Simplificado 
 

LICENCIAMIENTO INSTALACIONES RADIACTIVAS 
 
 
 

INFORME SOLICITANTE O 
TITULAR  

DESCRIPCIÓN CONDICIONES 
ESPECIALES  

MODIFICACIÓN GAMMA SCAN  S.L. 
(Zaragoza) 

 
IRA-2136 
 
Ref doc: CSN/IEV/M0-2/IRA-
2136/09 
 
Fecha solicitud: 14/04/2009 

Instalación de medicina nuclear.  Laboratorio de 
radioisótopos no encapsulados para diagnóstico 
médico incluido tomografía por emisión de 
positrones (PET). 
.   
 
Modificación 
-Incorporación de nuevo equipo PET/CT de la 
marca SIEMENS, modelo Biograph 2 
-Autorización de fuentes encapsuladas para 
verificación de instrumentación. 
 

Se actualiza el condicionado 
completo.  
-La especificación 11ª requiere la 
comunicación al CSN cuando la 
modificación  esté en disposición de 
iniciar su funcionamiento para que 
pueda realizarse inspección previa a 
la emisión de la Notificación de 
Puesta en Marcha. 
 

AUTORIZACIÓN UNIVERISDAD DE SEVILLA. 
GRUPO DE CULTIVO 
CELULAR Y RADIOLOGIA. 
FACULTAD DE BIOLOGÍA  
(Sevilla) 

 
IRA-2312 
 
Ref doc: CSN/IEV/MO-1/IRA-
2312/09 
 
Fecha solicitud: 25/02/2009 

Instalación de investigación y docencia. 
Laboratorio de radioisótopos no encapsulados e 
irradiación de muestras para investigación en 
Biología.   
 
Modificación   
 

-Unificación con la instalación radiactiva IRA-
2505 también autorizada en la UNIVERISDAD 
DE SEVILLA. FACULTAD DE BIOLOGÍA.  
 

Se actualiza el condicionado completo 
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EXENCION DE CONSIDERACIÓN COMO INSTALACION RADIACTIVA 
 

INFORME SOLICITANTE O TITULAR DESCRIPCIÓN CONDICIONES 
ESPECIALES  

EXENCIÓN GAMMA CONTROL 
CONSULTORES S.L. 
(Zaragoza) 

 
UTPR/M-0024 
 
Ref doc: CSN/EXE-0013/IEV/AUT-
1/UTPR/M-0024/09 
 
Fecha solicitud: 19/02/2009 

Unidad Técnica de Protección radiológica 
autorizada para prestación de servicios en 
instalaciones radiactivas de segunda y tercera 
categoría, incluyendo la realización de pruebas de 
hermeticidad de fuentes radiactivas encapsuladas. 
 
Solicita exención a la consideración como 
instalación radiactiva en base a la Disposición 
Adicional segunda del R.D. 783/2001, 
Reglamento de Protección Sanitaria Contra 
Radiaciones Ionizantes, por disponer de las 
siguientes fuentes encapsuladas para  verificación  
de instrumentación: 
 
  

Se incluye un condicionado destinado 
a garantizar el adecuado control y la 
comprobación de la hermeticidad de 
las fuentes.  
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LICENCIAMIENTO DE INSTALACIONES RADIACTIVAS PAÍS VASCO 
 

 
INFORME 

 
SOLICITANTE O 
TITULAR FECHA 

ENTRADA SOLICITUD 
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

 
MODIFICACIÓN 
 
CSN-PV/IEV/MO-
03IRA-2500/09 
 
 
 

 
PRECICAST BILBAO, 
S.A. 
 
IRA-2500 
 
Fecha de Solicitud: 
 
30/04/2009 

 
Instalación industrial destinada a 
radiografiado de piezas por rayos X y 
análisis instrumental de metales y aleaciones 
por espectrometria de fluorescenca de rayos 
X. 
  
Solicitan autorización de modificación por : 
 

1.- Adquisición de un equipo marca 
GENERAL ELECTRIC INSPECTION 
TECHNOLOGIES, modelo ERESCO MF4,  
instalado en el interior de una cabina blindada 
de la misma marca, modelo ERESCO MF. 
 
 
 
 

 
- No existen deficiencias graves 

por resolver en esta instalación. 
 
- Por tratarse de una modificación 

por implantación de una nueva 
cabina de rayos X, de 
características inferiores a las 
dos existentes en la instalación,  
no se estima necesaria 
inspección previa para la puesta 
en marcha. 

 
 
 

 
 


