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PROPUESTAS  EXAMINADAS  POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 11-05-2011 

 
 
 

Trámite Simplificado 
 

INSTALACIONES RADIACTIVAS  
 

INFORME SOLICITANTE O 
TITULAR  

DESCRIPCIÓN CONDICIONES 
ESPECIALES  

OBSERVACIONES 

     
MODIFICACIÓN LCC CALIDAD Y 

CONTROL AMBIENTAL 
S.A.  
(Leganés, Madrid ) 
 
IRA/2849 
 
Referencia informe técnico: 
CSN/IEV/MO-2, MO-3 
/IRA-2849/11 
 
Fecha Solicitud: 23/02/2010 
y 17/03/2011 

Instalación  industrial de medida de densidad y 
humedad de suelos.   
  
Modificación 
 

- Cambio de titularidad, el anterior titular es  LCC 
 CALIDAD Y CONTROL MEDIOAMBIENTAL S.A.  
-Cambio de emplazamiento entre dos localizaciones de 
Málaga.  
   

 

 -La especificación 12ª requiere la 
notificación al CSN cuando la 
instalación esté en disposición de iniciar 
su funcionamiento en el nuevo 
emplazamiento para que pueda 
realizarse inspección previa a la emisión 
de la Notificación de Puesta en Marcha. 
  
 

 

     
MODIFICACIÓN HOSPITAL CAMPO 

GRANDE  
(Valladolid) 
 
IRA/2655 
 
Referencia informe técnico: 
CSN/IEV/MO-3 /IRA-
2655/11 
 
Fecha Solicitud: 30/12/2010 

Instalación  médica de radioterapia (teleterapia y  
braquiterapia)    
  
Modificación 
 
Autorización para la posesión y uso de  
-Fuentes encapsuladas en forma de semillas para 
implantes permanente 
- Un equipo TAC para simulación de tratamientos de la 
marca SIEMENS, modelo Emotion DUO.    
   

 

 Se actualiza el condicionado completo.  
 

El hospital dispone de una 
instalación radiactiva 
autorizada.  
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INFORME SOLICITANTE O 
TITULAR  

DESCRIPCIÓN CONDICIONES 
ESPECIALES  

OBSERVACIONES 

AUTORIZACION HOSPITAL 
UNIVERSITARIO RAMÓN 
Y CAJAL , SERVICIO DE 
MEDICINA INTERNA  
(Madrid) 
 
IRA/3109 
 
Referencia informe técnico: 
CSN/IEV/PM /IRA-3109/11 
 
Fecha Solicitud: 11/02/2011 

Instalación  de investigación. Laboratorio de 
radioisótopos  no encapsulados para investigación 
médica.     
  
Solicita autorización para la posesión y uso de 
determinados   radioisótopos  no encapsulados. 

 

 -La especificación 13ª requiere la 
notificación al CSN cuando la 
instalación esté en disposición de iniciar 
su funcionamiento para que pueda 
realizarse inspección previa a la emisión 
de la Notificación de Puesta en Marcha. 
  
 
 

El hospital dispone de ocho 
instalaciones radiactivas 
autorizadas. 
 
El Hospital dispone de un 
Servicio de Protección 
Radiológica autorizado por el 
CSN. 

 



EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO 
 
 
 
 

     
INFORME SOLICITANTE O TITULAR DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

    
AUTORIZACION 
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ELECTRODENT  S.L.  
( Málaga ) 
 
ERX/MA-0009 
 
Referencia informe técnico: 
CSN/IEV/AUT/ERX/MA-0009/11 
 

Autorización e inscripción en el Registro de 
Empresas de Venta y Asistencia Técnica. 
  
Solicita  autorización para realizar  actividades de 
venta y asistencia técnica de equipos de rayos X 
para radiodiagnóstico dental.  

Fecha Solicitud: 15/02/2011 
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 LICENCIAMIENTO DE INTALACIONES RADIACTIVAS DE CATALUÑA 
 
  
 
 
 

INFORME SOLICITANTE O 
TITULAR 

DESCRIPCIÓN CONDICIONES 
ESPECIALES 

OBSERVACIONES 

 MODIFICACION 
 
 
Ref: CSN-GC/MO/IRA-

/1852/2011 
 
 

 Sociedad Española de 
Automóviles de Turismo, 
SA (SEAT) (Baix 
Llobregat) 
 
IRA-1852 
 
 
Fecha de solicitud: 
25.02.2011 
 
 

Instalación industrial 
dedicada a  radiografía 
industrial. 
 
Solicitan autorización 
para la sustitución de una 
cabina de RX de la firma 
PHILIPS, por una cabina 
de General Electric (GE), 
modelo ISOVOLT 225 
Titan.  
 
 

12. Cuando se 
gestione de manera 
definitiva el equipo 
Philips, deberá 
remitirse al SCAR la 
documentación 
acreditativa de su 
destrucción o de su 
destino final. 

- Las funciones de protec-
ción radiológica de la ins-
talación las efectúa el 
supervisor. 

- Cada dos años el servicio 
técnico de GE realizará  una 
revisión preventiva de los 
equipos. 

- Se autoriza la posesión y 
uso del  el equipo antiguo 
hasta su sustitución por el 
nuevo equipo de GE. 

- GE se hará cargo del 
equipo sustituido con 
emisión del certificado de 
destrucción del tubo. 
 

 
 


