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PROPUESTAS  EXAMINADAS  POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 08-06-2011 

 
 

Trámite Simplificado 
 

INSTALACIONES RADIACTIVAS  
 
 

INFORME SOLICITANTE O 
TITULAR  

DESCRIPCIÓN CONDICIONES 
ESPECIALES  

OBSERVACIONES 

     
MODIFICACION DEPARTAMENTO DE 

FÍSICA ATÓMICA, 
MOLECULAR Y NUCLEAR 
DE LA FACULTAD DE 
FÍSICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA  
 
( Sevilla ) 
 
IRA/1659 
Referencia informe técnico: 
CSN/IEV/MO-2 /IRA-
1659/11 
 
Fecha Solicitud: 20/12/2010 

Instalación de Investigación y docencia. Laboratorio de 
radioisótopos encapsulados y no encapsulados y 
análisis instrumental mediante fluorescencia de rayos 
X.  
 
 
Modificación:  
-Ampliación de la instalación por incorporación de 
cuatro nuevos equipos de fluorescencia de rayos x, de 
la marca AMPTEK, uno del modelo ECLISE III. 
 

 Se actualiza el condicionado completo.  
 

 

     
MODIFICACION HOSPITAL RAMÓN Y 

CAJAL 
( Madrid ) 
 
IRA/0529 
Referencia informe técnico: 
CSN/IEV/MO-7 /IRA-
0529/11 
 
Fecha Solicitud: 11/02/2011 

Instalación médica de radioterapia (teleterapia y 
braquiterapia)   
 
Modificación:  
-Ampliación de la instalación por incorporación de un 
equipo automático de braquiterapia de alta tasa de dosis 
y carga diferida de la marca ECKER &ZIEGLER, 
modelo Multisource.  
 

 La especificación 12ª requiere la 
comunicación al CSN cuando vaya a 
procederse a la carga de la primera 
fuente en el equipo con el fin de realizar 
inspección previa a la emisión de la 
Notificación de Puesta en Marcha.  
 

 

 



 
 LICENCIAMIENTO DE INTALACIONES RADIACTIVAS DE CATALUÑA 
 
  
 
 

INFORME SOLICITANTE O 
TITULAR 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES  
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 MODIFICACION 
 
 43/2011 
 
Ref: CSN-GC/MO/IRA-

/1725/2011 
 
 

 
BAYER MATERIAL-
SCIENCE SL de La 
Canonja (Tarragonès). 
 
IRA-1725 
 
Fecha de solicitud: 
2.03.2011 
 

 
Instalación industrial de-
dicada a control de pro-
cesos. 
 
Solicitan autorización 
para 3 equipos para de-
tección de nivel marca 
Berthold, cada uno con 1 
cabezal LB-7440F. 

 
Las funciones de protec-
ción radiológica de la 
instalación las efectúa el 
supervisor. 
 
Los equipos serán sumi-
nistrados por Siemsa, 
Control y Sistemas SA 
(IRA-2015). 
 
Se modifica: 
• la referencia de la 

Planta de producción 
de CO, que aparecía 
como Edificio C449, 
en realidad es C499 
el emplazamiento de la•  
instalación, ya que por 
Ley 8/2010  de la GC 
se creó el municipio de 
La Canonja por segre-
gación de una parte del 
término municipal de 
Tarragona. 

 


