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PROPUESTA EXAMINADA  POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 29-02-2012 
 
 

Trámite Normal 
 
 

INSTALACIONES RADIACTIVAS  
 

INFORME SOLICITANTE O 
TITULAR  

DESCRIPCIÓN CONDICIONES 
ESPECIALES  

OBSERVACIONES 

     
AUTORIZACION NUEVO HOSPITAL DE 

BURGOS  S.A. 
(Burgos) 
 
IRA/3152 
Referencia informe técnico: 
CSN/IEV/PM/IRA-3152/12 
 
Fecha Solicitud: 21/10/2011 

Instalación médica de medicina nuclear. 
 
Solicita autorización para la posesión y uso de: 
- Dos equipos híbridos SPECT-CT   y uno del 
modelo SYMBIA T16. 
 
-Los radioisótopos no encapsulados. 
 
- Las  fuentes encapsuladas  para verificación de 
instrumentos. 
   
 
  
   

-Especificación 13ª, requiere la 
comunicación al CSN cuando la 
instalación   esté en disposición de 
iniciar su funcionamiento para que 
pueda realizarse inspección previa a la 
emisión de la Notificación de Puesta en 
Marcha. 
  

El Responsable en materia de 
protección radiológica será el 
supervisor.    
 
La asistencia técnica de los 
equipos será realizada por el 
suministrador.  
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