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PROPUESTAS EXAMINADAS  POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 31-10-2012 
 
  
 

Trámite Simplificado  
 
 

INSTALACIONES RADIACTIVAS  
 
 

INFORME SOLICITANTE O 
TITULAR  

DESCRIPCIÓN CONDICIONES 
ESPECIALES  

OBSERVACIONES

     
MODIFICACION ALN GEOTECNIA S.L. 

(Cuevas de Almanzora, Almería) 
 
IRA/3024 
Referencia informe técnico: 
CSN/IEV/MO-1/IRA-3024/12 
 
Fecha Solicitud: 02/08/2012. 

Instalación industrial de medida de densidad y 
humedad de suelos. 
  
Modificación:  
 
-Cambio de emplazamiento desde Antas a Cuevas de 
Almanzora, ambos en Almería. 

Se actualiza el condicionado completo. 
 
La especificación 12 requiere la 
comunicación al CSN cuando la 
instalación esté en disposición de  
iniciar su funcionamiento en el nuevo 
emplazamiento, para que pueda 
realizarse inspección previa a la emisión 
de la Notificación  de Puesta en Marcha. 
  

 

     
     

MODIFICACION UNIVERSIDAD DE CASTILLA 
LA MANCHA  
(Albacete)  
 
IRA-2734, IRA-2976 
Referencia informe técnico: 
CSN/IEV/MO-1(UNIF) /IRA-
2734, IRA-2976/12 
 
Fecha Solicitud: 05/12/2011. 

Instalaciones de investigación. Laboratorios de 
radioisótopos no encapsulados para investigación en 
biomedicina.  
    
Modificación:  
 
Solicita Unificación de las instalaciones radiactivas 
autorizadas en la Unidad de Radioisótopos y en la 
Unidad de Experimentación Animal, ambas en la 
Facultad de Medicina.   

Se actualiza el condicionado completo.  La  instalación resultante de la 
unificación conservará la 
referencia administrativa  IRA-
2734. 

     
     

MODIFICACION UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
DE MADRID.  LABORATORIO 
DEL CAI DE DIFRACCIÓN DE 
RAYOS X.  
(Madrid) 
 
IRA/3110 
Referencia informe técnico: 
CSN/IEV/MO-1 /IRA-3110/11 
 
Fecha Solicitud: 08/03/2012 

Instalación  de investigación. Laboratorio de difracción  
de rayos X en la facultad de Ciencias Químicas.  
 
Modificación:  
-Solicita Autorización para la posesión y uso de un 
equipo de rayos X  tipo microfoco  de la marca 
HAMAMATSU, modelo L10951-04. 
 
   

Se actualiza el condicionado completo. 
La especificación 12 requiere la 
comunicación al CSN cuando la 
instalación esté en disposición de  
iniciar su funcionamiento, para que 
pueda realizarse inspección previa a la 
emisión de la Notificación  de Puesta en 
Marcha  

La comercialización en España  
del equipo solicitado ha sido 
autorizada en octubre de 2012.  
Se mantiene la especificación 
12 ya que la instalación aún no 
dispone de Notificación de 
Puesta en Marcha inicial.   
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EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO 

 
 

     
INFORME SOLICITANTE O TITULAR DESCRIPCIÓN CONDICIONES 

ESPECIALES 
OBSERVACIONES 

     
MODIFICACION CASIMIRO VIDAL RODRIGUEZ FERNANDEZ  

(Oviedo, Asturias) 
 
ERX/O-0010 
 
Referencia informe técnico: 
CSN/IEV/AUT-01/ERX/O-0010/12 
 
Fecha Solicitud:16/04/2012 
 

Modificación de autorización e inscripción en el 
Registro de Empresas de Venta y Asistencia 
Técnica, por cambio de actividades y cambio de 
domicilio social. 
 
Dispone de autorización exclusivamente  para 
actividades de Venta de equipos de 
radiodiagnóstico dental, solicita autorización para 
actividades de  asistencia técnica de esos equipos. 
  

Se actualiza el condicionado 
completo.  

 

     
MODIFICACION LIDERSALUD S.L.  

(Toledo) 
 
ERX/TO-0002 
 
Referencia informe técnico: 
CSN/IEV/MO-01/ERX/TO-0002/12 
 
Fecha Solicitud:19/09/2012 
 

Modificación de autorización e inscripción en el 
Registro de Empresas de Venta y Asistencia 
Técnica, por cambio de denominación social. La 
anterior denominación era  NT HOSPITALARIA 
S.L. 
 
Realiza exclusivamente  actividades de Venta de 
equipos portátiles de fluoroscopia.      

 Las pruebas de aceptación de los equipos 
suministrados por el titular serán 
realizadas por F & M CONTROL  
(ERX/VI-0003).  


