
PROPUESTAS  EXAMINADAS  POR EL PLENO DEL CSN EN SU REUNION DEL DIA 24-09-2013 
 
 
 
 

Trámite Simplificado 
 
 

INSTALACIONES RADIACTIVAS 
 
 
 
 

INFORME SOLICITANTE O 
TITULAR  

DESCRIPCIÓN CONDICIONES 
ESPECIALES  

OBSERVACIONES

     
AUTORIZACION CENTRO DE LÁSERES 

PULSADOS ULTRACORTOS, 
ULTRAINTENSOS  
(Salamanca) 
 
IRA/3254 
Referencia informe técnico: 
CSN/IEV/PM/IRA-3254/13 
 
Fecha Solicitud: 29/05/2013 

Instalación  de investigación. de la interacción de la 
luz coherente focalizada con la materia para la 
producción de radiaciones ionizantes, así como sus 
aplicaciones industriales y médicas 

  
 
Solicita autorización para la posesión y uso de un 
equipo generador de un haz laser.. 

 
 

La especificación 12ª requiere   la 
comunicación al CSN cuando la 
instalación esté en disposición de iniciar 
su funcionamiento, para que pueda 
realizarse inspección previa a la 
Notificación de Puesta en Marcha.   
 
 

El responsable en materia de 
protección radiológica será el 
supervisor.  
La asistencia técnica de los 
equipos será realizada por 
técnicos del laboratorio  
titular.   

     
MODIFICACION VITRO, S. A.  

(Sevilla) 
 
IRA/2564 
Referencia informe técnico: 
CSN/IEV/MO-2/IRA-2564/13 
 
Fecha Solicitud: 27/06/2013 

Instalación  comercializadora de material radiactivo en 
forma no encapsulada para usos médicos..  
 
Modificación: 
-Cambio de emplazamiento. El nuevo emplazamiento se 
sitúa en un polígono industrial en Alcalá de Guadaira, 
Sevilla.  

La especificación 12ª requiere   la 
comunicación al CSN cuando la 
instalación esté en disposición de iniciar 
su funcionamiento en el nuevo 
emplazamiento, para que pueda 
realizarse inspección previa a la 
Notificación de Puesta en Marcha.   
 
 

 

     



INFORME SOLICITANTE O 
TITULAR  

DESCRIPCIÓN CONDICIONES 
ESPECIALES  

OBSERVACIONES

MODIFICACION UNIVERSIDAD DE 
VALENCIA 
(Valencia) 
 
IRA/1993 
Referencia informe técnico: 
CSN/IEV/MO-5,MO-6/IRA-
1933/13 
 
Fecha Solicitud: 25/01 y 
17/06/2013 

Instalación  de investigación y docencia. Laboratorio 
de  radionucleidos no encapsulados (incluido F-18 para 
exploraciones PET), fuentes encapsuladas, equipo de 
rayos X y equipo de densitometría ósea. 
 
Modificaciones: 
- Cambio de titularidad. El anterior titular es la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Valencia. 
 -Autorización  para la posesión y uso  de un equipo de 
rayos X para  densitometría ósea de la marca 
HPORLOGYC, INC. 
-Autorización para la posesión y uso  de un equipo móvil 
de Rayos X   de la marca GENERAL MEDICAL 
MERATE S.p.A., modelo MCAplus S9. 

Se actualiza el condicionado completo.  
 
 

 

     
MODIFICACION BAYER HISPANIA S.L. 

(San Joan Despí, Barcelona) 
 
IRA/3194 
Referencia informe técnico: 
CSN/IEV/MO-1/IRA-3194/13 
 
Fecha Solicitud: 0108/2013 

Instalación  comercializadora de material radiactivo en 
forma no encapsulada para usos médicos.  
 
Modificación: 
-Autorización  para la comercialización de UN 
ISOTOPO.  
 

Se actualiza el condicionado completo.  
 
 

 

 



EMPRESAS DE VENTA Y ASISTENCIA TECNICA DE EQUIPOS DE RAYOS X DE RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME SOLICITANTE O TITULAR  DESCRIPCIÓN CONDICIONES 
ESPECIALES  

OBSERVACIONES

     
MODIFICACION COMIBER DENTAL, SL  

(Móstoles, Madrid) 
 
ERX/M-0058 
 
Referencia informe técnico: 
CSN/IEV/MO-02/ERX/M-0058/13 
 
Fecha Solicitud: 06/06/2013 
 

Modificación de autorización e inscripción en el 
Registro de Empresas de Venta y Asistencia 
Técnica  de equipos de rayos X de 
radiodiagnóstico médico por cambio de 
denominación social y de emplazamiento. 
 
 La anterior denominación social es ARGIMIRO 
ESTEVEZ ALLEN. 
 
El anterior emplazamiento se encuentra en 
Madrid. 
 
Dispone de autorización para realizar 
exclusivamente  actividades de venta  de  equipos 
de rayos X panorámicos para diagnóstico dental. 
  

  



 
INFORME SOLICITANTE O 

TITULAR  
DESCRIPCIÓN CONDICIONES 

ESPECIALES  
OBSERVACIONES

     
MODIFICACION GRUPO HOSPITALARIO 

QUIRÓN S.A  
(Pozuelo de Alarcón, Madrid) 
 
IRA/2800 
Referencia informe técnico: 
CSN/IEV/MO-3/IRA-2800/13 
 
Fecha Solicitud: 13/06/2013 

Instalación  de Medicina Nuclear y PET donde se 
utiliza y almacena material radiactivo no encapsulado 

  
Modificación 
Solicita autorización para la posesión y uso de nuevo 
material radiactivo no encapsulado para cirugía 
radiooguiada 

 
 

Se modifica únicamente la 
especificación 8ª del condicionado.   
 
 

El Grupo Hospitalario Quirón 
dispone de un Servicio de 
protección Radiológica.   

     
MODIFICACION KRONOSPAN MDF, S.L.  

(Burgos) 
 
IRA/2944 
Referencia informe técnico: 
CSN/IEV/MO-1/IRA-2944/13 
 
Fecha Solicitud: 08/02/2013 

Instalación  Industrial de Control de Procesos mediante 
fuentes radiactivas encapsuladas y rayos x.  
 
Modificación: 
-Cambio de Titularidad a favor de KRONOSPAN, 
MDF, SL. El anterior titular era UNOPAN, Tableros de 
Fibra, SA. 
-Autorización para la posesión y uso de 2 equipos de 
rayos x marca GreCon, modelos BWQ 3000/RG-34 y 
DA-X/RG-44 respectivamente.  

Se actualiza todo el condicionado.   
 
 

 

     
MODIFICACION SIEMENS, S.A. 

(Tres Cantos, Madrid) 
 
IRA/0173 
Referencia informe técnico: 
CSN/IEV/MO-16/IRA-0173/13 
 
Fecha Solicitud: 07/05/2013 

Instalación  de comercialización y Asistencia Técnica 
de equipos radiactivos, equipos generadores y 
material radiactivo. 
 
Modificaciones: 
- Autorización de comercialización y Asistencia Técnica 
de equipos híbridos para la utilización en instalaciones 
radiactivas de Medicina Nuclear, consistentes en 
cámaras PET/CT y SPECT/CT, fabricados por Siemens 
Medical Solutions USA, Inc 
  
 

Se actualiza el condicionado completo.  
 
 

 

     
 

AUTORIZACION 
 
UNICONTROL INGENIERIA 
DE CALIDAD Y 
ARQUITECTURA APLICADA, 
S.L. 
(Tomelloso, Ciudad Real) 
 
IRA/3253 
Referencia informe técnico: 
CSN/IEV/PM/IRA-3253/13 
 
Fecha Solicitud: 2105/2013 

 
Instalación  industrial de medida de densidad y humedad 
de suelos.  
 
-Solicita Autorización de Funcionamiento para la 
utilización y almacenamiento de un equipo radiactivo 
marca TROXLER, modelo 3430 que incorpora 2 fuentes 
radiactivas encapsuladas, una de Cs-137 de 296 MBq de 
actividad máxima  otra de Am-242/Be de 1,48 GBq de 
actividad máxima.  
 

 
En la especificación nº 11 se indica que 
cuando la instalación esté en 
condiciones de iniciar su 
funcionamiento deberá notificarlo al 
CSN para que se efectúe la preceptiva 
inspección previa a la Notificación de 
PM.  
 
 

 

 
 



LICENCIAMIENTO DE INSTALACIONES RADIACTIVAS DE CATALUÑA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORME 

 
SOLICITANTE O 

TITULAR 
DESCRIPCIÓN CONDICIONES 

ESPECIALES 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 

MODIFICACION 
 

MO 
CSN-GC/IIEV/MO-

1/IRA-3097/2013 
 
 

 
Hospital de Sant 
Joan de Reus 
SAM de Reus 
(Baix Camp), 
provincia de  
Tarragona. 

Fecha de la 
solicitud: 

11.03.2013 
 

 

Instalación destinada a 
radioterapia y radio-
diagnóstico. 
 
Solicitan: 
— Incluir pacientes de 

radiodiagnóstico con 
un equipo TC-
simulador de la IRA-
3097; 

— Aumentar la actividad 
de una fuente 
encapsulada 

  

 
En la instalación se autoriza a usar material y equipos 
radiactivos y generadores de radiación para radioterapia y 
radiodiagnóstico con un equipo TC. 

- No se considera necesaria una 
inspección previa. 
- El titular del hospital de Sant 
Joan SAM de Reus dispone de 
una instalación de medicina nu-
clear, IRA-3078, en el mismo 
centro. 
- El Servicio de Protección 
Radiológica y Fisica Médica del 
Grup Sagessa-Gimsa SPR T-98, 
da servicio a los centros del hos-
pital de Sant Joan SAM. 



 
INFORME SOLICITANTE O 

TITULAR 
DESCRIPCIÓN CONDICIONES 

ESPECIALES 
OBSERVACIONES 

Tipo: MODIFICACION 
 
Ref: CSN-GC/IIEV/MO-

18/IRA/0686/2013 
 
Fecha de solicitud: 30.01.2013 
 
 

Paymacotas SAU 
(Barcelona) 
 
IRA-0686 

Instalación industrial 
destinada a la medida de 
densidad y humedad en 
suelos. 
 
Solicitan: 
-el traslado de la sede 
principal al búnker de Vila-
seca,  
-clausurar y dar de baja los 
bunkers que la instalación 
dispone en Cornellà de 
Llobregat y Olot.  
- ampliar la capacidad del 
bunker situado en Vila-seca. 
-adquirir equipos nuevos 
medidores de densidad y 
humedad  
 
 
 

Se requiere inspección 
previa al funcionamiento 
de la modificación de la 
instalación radiactiva. 

En el bunker de Vila-seca 
podrán almacenarse, sin 
uso, 4 equipos de 
gammagrafía propiedad de 
Servicontrol SL (IRA-
1709). 

Trimestralmente la 
supervisora de la 
instalación revisará 
los equipos desde el 
punto de vista de la 
protección 
radiológica. 
 
Las delegaciones de 
Olot y Cornellà de 
Llobregat (sede 
principal) se clausuran 
sin necesidad de 
inspección previa 
porqué presentan los 
certificados de 
ausencia de 
contaminación 
radiactiva. 
 
 

 



LICENCIAMIENTO DE INSTALACIONES RADIACTIVAS PAÍS VASCO 
 

 
 

 
INFORME 

 

 
SOLICITANTE O 
TITULAR FECHA 

ENTRADA SOLICITUD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
OBSERVACIONES 

 
AUTORIZACION  
 
 
CSN-PV/IEV/PM-01/IRA-
3258/13 
 
 
 
 
 

 
ATUSA EMPRESARIAL, 
S.L.U. 
 
SALVATIERRA 
 
(ARABA/ÁLAVA) 
 
IRA-3258 
 
Fecha de Solicitud: 
 
05/07/2013 

 
Instalación industrial destinada a inspección y 
verificación de componentes fabricados en 
fundición, mediante equipos de rayos X. 
 
Solicitan autorización de funcionamiento por 
adquisición del siguiente equipo de rayos X: 
 
 Cabina blindada, marca BOSELLO modelo 

SRE HEX, con generador modelo XRG 160 
– 1.6 SI.  

 
- Ha sido necesario requerir 

información adicional a la solicitud 
presentada. 
 

- Por ser una instalación radiactiva 
de nueva implantación, es necesaria 
inspección previa para la puesta en 
marcha. 

 


