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ACTA DE INSPECCION

Inspectora del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el dia cuatro de abril de dos mil ocho, en el
DEPARTAMENTO DE BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR I de la Facultad de
Farmacia, sito en el 7 = de Madrid.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalacion radiactiva destinada a
Investigacién y Docencia, ubicada en el emplazamiento referido y cuya dltima
modificacién (MO-3) fue concedida por la Direccién General de la Industria, Energia y
Minas, con fecha 20 de junio de 2006.

Que la Inspeccion fue recibida por D? § B, supervisora de la
instalacién radiactiva, quien acepto la finalidad de la inspeccidon, en cuanto se
relaciona con Seguridad y la Protecciéon Radiolégica.

Que los representantes del titular de la instalaciéon fueron advertidos previamente al
inicio de la inspeccién que el acta que se levante de este acto, asi como los
comentarios recogidos en la tramitacion de la misma, tendran la consideracion de
documentos publicos y podran ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier
persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese qué
informacién o documentacién aportada durante la inspeccién podria no ser publicable
por su caracter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspeccion, asi como de la informacion
requerida y suministrada, resulta que:

- No ha habido modificaciones en la instalacién con respecto a lo descrito en la
visita de inspeccién anterior de fecha 27-03-07, ni ha habido ninguna incidencia.

- Las dependencias corresponden a las descritas en la especificacion 3% de la
esolucién. Todas ellas se encontraban sefalizadas.
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- Disponen de materiat de Proteccién radiolégica para manipulacion de isotopos y

de campana extractora.

- Estaban disponibles y en estado operativo tres detectores de contaminacion:
dos de marca Mini Instrument 800 (n/s 002017 y 042062), y otro de marca
BERTHOLD LB (n/s 216). Estaban disponibles los certificados de calibracion del

scorrespondientes a los equipos n/s 2017 y 216, calibrados en febrero

y febrero de 2007, respectivamente.

e

- Separada de las dependencias principales se
(12 A-B) con un contador de centelleo liquido
(gamma).

- El dia de la inspeccion los residuos almacenados se encontraban segregados
(solidos/liquidos/mixtos) y etiquetados (por isétopos y fechas de cierre de las
bolsas). Estaba disponible el inventario correspondiente.

- Ultima evacuacion de residuos por gestién interna (segun protocolo establecido),
es de fecha 26-12-07.

- Ultima retirada de residuos por ENRESA es de fecha 13-12-07. Estaba
disponible el albaran correspondiente (2 bolsas de mixtos).

- Niveles de radiacidn medidos en todas las dependencias de la instalacion:
fondo.

- Estaba disponible el Diario de Operaciones de la instalacion, relleno y
actualizado. Las entradas registradas en este diario en el curso del Gltimo afo
corresponden a: P-32; H-3 y I-25 (KITs de RIA), en cantidades inferiores a las

QGU,.?\ autorizadas. Disponen de hojas correspondientes a las entradas de isotopos

fa ?’; adiactivos y su uso por las personas correspondientes.
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de material radiactivo se encuentran centralizados, y tienen que ser autorizados
por la supervisora.

- La lista actualizada de usuarios de la instalacién radiactiva, es de nueve
personas. Segun se manifiesta, y consta en el Diario de Operaciones, el 13-04-
08, han realizado un curso de formacion para estas personas.

- Disponen de contrato de Iectura dosimetrica para 9 TLDs personales,
procesados por B Estaban disponibles las ultimas lecturas
(correspondientes al mes de Enero 2008) asi como de los registros
correspondientes al afio 2007, de los que se deducen valores no significativos
(fondo).

- Segun se m
medico en |
Trabajo”, con periodicidad superior al afio.

- Estaba disponible la copia del informe anual de 2007, enviado al CSN el 31-03-
08 (fecha de registro de entrada).

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que
sefiala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creacion del Consejo de
Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear, el RD 1836/1999
(modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el
Reglamento sobre Proteccién Sanitaria contra las Radiaciones lonizaggs. y 1a
referida autorizacion, se levanta y suscribe la presente acta por triplicag ,ie'h i

TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45.1 del Reglamento
citado, se invita a un representante autorizado del ‘DEPARTAMENTO DE
BIOQUIMICA Y BIOLOGIA MOLECULAR’ de la Facultad de Farmacia, en el
Campus Complutense de Madrid, para que con-S igar y fecha, manifieste su




