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ACTA DE INSPECCION

CLINICA VETERINARIA CALDERON

RXPM 1734

Veterinaria
18/09/2008
18/07/2019

jefe del Servicio de Seguridad Nuclear del Govern de
les llles Balears y acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como
inspector en el territorio de la Comunidad Autonoma de les llles Balears,

CERTIFICA: Que se persond el dieciocho de julio de 2019 en la CLINICA VETERINARIA
CALDERON, sita en FELANITX.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalacién de rayos X con fines de
diagndstico médico, ubicada en el emplazamiento referido cuyo cédigo de registro es
RXPM-1734, a nombre de inscrita en el
Registro el 18 de setiembre de 2008.

La Inspeccion fue recibida M2 Purificaciéon Calderén Roldan, veterinaria vy titular de la
jinstalacién, quien fue informada de la finalidad de la misma y manifesté aceptarla en

cuanto se relaciona con la seguridad nuclear y la proteccion radioldgica.
i

¢
‘Los representantes del titular fueron advertidos previamente al inicio de la inspeccion

que el acta que se levante de este acto, asi como los comentarios recogidos en la
tramitaciéon de la misma, tendran la consideracién de documentos publicos y podran
ser publicados de oficio, o0 a instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se
‘notlflca a los efectos de que el titular exprese qué informacién o documentacion,
aportada durante la inspeccidn, podria no ser publicable por su caracter confidencial
o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspeccion, asi como de la informacién
requerida y suministrada, resuita:
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UNO. DEPENDENCIAS Y EQUIPOS

— El centro sanitario esta ubicado en y dispone de
una sala de radiologia que alberga el equipos que se relaciona a continuacion,
no inscrito en el Registro de instalaciones de rayos X de diagnéstico médico:

veterinario

— La instalacién esta correctamente sefializada. Disponen de prendas plomadas
de proteccion.

DOS. PERSONAL DE LA INSTALACION

-~ , veterinaria y titular de la instalacion, esta
acreditada para dirigir instalaciones de rayos X y opera el equipo de rayos X.

o - estd sometida a vigilancia dosimétrica
personal. Esta disponible el informe mensual de mayo de 2019 sin valores
significativos.

TRES. GENERAL, DOCUMENTACION

—  No esta disponible un Certificado de conformidad de la instalacién emitido por
una UTPR acreditada.

- Consta la realizacién del control de calidad de equipos y la vigilancia de los
niveles de radiacion en los puestos de trabajo y en las dreas colindantes el mes
de febrero del afio 2018.
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CUATRO. DESVIACIONES
— El equipo de rayos X presente en la instalacion no esta inscrito en el Registro.

— No esta disponible un Certificado de conformidad de la instalaciéon emitido por
una UTPR acreditada.

- No consta la realizacion del control de calidad de equipos y la vigilancia de los
niveles de radiaciéon en los puestos de trabajo y en las areas colindantes
durante el ultimo afio.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que sefiala
la Ley 15/1980 de creacion del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre
energia nuclear; el Real Decreto 1836/1999 por el que se aprueba el Reglamento
sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real Decreto 1085/2009 por el que
se aprueba el Reglamento sobre instalacidn y utilizacion de aparatos de rayos X con
fines de diagndstico médico; y el Real Decreto 783/2001 por el que se aprueba el
Reglamento sobre proteccidn sanitaria contra las radiaciones ionizantes, se levanta
y suscribe la presente acta por triplicado, en Palma en la sede de la Direcciéon
General de Politica Industrial el 31 de julio de 2019.

TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45.1 del RD 1836/1999,
se invita a para que con su firma, lugar y fecha,
manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.
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En relaciéon con el TRAMITE del acta de inspeccion CSN-CAIB/AIN/02/RXPM-1734/2019,
correspondiente a la inspeccion realizada en Felanitx, el 18/07/2019, el inspector que la
suscribe declara,

1. Enrelacion con las desviaciones:

— El equipo de rayos X presente en la instalacidén no esta inscrito en el Registro.

—~ No esta disponible un Certificado de conformidad de la instalacion emitido por una
UTPR acreditada.

- No consta la realizacion del control de calidad de equipos y la vigilancia de los niveles
de radiacién en los puestos de trabajo y en las areas colindantes durante el ultimo
ano.

El titular manifiesta no manifiesta su conformidad, ni presenta documentacion alguna, ni
expresa compromiso de subsanar las desviaciones, por lo que procede remitir
APERCIBIMIENTO. —
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