
Trámite Normal   

INSTALACIONES RADIACTIVAS 

Nº INFORME SOLICITANTE O TITULAR DESCRIPCIÓN CONDICIONES 
ESPECIALES  

OBSERVACIONES 

17 AUTORIZACIÓN DE 
MODIFICACIÓN 

Nombre: Hospital Clínico Universitario 
de Valencia del Servicio Valenciano de 
Salud 

Localidad: VALENCIA 

IRA-0750 

Referencia informe técnico: 
CSN/IEV/MO-4/IRA-0750/15 

Fecha Solicitud: 18/12/2014 

Autorización de puesta en marcha: 

- Un acelerador lineal de electrones 
multiláminas, de la firma VARIAN, modelo 
TRILOGY capaz de emitir rayos x y 
electrones.  

 La especificación 12ª 
requiere   la 
comunicación al CSN 
cuando la instalación 
esté en disposición de 
iniciar su funcionamiento 
para que pueda 
realizarse inspección 
previa a la Notificación 
de Puesta en Marcha 

El acelerador lleva asociados un 
equipo TAC, modelo VARIAN  G242, 
así como un sistema de rayos x para 
radioterapia guiada por imagen (IGRT) 
EXACTRAC 6 D 


