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ASUNTO: Referencia CSN-GN/ AIN/04/IRA/3314/19. 

TRÁMITE. En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 45.1 del RO 1836/1999, se invita a 
un representante autorizado de GESTAMP NAVARRA, S.A., para que con su firma, lugar 
y fecha, manifieste su conformidad o sus reparos al contenido del Acta. 

 en calidad de Gerente de 
GEST AMP NA V ARRA. S.A., manifiesta su conformidad al Acta de Inspección de la visita 
realizada el 07.05.19. 

En respuesta a la desviación incluida en la misma, queremos hacer constar lo siguiente: 

1 .- Con fecha 23.10.18 se midieron en la cabina unos prototipos pertenecientes a una 
de las empresas del grupo,  Nos encontramos en aquel preciso 
momento con que dichos prototipos interferían con el eje de subida y bajada de la 
cabina de protección y no permitían bajar la misma del todo por un 1 cm. aprox., por lo 
que, dado que las circunstancias nos lo permiten y teniendo en cuenta que la intensidad 
de emisión de nuestro aparato de rayos X es muy pequeña, se optó, a modo de 
garantizar la seguridad de operador y público visitante, por desbloquear una de las 
seguridades y realizar mediciones sobre dichos prototipos con la cabina de seguridad 
prácticamente cerrada y con operador y público fuera del taller de medición 
(compuesto por paneles acristalados, con lo que el proceso de medición es visible en 
todo momento desde el exterior del taller). 

2.- Aquel hecho fue una circunstancia puntual y especial, pues de normal en interno se 
trabaja con muestras pequeñas adecuadas a la cabina de protección. Teniendo en 
cuenta la vital importancia de las seguridades, a futuro se evitarán dichas circunstancias 
previendo de antemano que las muestras no habituales a medir quepan por completo 
en la cabina (solicitando previamente dimensiones de las mismas para asegurarnos de 
que son compatibles con la cabina y/o cortando dichas muestras si fuese necesario). 

En Orkoien, a 20 de mayo de 20 19 
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