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ACTA DE INSPECCION

{Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se persond el dia veinticuatro de noviembre de dos mil once
en la instalacion radiactiva de "Tecnologias de Imagen Madrilefias, S.A.”, sita
en el Centro de Diagnéstico Funcional c/ n Madrid.

Que la visita tuvo por objeto efectuar una mspecmon de control a dicha
instalacion radiactiva, ubicada en el emplazamiento referido, destinada a

medicina nuclear cuya ultima Autorizacién (MO-01) fue concedida por Ia
Direccidon General de Industria, Energia y Minas de la Comunidad de Madrid
con fecha 4 de diciembre de 2003 (NOTF 08.03.04).

Que la Inspeccion fue reCIblda por el Dr. D. [ Conscjero
B ' ado, D. : - & Gerente de la lnstaIaCIonyD ]
| = *Supemsor en representamon del titular, quienes aceptaron la
z lidad de la inspeccién en cuanto se relaciona con la Seguridad y la
teccion Radioldgica.

Que los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos
previamente al inicio de la inspeccién, que el acta que se levante de este acto
asi como los comentarios recogidos en la tramitacién de la misma, tendran la
consideracion de documentos publicos y podran ser publicados de oficio, o a
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos
de que el titular exprese qué informaciéon o documentacion aportada durante
la inspeccion podria no ser publicable por su caracter confidencial o
restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspeccién, asi como de la
informacién requerida y suministrada, resulta que:

- Disponen de una licencia de supervisor (D.
de operador en vigor (D.
inyectar a los pacientes).

. yuna
qmen se encarga de

{ - Se mantiene la clasificacién radiolégica de los trabajadores expuestos
: de la instalacion en la “categoria A’. Se consideran como tales
actualmente a los tres trabajadores con licencia.
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El titular dispone de documentacion justificativa de la distribucion a D.
de los documentos Reglamento de
Funcionamiento y Plan de Emergencia y de formacién bienal.

Las ultlmas lecturas dosimétricas disponibles, emitidas por—

, correspondian al mes de septiembre de 2011 para los
dos usuarios y no presentaban valores significativos.

La instalacion dispone de acceso controlado y se encuentra sefalizada
frente a riesgo a radiaciones ionizantes.

La cédmara_caliente dispone de un recinto blindado con campana
extractora ”/s 4445 y de zonas para trabajar con el
aterial radiactivo. En el exterior de la campana extractora se indican
fechas de su mantenimiento (25/02/10).

dia de la inspeccion no se estaban administrando radiofarmacos. La
talacion funciona en horario de tarde y durante la misma se

m'onod03|s de la entidac

Los pedidos de monodosis diarias llegan a la instalacién por la tarde en
contenedores blindados para ser administradas a los pacientes.

La documentacion sobre las solicitudes y el material recepcionado se
encuentra archivado en la instalacion. De cada solicitud, por tipo de
radiofdrmaco existe una hoja de pedido y de cada recepcién existe un
“albaran de entrega” y un “listado de dosis” en los que se incluye fecha y
hora de entrega, n® de pedido, n® de unidades de material radiactivo asi
como la identificacion del contenedor, cliente y de cada monodosis su
actividad, fecha y hora prevista de administracion.

El titular manifiesta que actualmente se solicitan radiofarmacos
tecneciados y ocasionalmente radiofarmacos marcados con Galio-67.

Han adquirido una fuente de Cs-137 de 5,86 MBq a fecha 20/06/11
suministrada por [ con referencia CS137EGAF45 para
calibracion del activimetro. No estaba disponible el certificado de
actividad y hermeticidad de la fuente.

La instalacion dispone de una gammacamara marca —y el
titular manifiesta que su control de calidad lo realiza la entidad s v
gue se utilizan durante el mismo fantomas con tecnecio.
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- Se manifiesta que solo se producen residuos radiactivos soélidos. La
instalacion dispone de medios para la recogida y gestion de los mismos.

- En la “camara caliente” se encontraba un contenedor de [l
vacio, en el que se habian recibido monodosis, y cuatro contenedores
amarillos para los elementos punzantes y cortantes.

- Se manifiesta que la gestion de los residuos radiactivos (monodosis no

utilizadas y residuos punzantes de Ga-67), se realiza a través del
suministrador de material radiactivo " segun lo indicado en

el contrato, que incluye un documento de retirada de dicho material.

e disponia de hojas de la ultima retirada de residuos por parte de esta
idad con fecha de 28/09/11.

ar dispone de contrato con la empresa i para el

stro, recogida y eliminacion de residuos higiénicos-sanitarios y

= Se manifiesta que entre los residuos retirados por§ . se
incluyen los que proceden de la instalacién radiactiva '
vez realizada su gestién y desclasificacion.

- Durante la inspeccién se midieron valores inferiores a 0,5 pSv/h en las
diversas dependencias.

- La instalacién dispone de detectores de radiacién y contaminacién para
la vigilancia radiolégica ambiental:

: n° serie 240, con sonda externa,
instalado en la pared de la dependencia “camara caliente”. Calibrado en
fecha 07/11/11.

| n/s 2413

calibrandose en el

- Estaba disponible el programa de calibracién y verificacion de monitores.
Van a modificarlo para incluir una descripcion del proceso de
verificacién.

- La vigilancia radiolégica se realiza semanalmente en la camara caliente
y quincenalmente en las zonas de trabajo. No existen registros sobre
esta vigilancia.
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- El titular manifestd que se tratan diariamente entre cinco y siete
pacientes y que se les comunica verbalmente las precauciones a tener
en cuenta cuando salen de la instalacion.

- La instalacion dispone de un Diario de Operacion sellado por el CSN y
registrado con el n® 127.03, cumplimentado y firmado en cada anotacion
por D.

- El titular ha remitido al CSN el informe anual 2010.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos
que sefala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creacion del
Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear; el
RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el
Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001,
por el que se aprueba el Reglamento sobre Proteccién Sanitaria contra las
Radiaciones lonizantes y la referida autorizacion, se levanta y suscribe la
presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de
Seguridad Nuclear a veinticinco de noviembre de dos mil once.

TRAMITE iento de lo dispuesto en el articulo 45.1 del RD
1836/1999;" a.un representante autorizado para que con su firma,
lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.
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