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ACTA DE INSPECCION

, inspector acreditado del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIIfICA: Que se pgrsoné el dia 6 de junio de 2024 en las instalaciones del EDIFICIO
CIENTIFICO TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE QVIEDO, sitas en la calle
, de Mieres.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalacion radiactiva, ubicada en el
emplazamiento referido, destinada a investigacion, cuya autorizacion vigente (PM) fue
concedida por la Consejeria de Industria y Empleo del Principado de Asturias, con fecha 2
de noviembre de 2010.

La Inspeccion fue recibida por y

Supervisora y Operadora de la instalacion, respectivamente, en representacion
del titular, quienes aceptaron la finalidad de la inspeccion en cuanto se relaciona con la
seguridad y proteccion radiolégica.

Los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos previamente al inicio de la
inspeccion que el acta que se levante de este acto, asi como los comentarios recogidos en
la tramitacion de la misma, tendran la consideracion de documentos publicos y podran ser
publicados de oficio, 0 a instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica
a los efectos de que el titular exprese qué informacion o documentacion, aportada durante
la inspeccion, podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspeccion, asi como de la informacién requerida
y suministrada, resulta:

La instalacion se encuentra ubicada en la planta segunda del Edificio Cientifico

Tecnolégico . En la planta segunda, en un local senalizado y
provisto de acceso controlado y medios para la extincidon de incendios, se encontraba
instalada una fuente ,de  MBqde actividad en origen (nidmero de serie

en el equipo correspondiente. En la planta segunda, en el interior de un armario
senalizado y provisto de acceso controlado, se encontraba almacenado un equipo
analizador (nimero de serie que anteriormente
se almacenaba en la planta tercera.

Disponen de un equipo para la deteccion y medida de la radiacién marca modelo
nimero calibrado por el fabricante.

Fue exhibida la siguiente documentacion: Diarios de operacion de la instalacion

(3050/101 y 3050/102); registros dosimétricos correspondientes al mes de mayo de

2024 de un usuario realizados por , No presentando

valores significativos; una licencia de Supervisor y otra de Operador en vigor; certificados

de aptitud para el trabajo con radiaciones ionizantes realizados por el Servicio Médico
en 2023.

Consta la presentacion del informe correspondiente a 2023.
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Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que senala la Ley
15/1980, de 22 de abril, de creacion del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964,
de 29 de abril, sobre energia nuclear; el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el Real
Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre
proteccion de la salud contra los riesgos derivados de la exposicion a las radiaciones
ionizantes y la referida autorizacién, se levanta y suscribe la presente acta, en Oviedo.
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TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45.1 del Real Decreto
1836/1999, se invita a un representante autorizado de EDIFICIO CIENTIFICO
TECNOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO, para que con su firma, lugar y fecha,
manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.
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