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CONSEJO DE
s N SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCION

D. [ funcionaria de la Generalitat de Catalunya e
inspectora acreditada por el Consejo de Seguridad Nuclear

CERTIFICA: Que se ha personado el dia 6 de agosto de 2009, en ACCIONVET
2000 SL, con N.I.F. h sita en la , bajos
y primero en Vilassar de Mar (Barcelona).

Que la visita tuvo por objeto realizar la Inspeccion de una instalacion de
radiodiagnoéstico veterinaria inscrita en fecha 31.07.2001 en el registro de
instalaciones de rayos X con finalidad de diagnéstico médico (segun el Real
Decreto 1891/1991 de 30 de diciembre) de la Direccié General d’Energia i Mines
del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

/| Que la inspeccion fue recibida por la Dra._ veterinaria,

/ quien manifesté conocer y aceptar la finalidad de la Inspeccioén, en cuanto se
relaciona con la proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes.

Que la representante del titular de la instalacion fue advertida previamente al
inicio de la inspeccién de que el acta que se levante de este acto, asi como los
comentarios recogidos en la tramitacién de la misma, tendran la consideracién
de documentos publicos y podran ser publicados de oficio o a instancia de
cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de que el
titular exprese qué informacién o documentacion aportada durante la
inspeccién podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones realizadas por la Inspeccion, asi como de la
informacion requerida y suministrada por el personal técnico resulta que:

- La instalacion se encontraba ubicada en la planta primera en el emplazamiento
referido.

- No se observan discrepancias significativas con los datos registrales reflejados
en la inscripcién en el registro de instalaciones de rayos X.

- - La instalacién estaba formada por un equipo fijo de rayos-X, instalado en la
dependencia denominada “Sala de rayos X”.













