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DILIGENCIA AL ACTA 

En relación con los comentarios formulados en el TRÁMITE del acta de inspección de referencia 

CSN/AIN/18/IRA-2448/2021, correspondiente a la inspección realizada en la instalación de 

CADPET, de Sevilla, el día dos de diciembre de dos mil veintiuno, el inspector que la suscribe 

declara lo siguiente:   

! DESVIACIÓN sobre falta de aptitud médica en trabajadores expuestos. – Se acepta la 

información aportada, quedando subsanada la desviación.    

! DESVIACIONES sobre falta de licencias actualizadas. - Se acepta el comentario realizado en 

cuanto compromiso del titular. Quedan subsanadas las desviaciones. 

! DESVIACIÓN sobre medidor de actividad averiado. - Se acepta el comentario realizado por 

el titular, al tratarse de un medidor redundante, quedando subsanada la desviación. 

! DESVIACIÓN sobre falta de calibración de monitores. - Se acepta el comentario en cuanto 

compromiso del titular. Queda subsanada la desviación. 

En el Consejo de Seguridad Nuclear,   

Firmado digitalmente por: 

Fecha: 2022.02.18 14:11:39 +

01'00'


