














Página  1  de 1

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid 
Tel.: 91 346 01 00 
Fax: 91 346 05 88 
www.csn.es 

D I L I G E N C I A  

En relación con los comentarios formulados en el TRÁMITE del acta de inspección 

referencia CSN/AIN/05/IRA-3410/2021, correspondiente a la inspección realizada en la 

CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA EN MADRID, el día dos de diciembre de dos mil 

veintiuno, los Inspectores que la suscriben declaran lo siguiente: 

! Se acepta el compromiso adoptado sobre el uso de las , así como la 
documentación aportada sobre la verificación de los detectores de radiación 
gamma y de contaminación. 

En Madrid,  

  Fdo.:  

Firmado por 

 el día
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