








 
 
 

Alegaciones al acta de inspección CSN/AIN/13/IRA-2740/2021 
 
 

Con relación a las desviaciones encontradas en la inspección realizada a la instalación 
IRA-2740 manifestamos la siguiente alegación: 
- Los detectores de marca  

 ya cuentan con presupuesto aprobado 
para su calibración este año. Asimismo están incluidos en el programa  de verificación 
interno del Servicio de Protección Radiológica que permite comprobar la estabilidad en 
su respuesta. 
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DILIGENCIA 

En relación con el TRÁMITE del acta de inspección de referencia CSN/AIN-13/IRA-

2740/2021, correspondiente a la inspección realizada en la instalación radiactiva 

de Braquiterapia oftálmica del HOSPITAL VIRGEN DE LA MACARENA DE SEVILLA el 

día cuatro de mayo de 2021, durante la que se ha detectado una desviación, el 

inspector que la suscribe declara que el titular se compromete a calibrar los 

detectores de radiación. 

Fdo.:  
INSPECTORA 

Firmado por 
 el día

16/06/2021 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios


