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ACTA DE INSPECCION

D2 » funcionarias del Consejo
de Seguridad Nuclear, acreditadas como inspectoras,

CERTIFICAN: Que se han personado los dias 20, 21 y 22 de mayo de 2019, en la instalacion
nuclear de almacenamiento de residuos radiactivos solidos de Sierra Albarrana “El Cabril”,
en el término municipal de Hornachuelos provincia de Cérdoba, cuyo titular y explotador
responsable es la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos SA (Enresa), con Autorizacién
de Explotacion concedida por Orden Ministerial de fecha 5 de octubre de 2001, con limites
y condiciones de funcionamiento modificados por Resolucién de la Direccion General de
Politica Energética y Minas de 21 de julio de 2008.

La inspeccion tenia por objeto la realizacion de comprobaciones sobre la ejecucién del
Programa de Vigilancia Radiolégica Ambiental (PVRA) de la instalacién de El Cabril, segun
lo establecido en el Procedimiento Técnico de Inspeccion del CSN PT.1V.101, revisién 0, con
el alcance que se detalla en la agenda de inspeccién enviada previamente al titular y que
se adjunta en el Anexo 1 de la presente Acta.

La inspeccion fue recibida por parte de Enresa por D.

Subdirector de la instalacién, D. , responsable del Area de Proteccién
Radiologica, D. , encargado del Servicio de Medio Ambiente, D.

operario de vigilancia ambiental, Dia.

Navarro, técnico experto de Proteccion Radioldgica de la Unidad Técnica de Proteccién
Radiolégica (UTPR) y Diia. técnico experto de Proteccién
Radiolégica de en calidad de responsable de los informes de Enresa del PVRA del
Cabril, quienes manifestaron conocer y aceptar la finalidad de la inspeccién y con la que
colaboraron proporcionando los medios necesarios para su realizacién. Durante la
inspeccion se incorpord a tiempo parcial D. responsable del area
de Garantia de Calidad de la instalacién.

Los representantes de Enresa fueron advertidos al inicio de la inspeccidon de que el Acta
que se levante, asi como los comentarios recogidos en la tramitacién de la misma, tendran
la consideracién de documentos publicos y podran ser publicados de oficio o a instancia de
cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notificéd a los efectos de que el titular exprese
qué informacion o documentacién aportada durante la inspeccidn podria no ser publicable
por su caracter confidencial o restringido.

De la informacién suministrada por el personal técnico de la instalaciéon a requerimiento
de la inspeccion, asi como de las comprobaciones efectuadas tanto visuales como
documentales se desprende:
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FASE DE CAMPO

En relacion con las estaciones de muestreo de particulas de polvo, tritio y C-14 en aire:

De acuerdo a la agenda de inspeccién prevista se visitd y asistio al cambio de filtros de
particulas de polvo, trampas de gel de silice y frascos borboteadores en las estaciones
del PVRA: 1, 12, 19, 20, 38,45y 65.

En el momento de la inspeccidn todos los equipos de muestreo de particulas, H-3 y C-
14 se encontraban en funcionamiento.

La colocacion y la estructura de las casetas en las que se sitUan los equipos de
muestreo no varia respecto a lo observado en la inspeccion al PVRA realizada en 2007
(Ref.: CSN/AIN/CABRIL/07/93).

Los puntos 1 y 20 correspondian a estaciones con control de calidad por lo que en
estos puntos se disponia de dos casetas iguales, una para las muestras del PVRA y otra
para las muestras correspondientes al programa de control de calidad.

Las bombas de aspiracion para el muestreo de particulas y de tritio disponian de
etiquetas adhesivas de color verde en las que figuraba el c6digo o nimero de serie del
equipo, su fecha de calibracion/verificacion y la fecha de la siguiente (prevista para un
afio después), estando todas ellas dentro del periodo de validez.

En las siete estaciones citadas, la inspeccion presencié el proceso de cambio de los
filtros de particulas, trampas de gel de silice y frascos borboteadores, y la
cumplimentacién de las fichas de campo de toma de muestras.

Antes de parar los equipos el responsable del muestreo llevé a cabo la revision
periodica de los mismos, rellenando los formatos previstos en el procedimiento A32-
PC-CB-0120 (revisién 2} para cada uno de los tipos de muestra {particulas, tritio y
carbono), de los que entregaron copia a la inspeccidn, siendo el resultado de todas las
comprobaciones correcto, no anotandose ninguna observacion.

Una vez parado el equipo el responsable del muestreo anotd las lecturas del
totalizador de volumen y contador horario, abrid el soporte del colector y retird el
filtro con pinzas depositandolo en su recipiente de envio al laboratorio, tambien retird
tas trampas de silice taponandolas para evitar la entrada de humedad en ellas, tal y
como se indica en el procedimiento de toma de muestras A32-PC-CB-0352 (revisién 2).
Se entregd copia a la inspeccion de las hojas de registro de toma de muestras de aire
correspondientes a las siete estaciones visitadas durante la inspeccion. Dichas hojas de
registro incluyen las muestras de particulas, tritio y C-14 y corresponden al formato
previsto en el procedimiento A32-PC-CB-0352, habiéndose rellenadoe de acuerdo con lo
establecido en éste y no anotandose ninguna observacion a excepcion del envio del
filtro blanco en el caso de los registros de filtros de particulas. Los datos anotados se
corresponden con lo observado durante la inspeccion.

En la documentacion entregada se comprueba que a partir de las lecturas de los
totalizadores de volumen vy contadores horarios se obtiene un caudal de
funcionamiento de los muestreadores de particulas para las siete estaciones (1, 12, 19,
20, 38, 45 y 65) muy préoximo al valor de Ipm, coincidiendo aproximadamente con
los valores que figuran como lecturas inicial y final del caudalimetro en todas ellas. Este
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mismo calculo para los muestreadores de tritio da un resultado préximo a Ipm en
las estaciones 1, 12, 19, 20, 38, 45 y 65.

Adicionalmente, en algunas de estas estaciones fijas se pudo comprobar la presencia y
estado de los dosimetros de termoluminiscencia situados en dichas estaciones o en su
entorno, en concreto los TLD: 17, 19, 20, 38, 45 y 110. En todos los casos los
dosimetros se encontraban situados sobre estaquilias de madera con un pequefio
tejadillo colocados aproximadamente a 1 metro del suelo, excepto en las estaciones 38
y 45 donde los dosimetros se encontraban en el exterior de las casetas de toma de
muestras de aire, todo ello de acuerdo a lo que figura en las fichas de las estaciones de
muestreo del documento (Revisidn 0). En las estaciones 20, 38 y 45 se
comprobé que también se encontraban los dosimetros correspondientes al programa
de control de calidad, tal y como estaba previsto segun calendario.

En relacién con las muestras de agua superficial:

De acuerdo a la agenda de inspeccion prevista se asisti¢ a la recogida de una muestra
de agua superficial en la estacion 37.

El equipo y material para la recogida de muestras de agua superficial en cada punto
incluyd embudo, jarra, dugquesa de boca ancha con cuerda de varios metros, un
recipiente de vidrio de 125 ml y dos recipientes de plastico de 5 | de capacidad de boca
estrecha y tapon a presién de cierre hermético.

Todos los recipientes fueron identificados en campo con rotulador indeleble con el
numero de estacién de muestreo.

En el proceso de recogida de la muestra se procedié al enjuague del material con agua
del propio punto, tal y como se indica en el procedimiento de toma de muestras A32-
PC-CB-0352 (revision 2).

Se entregd copia a la inspeccion de las hojas de registro de toma de la muestra de agua
superficial gue fueron cumplimentadas en presencia de la inspeccidn, correspondiendo
al formato previsto en el procedimiento A32-PC-CB-0352 (revision 2), y habiéndose
rellenado de acuerdec con lo establecido en éste y segun lo observado durante la
inspeccién, anotdndose como Unica observacién gue cada envase de 5 litros estd
acidulado con  ml de acido nitrico.

En relacion con las muestras de sedimentos de fondo:

De acuerdo a la agenda de inspeccidn prevista se asistio a la recogida de una muestra
de sedimentos de fondo en la estacién 37.

El equipo y material para la recogida de muestras de sedimentos incluyd, entre otros,
cubos de plastico, garrafa de plastico de boca ancha identificada con el cédigo de
muestra y estacion , balanza tipo dinamdmetro y pala pequefia tipo “recogedor”.

La recogida de sedimentos se realizé desde la orilla, estando el nivel de agua del
pantano muy bajo por lo que la inspeccion puso de manifiesto que la zona en que se
recogid la muestra habria estado sumergida en épocas menos secas.
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Se recogieron inicialmente cuatro submuestras a distancias aproximadas de 1 metro
que se introdujeron en cuatro cubos; después de homogeneizar cada submuestra se
fueron tomando porciones similares de cada una y se rellené la garrafa de plastico de
boca ancha hasta obtener un peso medido en !a balanza de 5,9 kg, que corresponde a
un peso de muestra de 5,7 kg.

En el proceso de recogida de la muestra, se introdujo el instrumento de extraccion en
los sedimentos procurando recoger una capa de sedimentos no superior a 5 cm de
profundidad vy, al finalizar, se comprobdé que el recipiente queddé cerrado
herméticamente, tal y como se indica en el procedimiento de toma de muestras .

(revision 2).

Se entregd copia a la inspeccion de las hojas de registro de toma de la muestra de
sedimentos de fondo que fueron cumplimentadas en presencia de la inspeccion,
correspondiendo al formato previsto en el procedimiento (revision 2),

" y habiéndose rellenado de acuerdo con lo establecido en éste y segun lo observado

durante la inspeccion, no anotandose ninguna observacion.

En relacion con las muestras de suelo:

De acuerdo a la agenda de inspeccion prevista se asistio a la recogida de una muestra
de suelo en la estacién 37, punto que correspondia ademas a la toma de una muestra
de control de calidad.

En el punto se pudo localizar la cicatriz de recogida del ultimo o anteriores muestreos.
Se tomaren inicialmente 5 subumuestras mediante el instrumento de extraccién
{ptantilla de 20x20cm y 5¢cm de profundidad), hincandolo en los cuatro vértices y en el
centro de un cuadrado aproximado de 2x2 m marcado en el terreno previamente, de
acuerdo con el procedimiento y con la norma UNE . Estas
fueron completadas con una sexta submuestra tomada en el punto medio de uno de
los lados del cuadrado marcado. Después de mezclar y homogeneizar las 6
submuestras recogidas se procedio a dividirla mediante cuarteo, desechando una parte
y obteniendo 2 muestras duplicadas, una para los analisis del PVYRA y otra para el
programa de control de calidad, que fueron introducidas en 2 garrafas, procediendo a
su pesado y etiquetado.

En el proceso de recogida de la muestra, se retiraron las piedras grandes y al finalizar
se comprobd que el recipiente quedd cerrado herméticamente, tal y como se indica en
el procedimiento de toma de muestras. - . Z __ .7 (revision 2).

Se entregd copia a la inspeccion de las hojas de registro de toma de las muestras de
suelo que fueron cumplimentadas en presencia de la inspeccién, correspondiendo al
formato previsto en el procedimiento (revision 2), y habiéndose
rellenado de acuerdo con lo establecido en éste y segun lo observado durante la
inspeccion, anotandose como Unica observacion gque se tomaron 6 submuestras de
20x20cm.



GCSN

CSN/AIN/CABRIL/19/227
Pagina 5 de 12

En relacion con las muestras de vegetacion:

De acuerdo a la agenda de inspeccidn prevista se asistio a la recogida de una muestra
de vegetacion en la estacion 37, punto que correspondia ademas a la toma de una
muestra de control de calidad.

En el proceso de recogida de la muestra, se recogid la flora representativa del punto de
muestreo mediante el uso de tijeras y se fue repartiendo muestra de cada espécimen
recogido en dos bolsas de plastico, una para el PVRA y otra para control de calidad, tal
y como se indica en el procedimiento de toma de muestras {revision
2}

Se recogid una cantidad superior a 5 kg de vegetacion tanto para la muestra del PVRA
como para el programa de control de calidad, en concreto, 5,4 kg y 5,75 kg
respectivamente.

Se entregd copia a la inspeccion de las hojas de registro de toma de las muestras de
vegetacion que fueron cumplimentadas en presencia de la inspeccion,
correspondiendo al formato previsto en el procedimiento (revisioén 2),
y habiéndose rellenado de acuerdo con lo establecido en éste y segin o observado
durante la inspeccién, no anotandose ninguna observacion.

Para verificar el proceso de almacenamiento, preparacién y control de las muestras se
seleccionaron las propias muestras recogidas durante la inspeccion para lo que se visito el
“Almacén de muestras”, en dependencias de la instalacién, donde se almacenaban los
materiales necesarios para la recogida y conservacién de las muestras, hasta su envio a los
laboratorios correspondientes y un congelador para almacenar las muestras perecederas,
comprobando que:

En el almacén de muestras, que se sitia en una de las viviendas del antiguo poblado de
la instalacién, la inspeccidn asistié al proceso de preparacién y almacenamiento de la
muestra de agua superficial, para el posterior envio al laboratoric exterior.
En cada una de las garrafas de 5 litros se realizé la medida del pH del agua contenida,
ahadiéndose con pipeta acido nitrico al 70% vy agitando el contenido de la garrafa,
hasta alcanzar un pH igual o inferior a 4, siendo la cantidad agregada en cada una de
ellas en torno a 1 ml. En el exterior de cada garrafa se colocd una etiqueta adhesiva en
la que figuraba impresa toda la informacién sobre referencia de la muestra, punto de
muestreo, fecha y destinatario de la muestra, entre otros.
En el caso de las muestras de agua, se procedio a acidular las muestras en cada envase
de 5 litros. El agua contenida en los envases de vidrio de 125 cc para el analisis de H-3
no fue acidulada.
Las muestras preparadas se introdujeron en nevera para su conservacion hasta su
envio a los laboratorios correspondientes.
Todo el proceso se realizd de acuerdo a lo previsto en el procedimiento

(revision 2).
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FASE DOCUMENTAL

Organizacién y documentacidn

El titular manifestd que desde la inspeccién al PVRA de 2017 (CSN/AIN/CABRIL/17/212) no
se han producido cambios en la organizacion, funciones o responsabilidades relativas al
PVRA.

Procedimientos de muestreo y documentacion vigente para el desarrollo dei PVRA

El titular informo a la inspeccion que la revision vigente del procedimiento

“Toma de muestras del Plan de Vigilancia Radiolégica Ambiental”, era la misma que
la remitida junto con el calendario de 2019, es decir, revision 2, de mayo de 2018. Asi
mismo, informo de que la revision vigente del procedimiento “Revision y
verificacion de equipos muestreadores del PVRA” corresponde también a la remitida con
dicho calendario, es decir, revision 2, de mayo de 2018.

La inspeccion manifestd que, de acuerde a lo solicitado en la carta del Consejo de
Seguridad Nuclear a Enresa de fecha 27/11/1995 (n2 de registro de salida , ¥
también recogido en la Guia de Seguridad del CSN, si hubiera existido durante el afo
alguna revision de los procedimientos de muestreo se enviara una copia de los mismos
junto al envio del calendario de recogida de muestras del PVRA previsto para el afio
siguiente.

Formacion

Sobre la formacion recibida por los encargados de la toma de muestras, los representantes
del titular informaron que los dias 4 y 5 de octubre de 2018 tuvo lugar en Tarragona un
curso titulado “Toma de muestras para la determinacion de radiactividad ambiental”.

De acuerdo al “Plan de Formacion C.A. el Cabril de 2018“, entregado por el titular a la
inspeccion, este curso tuvo una duracidon de 11 horas y fue impartido por la Sociedad
Espafiola de Proteccion Radiolégica (SEPR). El curso comprendio la toma de muestras de
suelo, aerosoles en aire, agua y muestras organicas. Segun pudo comprobar la inspeccion,
a dicho curso asistieron 3 técnicos del PVRA de el Cabril:

Segun informé el titular se prevé programar en el afio 2019 un curso de formacién similar
al celebrado en 2018.

Auditorias internas

Se proporciond copia a la inspeccion del Informe de Auditoria Interna al Servicio de
Proteccion Radioldgica y Medio Ambiente de El Cabril (Clave: "=~ '~ =7 "~ "7} realizada el
5/4/2018 que tenia por objeto “Verificar el cumplimiento del Programa de Garantia de
Calidad en las actividades del Programa de Vigilancia Radiolégica Ambiental
(P.V.R.A)"siendo las actividades a auditar “Toma de muestras; almacenamiento y envio de
muestras a los laboratorios externos. Seguimiento del programa. Definicion del PVRA y del
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Programa de control de calidad para 2017. Control registros GC". En el informe se
establecia que se habian abierto en el Sistema Integral de Mejora (SIM) 8 acciones
derivadas de la auditoria descritas de la siguiente manera:

- Accion de mejora, , para revisar el procedimiento
para incluir requisitos sobre: identificacion de equipos, fichas técnicas de equipos,
programa anual de calibracién y verificacion.

- No conformidad, , al evidenciarse que la periodicidad de envio de
muestras de agua del procedimiento =~ =~ °7 "7~ " 10 se correspondia con la del
programa de vigilancia radiologica ambiental

- Accidn correctiva, "7 ~ para corregir la No Conformidad anterior.

- No conformidad, . al evidenciarse que las actividades de
calibracion de los caludalimetros realizadas por Tecnatom no se encuentran bajo el
alcance del informe de evaluacion de dicho suministrador.

- No conformidad, . al no poderse evidenciar que los registros
derivados de la toma de muestras auditados sean enviados a archivo para su
custodia de forma independiente, sino mediante las cartas remitidas a los
laboratorios.

- Accién correctiva, para corregir la No Conformidad anterior.

- No conformidad, al no poderse evidenciar los registros
correspondientes a las verificaciones anuales de los muestreadores y las revisiones
periodicas correspondientes, y ademas el procedimiento no
recoge los requisitos de archivo de dichos registros.

- Accion correctiva, 7, para corregir la No Conformidad anterior.

Todas las acciones anteriormente citadas se encontraban “cerradas pendientes de
eficacia”, entregando el titular a la inspeccion copia del cierre de todas ellas.

Se entregaron copias de los tres informes de las Inspecciones / Supervisiones de Garantia
de Calidad realizadas en el afio 2018 “in situ” en relacién con las actividades del PVRA. Las
actividades del PVRA inspeccionadas estuvieron relacicnadas con la verificacion de los
registros generados segln el procedimiento ); con las
actividades de revisidon de equipos segun el procedimiento
! v con las actividades de verificacion del caudal de equipos segun el procedimiento
El resultado de estas inspecciones segun figura en
los citados informes fue “Satisfactorio”.

Auditorias externas

El titular informo que las auditorias externas sobre los suministradores que intervienen en
el desarrollo del PVRA son realizadas a través del Grupo ' - '

al cual pertenece Enresa. es el encargado de la toma

de muestras y de los analisis del PVRA. La &

es la encargada de efectuar los analisis del programa de
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control de calidad, de acuerdo con las capacidades analiticas de cada laboratorio,
realizando 1a UPV los analisis de C-14 en muestras de aire, agua y organismos indicadores,
Ni-63 en sedimentos y aguas, . en muestras de agua y H-3 en organismos
indicadores.

Ademas, Enresa considera como suministrador a la empresa al ser
responsable de la calibracion del caudalimetro patrén en base al cual se verifican los
equipos de aire del PVRA, asi como a la empresa al ser responsable del servicio
técnico de apoyo a PR operacional, dosimetria e instrumentacién, y realizando para el
PVRA del Cabril los informes de resultados del PVRA.

El titular proporcioné copia a la inspeccidon del “Listado de Suministradores Activos” de
Enresa actualizado a fecha de 01/04/2019, comprobandose que entre ellos figuraban los
suministradores citados. Se destaca lo siguiente:

En relacion con la documentacion de evaluacion del suministrador UTE MASL & UPV,
Enresa manifesté que tenia previsto realizar anualmente el Informe de Evaluacion de
este suministrador para evitar posibles desfases entre la fecha de validez de las
auditorias que se realizan dentro del proceso de evaluacidén de suministradores por
parte del GES y la fecha de validez del Informe de Evaluacién de suministrador de
Enresa, basado en dichas auditorias.

A peticién de la inspeccion, los representantes de Enresa mostraron el informe de la

auditoria del , de la auditoria realizada a n octubre de 2017, y
el informe de auditoria de calidad de realizada al
Laboratorio de Medidas de Baja Actividad en julio de

2018, comprobando la inspeccion que:

— En el caso del informe realizada a la UPV, las actividades
auditadas eran los “procedimientos, instrucciones técnicas, control de equipos,
cualificaciones de personal y control de calidad de los ensayos no incluidos en
la acreditacion , entre los que se encontraban las determinaciones de

en aguas, incluidas en el PVRA de El Cabril.

— En ninguno de los dos informes de auditoria se identifican desviaciones
relacionadas con el PVRA del Cabril.

La fecha de validez del servicio es hasta el 24/11/2019, de acuerdo al Informe de
Evaluacion del

El titular entregd copia del Informe de Evaluaciéon de Suministrador
basado en la ultima auditoria que habia sido realizada por el GES los dias 18-
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19/10/2016, proporcionando el titular copia del informe de Auditoria

Se pudo comprobar que como consecuencia de la auditoria realizada, segun refleja el
Informe de Auditoria se abrieron 2 desviaciones, ninguna relativa al
PVRA del Cabril.

Para la verificacion de los aspectos técnicos de los ensayos y 1a trazabilidad de tas
muestras se seleccionaron muestras correspondientes a los programas de control de
calidad del PVRA 2016 de dos instalaciones diferentes al Cabril.

Con motivo del fallo de lectura de dosimetros ambientales de en julio de
2018, la inspeccion preguntd como se actuo al respecto. El titular informo que se
procedid de inmediato a la localizacidon de un servicio de dosimetria ambiental
acreditado con la suficiente solvencia técnica como para abordar con cardcter

urgente la lectura de los dosimetros de que se encontraban en espera de
lectura, y con equipos lectores adecuados a la naturaleza de estosdosimetros. Para
ello, se llega a un acuerdo con el laboratorio de que en el plazo de 15 dias, en

los que se formaliza el acuerdo contractual, realiza las lecturas de los dosimetros del
Cabril del 22 trimestre de 2018, pudiéndose salvar con éxito dicho muestreo.
Posteriormente se acuerda con el envio para su lectura de todos los
dosimetros de las instalaciones responsabilidad de Enresa puestos en campo en esos
momentos, correspondientes al muestreo del 3% trimestre de 2018, ademas de la
subcontratacion de manera indefinida de la totalidad del servicio, preparacion y
lectura de dosimetros propios. A partir del 42 trimestre de 2018 todos los muestreos
de dosimetria ambiental, correspondientes a las instalaciones responsabilidad de
Enresa se realizan con dosimetros preparados y leidos por el laboratorio de

Segun informd el titular, todos los resultados recibidos hasta la fecha presentan
coherencia estadistica con los valores historicos leidos por los dosimetros de

en todas las instalaciones.

La fecha de validez del servicio es hasta el 30/09/2019, de acuerdo al Informe de
Evaluacion del

El titular entregd copia del Informe de Evaluacién de Suministrador

rev.1, basado en la ultima auditoria que habia sido realizada por el GES los dias 20-

22/09/2016, proporcionando el titular copia de los dos Informes de Auditoria
empleados para elaborar el informe de evaluacion del

suministrador Se pudo comprobar que como consecuencia

de las auditorias realizadas se abrieron diversas desviaciones, ninguna relativa al

PVRA del Cabril.
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La fecha de validez del servicio es hasta el 06/07/2020, de acuerdo al Informe de
Evaluacién del GES N2 390/1.

El titular entregd copia del Informe de Evaluacién de Suministrador

basado en la dltima auditoria que habia sido realizada por el los dias 15-
16/06/2017, proporcionando el titular copia del Informe de Auditoria

Se pudo comprobar que como consecuencia de la auditoria realizada se abrieron 3
desviaciones, ninguna relativa al PVRA del Cabril.

Sistema Integral de Mejoras (SIM)

La inspeccion solicitd informaciéon sobre el seguimiento de acciones abiertas en el SIM
desde la anterior inspeccion al PVRA realizada en 2017 . El titular
informd que las Unicas acciones generadas son las ocho generadas como consecuencia de
la Auditoria Interna al Servicio de Proteccion Radioldgica de El Cabril y citadas
anteriormente en esta acta: Accion de mejora ; No conformidad

Accion correctiva No conformidad No
conformidad Accién correctiva " No conformidad

y Accion correctiva . Como se ha indicado anteriormente en

la presente acta todas las acciones citadas se encontraban “cerradas pendientes de
eficacia”.

Base de datos Keeper

En relacidén a los resultados remitidos por la instalaciéon para los afios 2017 y 2018, y
almacenados en la base de datos Keeper del CSN, la inspeccidn solicité aclaraciones sobre
algunos resultados:

o Tritio en muestras de aire

La inspeccion sefiald la aparicion de un valor de actividad de tritio en aire, en la
estacién 1 y para el motivo C, veces mayor al maximo histérico. La
inspeccién solicitd consultar al laboratorio de control de calidad para confirmar
dicho resultado, comprometiéndose el titular a realizar dicha consulta.

o indice beta resto en muestras de agua superficial

La inspeccion sefald la aparicion de un valor de indice beta resto en agua
superficial, en la estacion 35 y para el motivo P, veces mayor al maximo
historico. La inspeccion solicité consuttar al laboratorio principal para confirmar
dicho resultado, comprometiéndose el titular a realizar dicha consulta.

e Niohio-95 y Manganeso-54 en muestras de suelo

La inspeccion senalé la aparicion de un valor de actividad de Niobio-95 vy
Manganeso-54 en suelos, ambos radioisotopos artificiales.
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El Niobio-95 se ha detectado en 2018 para el motivo P en las estaciones 1, 12 y
37, con orientacion SE, S y SE respectivamente. Nunca antes se habia detectado
este radioisétopo en el Cabril. La inspeccidon solicitd consultar al laboratorio
principal para confirmar dichos resultados. Ademas, la estacién 37 es un punto
con control de calidad de suelo que no detecté actividad de Niobio-95 en 2018
por lo que la inspeccidn solicitd también consultar al laboratorio de control de
calidad para confirmar dicho resultado, comprometiéndose el titular a realizar
dicha consulta.

El Manganeso-54 se ha detectado en 2018 para el motivo P en la estacion
Unicamente se habia detectado Manganeso-54 en el afio 1993 en la estacion

La inspeccién solicité consultar al laboratorio principal para confirmar dicho
resultado, comprometiéndose el titular a realizar dicha consulta.

Carbono-14 en muestras de plantas terrestres

La inspeccidn sefialé que han aparecido valores de actividad de Carbono-14 en
plantas terrestres en 2016, 2017 y 2018 cuando no se detectaban desde el afio
2002 (en el que se detectd en una estacion), apareciendo en practicamente todas
las estaciones, tanto para el motivo P como para el motivo C.

El titular informé que desde la \Ultima inspeccion realizada en 2017
(CSN/AIN/CABRIL/17/212), donde la inspeccion ya puso de manifiesto la aparicidn
de este radioisétopo en el afio 2016, se ha realizado un seguimiento de los
resultados obtenidos. Tras dicha inspeccidon sé realizé la consulta a los
laboratorios principal y de control de calidad, confirmando los resultados ambos
laboratorios e informando éstos que la metodologia de analisis no ha cambiado a
lo largo del tiempo. Los dos laboratorios coinciden en gue en este tipo de
muestras la homogenizacién es compleja, y el analisis en las diferentes partes que
componen la muestra (hojas, tallo y troncos) también puede afectar al resultado.
Otro factor que puede afectar al resultado del analisis es la humedad de la
muestra, ya que éstas se recogen en bolsas de plastico y la componente en agua
y/0 materia sélida podria ser diferente a la hora de recepcionar la muestra cada
uno de los laboratorios.

Dada la reincidencia de estos resultados en los afios 2017 y 2018, la inspeccién
solicité confirmar los resultados con los laboratorios y mantener el seguimiento
de los mismos, comprometiéndose el titular a realizar dicho seguimiento.
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Que con el fin de que guede constancia de cuanto antecede, y a los efectos que sefiala la
Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear, la Ley 15/1980 de Creacion del Consejo de Seguridad
Nuclear, el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento sobre
Proteccidn Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes en vigor asi como la autorizacién
referida, se levanta y suscribe la presente Acta por duplicado en Madrid y en |a sede del
Consejo de Seguridad Nuclear a 20 de junio de 20189.

TRAMITE.- En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de Enresa

para que con su firma, lugar y fecha manifieste su conformidad o reparos al contenido del
Acta.

TRAMITE Y COMENTARIOS EN HOJA APARTE.



TRAMITE Y COMENTARIOS
ACTA DE INSPECCION CSNJAIN/CABRIL/19/227

Dada la consideracion de documento publico del acta de inspeccion, se desea hacer
constar que tiene caracter confidencial la siguiente informacién yfo documentacion
aportada durante la inspeccion:

- Los datos personales de los representantes de Enresa.

P

Pagina 2, parrafo 4

Donde dice: "Los puntos 1y 20 correspondian a estaciones con control de calidad por
lo que en estos puntos se disponia de dos casetas iguales, una para las muestras de
PVRA y otra para las muestras correspondientes a control de calidad.”, debe decir: "Los
puntos 1y 20 correspondian a estaciones con control de calidad por lo que en estos
puntos se disponia de dos equipos iguales, uno para las muestras de PVRA y otro para
las muestras correspondientes a control de calidad.”

Pagina 10, Base de datos Keeper

ENRESA desea indicar que las aclaraciones solicitadas se remitiran al CSN mas adelante,
cuando se disponga de dicha informacion.

Madrid, 8 de julio de 2019



CSN

Anexo | al Acta CSN/AIN/CABRIL/19/227
Paginaldel

AGENDA DE INSPECCION

Instalacion: Instalacion de Residuos Radiactivos Sélidos de Sierra Albarrana “El Cabril”

Fechas: Dias 20 a 22 de mayo de 2019

Inspectoras:

Los elementos del PVRA a inspeccionar seran:

0

Asistir a la recogida de algunas de las muestras previstas o desplazadas a la semana
21 segun el calendaric de muestreo de 2019 presentado por ENRESA,
correspandientes a:

— Particulas de polvo, tritio y carbono-14 en aire en los puntos 1, 12, 19, 20,

38,45y 65.

— Agua superficial en el punto 37.

— Sedimentos de fondo en el punto 37.

— Vegetacion en el punto 37.

— Suelos en el punto 37.
Asistir en el almacén de muestras al proceso de preparacién para su envio a los
laboratorios.

Asi mismo la inspeccion recabard otra informacién sobre el desarrollo del PVRA, en
relacidn a diversos aspectos, entre ellos:

0

0

Informes de resultados anuales del PVRA. Comentarios sobre los resultados
obtenidos y seguimiento de temas pendientes.

Aspectos organizativos y de formacion en relacién con el PVRA y los responsables
de su desarrollo.

Revisiones vigentes de los procedimientos de muestreo y de utilizacion, calibracién
y mantenimiento de los equipos de muestreo.

Inspecciones/auditorias internas a los departamentos que intervienen en la
organizacion del PVRA.

Proceso de registro y control administrativo de muestras que forman parte del
PVRA.

Posibles incidencias relativas al PVRA registradas en el Sistema Integral de Mejora
(SIM).
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DILIGENCIA

En relacién con los comentarios formulados en el TRAMITE del acta de inspeccién de
referencia CSN/AIN/CABRIL/19/227 correspondiente a la inspeccion realizada en la
instalacién nuclear de almacenamiento de residuos radiactivos sélidos de Sierra
Atbarrana “El Cabril”, los dias 20, 21 y 22 de mayo de 2019, las inspectoras gue la
suscriben declaran lo siguiente:

Comentario general
Se acepta el comentario que no modifica el contenido del acta.

Pagina 2, parrafo 4
Se acepta el comentario que modifica el contenido del acta.

Pagina 10, Base de datos Keeper
Se acepta el comentario que no modifica el contenido del acta.

o i

Madrid, a 5 de agosto de 2019
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DILIGENCIA

En relacién con los comentarios formulados en el TRAMITE del acta de inspeccién de
referencia CSN/AIN/CABRIL/19/227 correspondiente a la inspeccidn realizada en la
instalacion nuclear de almacenamiento de residuos radiactivos sélidos de Sierra
Albarrana “El Cabril”, los dias 20, 21 y 22 de mayo de 2019, las inspectoras que la
suscriben declaran lo siguiente:

Comentario general
Se acepta el comentario que no modifica el contenido del acta.

Pagina 2, parrafo 4
Se acepta el comentario que modifica el contenido del acta.

Pagina 10, Base de datos Keeper
Se acepta el comentario que no modifica el contenido del acta.

Madrid. a 5 de agosto de 2019



