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ACTA DE INSPECCION

funcionaria de la Generalitat y acreditada por el
COI’\SG]O de Seguridad Nuclear para actuar como inspectora para el control del
funcionamiento de las instalaciones radiactivas, la inspeccién de control de los
Servicios de Proteccion Radioldgica y de las Empresas de Venta y Asistencia
Técnica de equipos de rayos X con fines médicos, y la inspeccién de transportes de
sustancias nucleares o radiactivas, en la Comunitat Valenciana.

CERTIFICA: Que se ha personado el dia veintiocho de abril de dos mil diez, en las
instalaciones de la UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ de ELCHE, ubicada en
| _2n Elche, Alicante.

Que la visita tuvo por objeto la inspeccién de control de una instalacién
radiactiva destinada a investigacion, ubicada en el emplazamiento referido.

Que la inspeccién fue recibida por D. _ | Supervisor
Responsable de la instalacién, quien acept6 la finalidad de la misma en cuanto se

relaciona con la Seguridad y Proteccién Radioldgica.

Que la instalacién dispone de la preceptiva Autorizacion y Notificacion de
Puesta en Marcha concedidas el Servicio Territorial de Energia con fechas cuatro
de abril de dos mil siete y catorce de marzo de dos mil ocho, respectivamente, y
posterior modificaciéon con fecha doce de junio dos mil ocho concedida por el
Servicio Territorial de Energia.

Que los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos
previamente al inicio de la inspeccion que el acta que se levante de este acto, asi
como los comentarios recogidos en la tramitacién de la misma, tendran la
consideracién de documentos publicos y podran ser publicados de oficio, o a
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de
que el titular exprese qué informacién o documentacién aportada durante la
inspeccion podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.




Op
N‘%\
5 o)
>
o
,‘30
ot

s,

“CONSE,

CSN-GV/AIN/04/IRA-2882/10
CONSEJO DE Hoja2de 7
SEGURIDAD NUCLEAR

De las comprobaciones efectuadas por la inspeccion, asi como de la
informacién suministrada por el personal técnico responsable de la instalacion,

resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS, EQUIPOS Y MATERIAL RADIACTIVO.

- Lainstalacion se encontraba ubicada en la planta baja del edificio [EEEEEEER on
el area de Servicios Técnicos de Investigacion, y constaba de tres dependencias:

1. SALA DE CONTADORES:

- A dicha sala se accedia a través del pasillo de la instalacién por una puerta

que disponia de acceso controlado

- Se encontraba sefializada segun norma UNE 73-302 como Zona Controlada
con riesgo de irradiacién y contaminacion.

2. SALA DE FUENTES.

- Desde la sala de contadores se accedia a la sala de fuentes a través de una
puerta sefalizada conforme norma UNE 73-302 como Zona Controlada con
riesgo de irradiacion y contaminacion.

- En la sala se encontraba ubicado un contador de centelleo de la firma
" lcon fuente de Cs-137. El equipo disponia de

etiqueta identificativa de la fuente en la que se indicaba el isétopo, el n/s
598860 y la actividad nominal de la fuente de 30 uCi (1’1 MBq) referida a 13
de abril de 2000.

- En el interior de esta sala se encontraba una nevera y un congelador para el

almacenamiento del material radiactivo.
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Disponian de una campana de gases de la firma

Hepa, para la manipulacion de liquidos de centelleo y retencién de halégenos.
3. SALA DE RESIDUOS:

- La sala de residuos se comunicaba directamente con la sala de fuentes a
través de una puerta sefializa conforme norma UNE 73-302 como Zona

Controlada con riesgo de irradiacién y contaminacion.

- La sala disponia de estanterias para el aimacenamiento de los residuos y del

material empleado en el laboratorio.

- El suelo, las paredes y las superficies de trabajo de las tres salas se encontraban
recubiertas con pintura epoxi.

- Las superficies de trabajo disponian de papel absorbente y pantalla de proteccion
para la manipulacién de material radiactivo.

NUEVAS DEPENDENCIAS.

- En el primer piso del edificio_se habia acondicionado una nueva sala,

dividida en zona de acceso y zona de trabajo, en la que se manipularia en un
futuro material radiactivo.

- Se informé a la inspeccién que en el acceso a la sala se iban a instalar dos
neveras en las que se iba a sefalizar mediante cinta las baldas destinadas a
almacenamiento de material radiactivo.

- La sala disponia de paredes y suelos acondicionados, superficies de trabajo
facilmente descontaminables recubiertas de papel absorbente y de tres
contenedores para residuos radiactivos cortantes, convencionales y liquidos,
sefializados con el simbolo de radiactivo.
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- Se informé a la inspeccién que el material radiactivo se recibiria en el edifico

que se extraerian las alicuotas necesarias para trabajar y el supervisor
las llevaria al edificioffT T len un contenedor acondicionado.

- La instalacién disponia de un monitor de contaminacion de la firmaf e
.y n/s 19068 con dos sondas, una modelo. n/s 16010, para
la medida de la contaminacion, y otra modelofhara |a medida de la

radiacion B-y-rayos-x.

- Asimismo, se disponia de una fuente plana para la verificacién del equipo de
medida, de *Sr”'Am, de 220Bq (6nCi) y 75Bq (2nCi) de actividades
respectivamente, correspondiente al nimero de serie CH509.

DOS. GESTION DE RESIDUOS.

- En el almacén de residuos se encontraban diversas bolsas etiquetadas con
residuos en las que se indicaba isétopo (**°1), la actividad y la fecha de cierre.

-  En las estanterias del almacén se encontraba un recipiente de cristal sin etiquetar
con residuos liquidos y material de trabajo del laboratorio sefializado con precinto

con el simbolo radiactivo.

- Se inform¢ a la inspeccion que no se habia realizado ninguna retirada de residuos
de la instalacion.

TRES. NIVELES DE RADIACION.

- Los valores de tasa de dosis de radiacién medidos por la inspeccion no superaron

el valor de fondo en las inmediaciones de los recintos de almacenamiento.

CUATRO. PERSONAL DE LA INSTALACION.

- Lainstalacion disponia de una licencia de Supervisor y una licencia de Operador,
ambas en vigor, aplicadas a laboratoric de fuentes no encapsuladas.
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- Se disponian de nueve dosimetros de termoluminiscencia, asignados al personal
profesionalmente expuesto y personal de investigacion sin licencia, procesados

por ( cuyas ultimas lecturas disponibles correspondian

al mes de marzo de 2010 no presentando incidencias en sus resultados.

- Segun manifesté el supervisor, el personal sin licencia de la instalacién trabajaba
con cantidades exentas.

- El personal profesionalmente expuesto tenia categoria A, y los investigadores
tenian categoria B, de acuerdo con el Reglamento de Proteccion Sanitaria contra
las Radiaciones lonizantes.

- Estaban disponibles los certificados médicos expedidos por la

Servicio de Prevencion en enero de 2010 al Supervisor y Operador.

CINCO. GENERAL, DOCUMENTACION.

- Lainstalacion disponia de un Diario de Operaciones debidamente diligenciado por
el Consejo de Seguridad Nuclear, en el que se hacia consta la entrada y salida de
material, datos relevantes del funcionamiento y las posibles incidencias.

- El material radiactivo era suministrado por la firma comercializadoras

- La dltima recepcién de material radiactivo y reflejado en el Diario de Operaciones,
se realiz6 el 31 de marzo de 2010 con una actividad de 666 kBq (18 uCi) de '*I. _

- La peticidn y recepcion del material radiactivo se encontraba centralizada en el
supervisor de la instalacion, segun se informé a la inspeccion.

- El control del material radiactivo se realizaba a través de los Registros de
Alicuotas en los que se reflejaba la Actividad de entrada, la extraida y la restante,
la persona que lo solicitaba, y la fecha.
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Se disponian de registros correspondientes al control de niveles de radiacién en
cinco puntos y de contaminacidn en seis puntos de las dependencias de la
instalacion, seguin procedimiento establecido, los Ultimos realizados el 31 de
marzo de 2010.

Estaba disponible el procedimiento de calibracion y verificacién de los sistemas
de deteccion y medida de la radiacién, con una periodicidad anual para la
verificacion y cuatrienal para la calibracion.

La ditima verificacion del equipo fue realizada en marzo de 2010 segin se

indicaba en los registros correspondientes.

Disponian de registros correspondientes a la gestion del material radiactivo
residual en los que se indicaba el is6topo, la actividad a fecha de cierre y la fecha.

Se habia realizado un curso de proteccion radioldgica al personal usuario de la
instalacion radiactiva con fecha 18 de septiembre de 2009 estando disponible el
temario y los registros de asistencia.

El informe anual de la instalacién correspondiente al afio 2009, habia sido
realizado y registrado con fecha 25 de marzo de 2010 en el Servicio Territorial de
Energia.




- CSN-GV/AIN/04/IRA-2882/10
][ CONSEJO DE Hoja7 de7
ﬁ SEGURIDAD NUCLEAR

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos
que sefiala la ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de Creacién del Consejo de
Seguridad Nuclear, la ley 25/1964 sobre Energia Nuclear, el RD 1836/1999
(modificado por el RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el
Reglamento de Proteccion Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes, y la referida
autorizacion, se levanta y suscribe la presente acta por duplicado en L'Eliana, en el
Centro de Coordinacién de Emergencias de la Generalitat a tres de mayo de dos
mil diez.

Fdo.:

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ de ELCHE, para que con su firma, lugar y
fecha manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

R GENERALIAT VALENCIANA

N CONSELLERIA DE BOVERNACIO
Registre General

sa 12 MAIS 2010 Ly Clee, o 4o de 2 b 2040
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