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ACTA DE INSPECCIÓN

funcionario interino de la Generalitat de Catalunya e inspector

acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que mediante videoconferencia, el día 17 de junio de 2021, se conectó con los

representantes del titular, Bard de España SAU, situada en

, de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), provincia de Barcelona.

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el

emplazamiento referido, destinada a comercialización de material radiactivo, cuya

autorización vigente fue concedida por resolución de la Dirección General de Energía, Minas

y Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat de

Catalunya de fecha 03.06.2021.

La Inspección fue recibida por Regional Manager

, QA & Regulatory Specialist – BARD; ,

Regulatory Affairs Manager, ; y por , asesor externo y

supervisor, quienes aceptaron la finalidad de la inspección en cuanto se relaciona con la

seguridad y protección radiológica.

Se presta autorización para la celebración el 17 de junio de 2021 de las actuaciones

inspectoras del CSN, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 15/1980 de

creación del CSN y Capitulo I del Estatuto del CSN aprobado mediante Real Decreto

1440/2010, que han sido propuestas por la Inspección. Los documentos que se aporten a la

inspección en el curso de la actuación quedaran incorporados al Expediente electrónico, así

como el acta de inspección y trámite de alegaciones y diligencias en donde se documente lo

actuado.

Se declara expresamente que las partes renuncian a la grabación de imágenes y sonido de

las actuaciones, cualquiera que sea la finalidad de la grabación, teniendo en cuenta que el

incumplimiento podrá dar lugar a la aplicación del régimen sancionador de la Ley Orgánica

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos

digitales.

Los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al inicio de la

inspección que el acta que se levante, así como los comentarios recogidos en su tramitación,

tendrán la consideración de documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a

instancia de cualquier persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el

titular exprese qué información o documentación aportada durante la inspección podría no

ser publicable por su carácter confidencial o restringido.
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De las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información requerida y

suministrada, resulta:

- Se adjunta escrito, Anexo I, en la que se solicita realizar la inspección de control por vía

telemática debida a la situación de pandemia mundial de Covid-19, en la que el titular

estableció una política de teletrabajo de sus empleados a fin de mantener la seguridad

de los mismos. Tras el estudio de la solicitud presentada, se acepta la inspección por vía

telemática. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

- La instalación se dedica a comercializar semillas de para braquiterapia, del tipo

-----------------------------------------------------------------------------------------

- El titular tiene establecido un contrato con la (

) por el que ésta se hará cargo del almacenaje temporal de las semillas en sus

instalaciones en caso de ser necesario (semillas no utilizadas, devolución de material, ...).

Hasta la fecha de hoy no se ha almacenado ninguna fuente.--------------------------------------

- El transporte se realiza desde Bélgica a través de la empresa que tiene como

colaboradora en España a la empresa . El transporte se realiza por vía

aérea hasta el territorio español, donde lo distribuye El material

radiactivo se transporta en bultos exceptuados, con número de peligro UN 2910. ----------

- realiza el transporte de las semillas devueltas por los clientes, desde

dichas instalaciones hacia Bélgica. Los clientes preparan los bultos de transporte según

instrucciones dadas por Bard, en los mismos embalajes originales, también como bultos

exceptuados con número de peligro UN 2910.--------------------------------------------------------

- Estaba disponible el listado de los envíos de residuos radiactivos en forma de semillas de

, generados en las instalaciones radiactivas, a en

Olen (Bélgica) para su devolución al fabricante en origen, Bard Inc. en EEUU. Se mostró a

la Inspección el listado y registros de los envíos efectuados durante el último año. ---------

- En caso de incidente durante el transporte de las semillas, la persona de contacto es

de la empresa Disponían de un contrato

con dicha empresa para asegurar sus servicios.-------------------------------------------------------

- Estaba disponible un equipo monitor de radiación de la firma

calibrado por el el 27.10.2015.

Estaba disponible su correspondiente certificado de la calibración. -----------------------------

- Estaba disponible un procedimiento de verificación y calibración del detector de

radiación. Mensualmente se comprueba la operatividad del detector y se realizan

comprobaciones de niveles de dosis; estaban disponibles los registros de estas




