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ACTA DE INSPECCION

Inspector del Consejo de Seguridad
Nuclear.

CERTIFICA: Que se ha personado el dia nueve de octubre de dos mil
ocho, en el CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL DE MORATALAZ,
sito la calle | en Madrid.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalacién radiactiva,
ubicada en el emplazamiento referido, destinada a: Formacion profesional
y docencia en el campo de radiografia industrial, cuya autorizacion de
puesta en marcha fue concedida por el Ministerio de Industria y Energia,
Direccién General de la Energia, en fecha 23 de mayo de 1983, Ref. IR/M-
209/77.

Que la Inspeccion fue recibida por D. | Supervisor
de la instalacion, en representacion del titular, quien aceptd la finalidad de
la inspeccion en cuanto se relaciona con la seguridad y proteccion
radiologica.

A Que los representantes del titular de la instalacién fueron advertidos
i previamente al inicio de la inspeccién que el acta que se levante de este
i acto, asi como los comentarios recogidos en la tramitacion de la misma,
‘ tendran la consideracion de documentos publicos y podran ser publicados
de oficio, o a instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se
notifica a los efectos de que el titular exprese qué informacion o
documentacién aportada durante la inspeccion podria no ser publicable por
\ su caracter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspeccion, asi como de |a
informacion requerida y suministrada, resulta que:

gammagrafos: B ref. 651532; &2 .
6(8)92995 n°.1213 y NI-202 n° 02/20, ambos sin
fuente radi : quipos de rayos X, son revisados
periédicamente, desde el punto de vista de la proteccién radiologica,
por el Supervisor de la instalacion.
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- Los niveles de radiacion medidos, se encontraban dentro de los
limites autorizados.

- Disponen de equipos para la deteccion y medida de la rad|a0|on
s:gwentes I n®.013(calibrado e

- Disponen de una Licencia de Supervisor.

- En los registros dosimétricos mostrados a la inspeccion, referidos a
dos usuarios, al mes de enero de 2008, de no se apreciaron valores
significativos, realizando la vigilancia médica en el Centro Médico de
, en fecha 12.06.2008.

- Segln se manifestd no se dispone de dosimetria personal en la
actualidad, utilizando de dosimetros DLD.

- Disponen de dos Diarios de Operacion, de ref. 309.1(84) bis
309.1.(84).

- Consta se haya dado cumplimiento a la especificacion 15, relativa al
informa anual de la instalacion

DESVIACIONES.
- No disponen en la actualidad dosimetros personales TLD.-----------------

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los
efectos que sefala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/20079 de
creacion del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre
Energia Nuclear, el RD 1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el
que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares vy
Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el Reglamento sobre
Proteccidon Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes y la referida
autorizacioén, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en
Madrid y en la Sede del Consejo de Seguridad Nuclear a d|ez de octubre
de dos mil ocho. :
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TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45.1 del RD
1836/1999, se invita a un representante autorizado de “CENTRO DE
FORMACION PROFESIONAL DE MORTALAZ” para que con su firma,
lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

16 0CT 2008




