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ACTA DE INSPECCION

funcionaria de la Generalitat de Catalunya e inspectora
acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se persono el dia 17 de mayo de 2019 en el Campus del Mar de la
Universitat Pompeu Fabra,

La visita tuvo por objeto inspeccionar una instalacion radiactiva, ubicada en el
emplazamiento referido, destinada a investigacion, cuya autorizacion vigente fue concedida
por resolucion de la Direccion General de Energia y Minas del Departamento de Economia y
Finanzas de la Generalitat de Catalunya de fecha 16.06.2008, y por aceptacion del Consejo
de Seguridad Nuclear de fecha 5.02.2018.

La Inspeccion fue recibida por , supervisor; Ayudante
de Direccion del Campus; y técnica de la Unidad Técnica de Protecciéon
Radioldgica (UTPR) de quienes aceptaron la finalidad de la inspeccion en cuanto

se relaciona con la seguridad y proteccion radiolodgica.

os representantes del titular de la instalacion fueron advertidos previamente al inicio de la
\inspeccion que el acta que se levante, asi como los comentarios recogidos en su tramitacion,
ltendran la consideracion de documentos publicos y podran ser publicados de oficio, o a
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de que el
titular exprese qué informacion o documentacion aportada durante la inspeccion podria no
ser publicable por su carédcter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la Inspeccion, asi como de la informacion requerida y
suministrada, resulta:

- La instalacion se encontraba sefalizada segun la legislacion vigente y tenia el acceso
ol 41 (o - T LB

- Lainstalacion Estaba formada por las dependencias siguientes:
UNO. PLANTA SEMISOTANO

- En el almacén de residuos radiactivos, compartido con otras instalaciones radiactivas del
PRBB, estaban almacenados residuos radiactivos solidos y liquidos de en
bolsas y bidones, segtn el tipo de residuo, identificados con el isétopo y la fecha prevista
A€ BVACUACION, ~=mmmmmm e e o e e e
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- La UTPR de traslada los residuos radiactivos generados en la instalacion

radiactiva al almacén, generalmente cada semana, donde los acondiciona y gestiona.-----

- Los residuos radiactivos se gestionan de acuerdo con el protocolo de gestion de residuos
de la instalacion, de fecha febrero de 2012, que consta en el Reglamento de
funcionamiento que se facilita al personal. Unicamente se gestionarian a través de
Enresa residuos liquidos con e

- Estaba disponible el registro de los residuos radiactivos generados que se han
desclasificado y que estan pendientes de desclasificar. El dltimo informe de
desclasificacion, de de residuos es de fecha 26 de julio de 2018
correspondiente al mes de junio de 2018.---------=-==--mmnmmmum- - R --e

- Hasta la fecha Enresa no habia retirado ningtin residuo radiactivo.---------=-=-sesemmmmmmamcans
DOS. PLANTA 3
Hot Lab (363.01) (sala de Radioactividad) con un almacén transitorio de residuos

- Estaba disponible un frigorifico-congelador y una campana de manipulacion de la firma

Flores Vallés, con ventilacion forzada y filtros. ---=-=-=-=emmmm e m s

2\ En el momento de la inspeccién se encontraba almacenado el material radiactivo no
4
% | encapsulado siguiente: ) de - . - d G

2.
m
/] Disponian de contenedores plomados para almacenar residuos radiactivos sélidos vy
HQUIdOS. ~-===mm e e mmmmmmmmeneeeee

Estaban disponibles:

o Una fuente radiactiva interna de de 440 kBq, en un contador de centelleo
betadelafirma s

o Las soluciones patron de verificacion para el contador beta siguientes:

= Unade ie 199500 dpm en fecha 01.06.2001; -------------
= Unade de 101400 dpm en fecha 01.12.2000. ------------
o Una fuente radiactiva de verificacion de de 55000 dpm de

MAYO @ 2007, ~--mmmmmmmmm e e e ee

- Estaba disponible un diario de entradas de material radiactivo y el uso por parte del
personal de 13 instalacion. ----=-mcmmm s
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- Estaba disponible un registro del personal (limpieza, mantenimiento...) que entra en el
Hot Lab de manera esporadica y del que se realiza estimacion de dosis mediante el
dosimetro de area situado en la zona de manipulacion. —-----=-====mmmm e

- Estaba disponible una libreta en la que se registraban los controles de contaminacién
superficial que realizan los usuarios (antes y después de realizar los trabajos).-------=--=----

Almacén transitorio

- Desde el Hot-Lab se accede a una dependencia, almacén transitorio, donde se
almacenaban los residuos radiactivos (sélidos, liquidos y organicos) recogidos de los
distintos laboratorios y del Hot Lab, previo a su traslado al almacén compartido. -----------

En esta zona habia 2 armarios para residuos de un carro de metacrilato

y diversos contenedores para residuos.- - -- -- -- --

Los antiguos laboratorios de Neurofarmacologia (312.08), Inmunologia (363.11) y
Virologia molecular (368) ya han sido destinados a 0tros us0Ss.--============smemmemmmemecaeeen

n

Es"\rés oxidativo y ciclo celular (383.05)

!

2,

La instalacion esta constituida por dos poyatas de trabajo. Una de las poyatas no se ha

Yy

utilizado para manipular material radiactivo.--------====------ - e

- Enunade las poyatas se manipula ~ --semememmeeeeaeees memm e
Otras dependencias

- En las zonas situadas en los siguientes laboratorios hasta la fecha de hoy no se habia
manipulado material radiactivo:

o Biologia de la infeccion (322.08) --------mmmmmmmm e e

O FiSIOIOBIa (333) —-mmmmmmm e e e

o Biologia celular (363.05)--=----ccmsssmmssss e st

o Sefalizacion en estrés celular (390) -------=-=mmmmmm s
CUATRO. GENERAL

- Las dependencias disponian de pantallas de metacrilato, sistemas para almacenar
material contaminado y superficies de trabajo adecuadas. Ademas disponian, en lugar
visible, de 1as normas de actuaCiOn . —==-== = mmmmm e
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Estaban disponibles equipos portatiles deteccion y medida de la radiacion vy
contaminacion, asi como sus certificados de calibracion. Se incluye como Anexo | la
relacion de dichos eqUIPOS. —=-=m-mmmm s

Estaba disponible el nuevo protocolo de verificacion y calibracion de los detectores de la
instalacion, en el que indican que la calibracion de estos se realizara mediante la
intercomparacion con un equipo patron.--- -- -- -

La verificacion semestral la realiza la a ultima es del 4.04.2019. ------

Se incluye como Anexo 2 el listado del personal de la instalacion, con la licencia o no, la
titulacion/funcion en la IRA, etc. ----------=m-mmnsmmmmmnmnnanaaan mesesseseememeeseeesneeennaneae

Estaban disponibles 1 licencia de supervisor y 2 de licencias de operador, todas ellas en

Estaban disponibles 3 dosimetros personales para el control dosimétrico de los
trabajadores expuestos de la instalacion, 1 dosimetro de area situado en el Hot Lab, a
cargo del Centro de Dosimetria SL; asi como 5 dosimetros “suplentes” para el uso por
parte de personal de nueva incorporacidon en la instalacion, para el que se solicita
posteriormente dosimetro personal. En marzo de 2019 se habian dado de baja los
dOSIMELros reStantes, —--s--mmmmm o

La UTPR de realiza un resumen de las fichas dosimétricas y, si es el caso, suma
las dosis recibidas durante el periodo en que se utilizaron dosimetros “suplente”.----------

Se realiza control dosimétrico con dosimetria de area al personal de mantenimiento y
L 1 oL T

es el responsable de la formacidn previa al inicio del trabajo con material
radiactivo cuando se incorpora un nuevo usuario a la instalacion. ------------semmmmmemmamanaaee

El 04.07.2017 la UTPR de impartid un curso de actualizacion del Reglamento
de Funcionamiento y el Plan de Emergencia. Estaban disponibles el programa impartido y
el registro de los asistentes al curso. ------—--=--mommmmmm e e

Estaba disponible el diario de operacion de la instalacion. --------=-mmmmmmmmmmm e

La UTPR de realiza mensualmente controles de la contaminacion y niveles de
radiacion en la instalacién, siendo el dltimo de fecha 5.04.2019; estaba disponible el
correspondiente informe. ---------cmomr s

Estaba disponible el procedimiento de recepcion de material radiactivo de fecha junio de
2014, segun la IS 34. -- e




CSN-GC/AIN/13/IRA/2875/2019

CONSEJO DE Pagina5de5
EGURIDAD NUCLEAR

=%

¥

CSNid:

@

- Estaban disponibles equipos para la extincion de incendios. ==-========mmmmmmmmemee .

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que sefiala la Ley
15/1980 de creacion del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energia
Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento de
Proteccion Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes, asi como la autorizacion referida, y en
virtud de las funciones encomendadas por el Consejo de Seguridad Nuclear a la Generalitat
de Catalunya en el acuerdo de 15 de junio de 1984 y renovado en fechas de 14 de mayo de
1987, 20 de diciembre de 1996 y 22 de diciembre de 1998, se levanta y suscribe la presente
acta por duplicado en Barcelona y en la sede del Servicio de Coordinacién de Actividades
Radiactivas del Departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya a
21 de mayo de 2019.

TRAMITE.- En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento de
Instalaciones Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de
Universitat Pompeu Fabra para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o
reparos al contenido del acta.
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