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ACTA DE INSPECCION 

D. , Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear. 

CERTIFICA: Que se personó, el día dieciséis de septiembre de dos mil quince, en 
GENERAL MOTORS ESPAÑA, SLU, en Figueruelas (Zaragoza). 

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalación radiactiva, ubicada en el 
emplazamiento referido, destinada a radiografía industrial y cuya última autorización 
(M0-2), fue concedida por la Dirección General de Política Energética y Minas. 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en fecha 27 de diciembre de 2004. 

Que la Inspección fue recibida por D. , Ayudante de Ingeniero, en 
representación del titular, quien aceptó la finalidad de la inspección en cuanto se 
relaciona con la seguridad y la protección radiológica. 

Que los representantes del titular de la instalación fueron advertidos previamente al 
inicio de la inspección, que el acta que se levante de este acto, así como los 
comentarios recogidos en el trámite de la misma, tendrán la consideración de 
documentos públicos y podrán ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier 
persona física o jurídica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese que 
información o documentación aportada durante la inspección, podría no ser 
publicable por su carácter confidencial o restringido. 

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspección, así como de la información 
requerida y suministrada, resulta que: 

- En una cabina blindada, señalizada y provista de acceso controlado, 
ubicada en el denominado edificio-42, de ref. 811965, se encontraba un equipo 
de rayos X de la firma , modelo de ref: 81181709, con tubo 
de rayos X nº.40 105, revisado por la firma , en fecha 27/04/2015 y ref. 
18 71-15 04 2 7 . -------------------------------------------------------------------------------------------
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Disponen de dos equipos para la detección y medida de la radiación, 
calibrados en la   uno ambiental 

 nº.4455 (2011), otro  nº 24442 (2009).-------------------

Fue exhibida la documentación, siguiente: 

Diario de Operación de re f. 84.1. 83.----------------------------------------------------

Registros dosimétricos relativos a un usuarios al mes de julio de 2015, sin 
va 1 o res si g n i fi e a t i vos.-----------------------------------------------------------------------

Licencia de S u pe rviso r. ---------------------------------------------------------------------

Informe anual de la instalación, correspondiente al año 2014.-------------------

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que 
señala la Ley 15/1980 de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 
25/1964 sobre Energía Nuclear, el RD 1836/1999, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el 
que se aprueba el Reglamento sobre Protección Sanitari contra las Radiaciones 
lonizantes y la referida autorización, se levanta y ~ presente acta por 
triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de .&'tiridad 1'61 lear a veinticuatro 

de septiembre de dos mil quince E; "' 
j ' 

TRÁMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en eÍ'a t(·:· . 45.1 del RD 1836/1999, 
se invita a un representante autorizado de GENERAL MOTORS ESPAÑA, SLU. para 
que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido 
del Acta. 
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