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ACTA DE INSPECCION

Inspector del Consejo de Seguridad
Nuclear.

CERTIFICA: Que se personé el cuatro de febrero de dos mil diez en la
Unidad de Cartografia Cerebral, del INSTITUTO UNIVERSITARIO
PLURIDISCIPLINAR, de la UCM, sito enf i on Madrid.

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalaciéon radiactiva,
ubicada en el emplazamiento referido, destinada a posesion y uso de
material radiactivo con fines de investigacion y docencia, cuya autorizacion
fue concedida por Resolucién de la Direccién General de Industria, Energia
y Minas, de la Comunidad de Madrid, de fecha 3-07-09.

Que la inspecci6n fue recibida por D3 ' -' B Técnico
Superior y Supervisora de la instalacion, en representacmn del titular, quien
aceptd la finalidad de la inspeccién en cuanto se relaciona con la seguridad
y proteccion radiologica.

Que la representante del titular de la instalacion fue advertida previamente
al inicio de la inspeccion que el acta que se levante de este acto, asi como
los comentarios recogidos en la tramitacion de la misma, tendran la
consideracion de documentos publicos y podran ser publicados de oficio, o
a instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los
efectos de que el titular exprese qué informacion o documentacion aportada
durante la inspeccién podria no ser publicable por su caracter confidencial o
restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspeccion, asi como de la
informacioén requerida y suministrada, resulta que:

- Disponian de varios viales almacenados de material radiactivo no
encapsulado con H-3, C-14 y |-125, con actividad total conocida.

- El material radiactivo estaba sefalizado reglamentariamente.

- Disponian de 3 dependencias clasificadas radioldégicamente, que
coincidian en su disefio y condiciones de ocupacion de las zonas
colindantes con la documentacion que se adjunté a la solicitud de
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autorizacion de modificacion vigente, delimitadas adecuadamente y con
sefalizacion que ponia de manifiesto el riesgo de exposicion existente.

- El acceso estaba limitado a las personas autorizadas al efecto y tenian
sistemas que aseguraban el control de acceso para impedir que el
material radiactivo pueda ser manipulado por personal ajeno a la
instalacién.

- Los viales estaban dentro de su contenedor, con aislamiento y blindajes
adecuados. Disponian de equipamiento de protecciéon personal y de
recogida de residuos acorde con el tipo y energia de la radiacion.

- Disponian de un contenedor blindado mévil para el transporte de 18-
* ubicado en las inmediaciones

de la instalacién.

- Los residuos radiactivos estaban almacenados en recipientes que los
aislaban adecuadamente, con el simbolo de radiactividad e informacion
reglamentaria de su contenido.

- Las tasas de dosis equivalente medias (sin descontar el fondo
radiolégico natural) obtenidas dentro de las dependencias clasificadas
estaban dentro de valores propios de su clasificacion radiolégica y en
zonas de posible ocupacién por el publico correspondian a niveles de
zonas clasificadas como de libre acceso.

- Disponian de 3 monitores portatiles y 4 dosimetros de lectura directa
(DLD), identificados en el dltimo informe anual, operativos, con
respuesta a la energia y sensibilidad adecuadas para la deteccién de las
radiaciones esperables en la instalacion.

- Lafechay entidad de la tltima calibracién constaba en el tltimo informe
anual.

- Disponian de 3 licencias de supervisor, vigentes. Estaba actualizado el
Registro de licencias.

- Disponian de una relacién actualizada de los trabajadores clasificados
como expuestos, contenida en el dltimo informe anual.

- Estaban clasificados radiolégicamente en funcion de las dosis que
puedan recibir como resultado de su trabajo en categoria B con
dosimetro individual de solapa.

- Segun el altimo informe anual la dosis equivalente profunda a cuerpo
entero acumulada era < 1.02 mSv.
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- Disponian de 5 trabajadores con dosimetros de anillo. Estaban incluidos
todos los trabajadores con riesgo de exposiciéon no homogénea del
organismo por utilizar 18-FDG.

- La dosis equivalente superficial acumulada en el ultimo aro oficial era <
10% del limite anual reglamentario.

- Disponian de registros de formacién continua (inicial y bienal), basada
en el Reglamento de Funcionamiento y Plan de Emergencia, adaptada a
la responsabilidad y riesgo radiolégico de cada trabajador.

- El Reglamento de Funcionamiento, Plan de Emergencia y Verificacion
de la Instalacion estaban disponibles y actualizados.

- Tenian un Diario de Operacién numerado y legalizado por el CSN. Los
registros estaban firmados por un supervisor que le responsabilizaba de
los mismos. Reflejaba de forma clara y concreta la informacion relevante
sobre la operacién de la instalacién.

- Desde la ultima Inspeccién no constaba ningun incidente radiolégico en
la instalacién. Segun se manifestd, no habia ocurrido.

DESVIACIONES

- No se detectaron.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos
que senala la Ley 15/1980 (reformada por la Ley 33/2007) de creacion del
Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear; el
RD 1836/1999 (modificado por el RD 35/2008) por el que se aprueba el
Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001,
por el que se aprueba el Reglamento sobre Protecciéon Sanitaria contra las
Radiaciones lonizantes y la referida autorizacion, se levanta y suscribe la
presente acta por triplicado en Madrid y en la Sede del Consejo de
Seguridad Nuclear a diez de febrero de dos mil diez.
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TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45.1 del RD
1836/1999, se invita a un representante autorizado del INSTITUTO
UNIVERSITARIO PLURIDISCIPLINAR para que con su firma, lugar y
fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del acta.




